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Résumé
Suite à l’émergence de protocoles d’hypofractionnement à visée curative comportant un
risque accru de toxicité, il devient fondamental d’arriver à augmenter la précision dans la
délivrance de la dose. Les mouvements internes entre et pendant les séances d’irradiation
peuvent devenir un facteur limitant majeur pour la qualité de l’irradiation des localisations
tumorales mobiles. C’est en particulier le cas pour le cancer de la prostate pour lequel
l’hypofractionnement est une voie prometteuse bien qu’il existe un risque élevé de toxicité
digestive.
Lors de cette thèse, nous nous sommes intéressés à la quantification et correction des
mouvements du volume cible irradié dans le cadre d’une radiothérapie pour un cancer de la
prostate sans ou après ablation totale de la glande. Nous avons étudié un nouveau système
d’imagerie basé sur la modalité ultrasons (US) permettant de visualiser la zone pelvienne
grâce à deux voies d’acquisition : transabdominale (TA) et transpérinéale (TP). Contrai-
rement aux systèmes US précédemment commercialisés, les mouvements entre les séances
de simulation et de traitement (mouvements interfractions) sont quantifiés par recalage
monomodal US/US. De plus, des images acquises avec la sonde TP en continu pendant
l’irradiation permettent de quantifier les mouvements intrafractions du volume cible.
Nous avons proposé une méthodologie d’évaluation des deux sondes US-TA et US-TP
pour la correction des mouvements interfractions, en conditions cliniques. Les données US
ont été comparées à celles obtenues par tomodensitométrie (CBCT), actuelle modalité de ré-
férence. De plus, nous avons quantifié pour la première fois les incertitudes liées à l’impact de
la pression de la sonde sur la localisation du volume cible, et à la variabilité inter-opérateur
du recalage manuel US/US. Nous avons observé pour la sonde TA une faible concordance
entre les mouvements interfractions mesurés par US et CBCT, ainsi qu’une variabilité im-
portante de la pression exercée par la sonde et du recalage manuel entre les opérateurs. Pour
la sonde TP, nous avons proposé une méthode corrective de la localisation de l’image US de
référence qui nous a permis de valider son utilisation en clinique.
Les données recueillies avec la sonde TP ont montré une importante variation des am-
plitudes et fréquences des mouvements intrafractions, parfois supérieurs à 15mm, entre les
patients et d’une séance à l’autre pour un même patient. Nous avons proposé une étude do-
simétrique des conséquences de ces déplacements et ainsi démontré que l’impact sur la dose
délivrée au volume cible est patient-dépendant, et est plus important lorsque le traitement
est délivré avec une stratégie d’hypofractionnement.
Nous avons démontré dans cette étude la faisabilité de l’implémentation clinique de la
technique US-TP qui permet un repositionnement quotidien en début de séance sans dose
additionnelle ou marqueurs invasifs, et la correction de la position du volume cible pendant
l’irradiation.
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CBCT Cone Beam Computed Tomography (Tomodensitométrie à faisceau cônique)
CPI Couch Position Indicator (Indicateur de position de la table)
CT Computed Tomography (Tomodensitométrie)
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EPID Electronic Portale Imaging Device (Imageur portale)
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2 ACRONYMES
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Introduction
Plus d’un décès sur dix dans le monde résulte d’un cancer selon l’organisation mondiale
de la santé. En 2012, le nombre de nouveaux cas en France a été estimé à 355000, dont 200
000 pour les hommes, et 155 000 pour les femmes [1]. Ce nombre est en constante progres-
sion, avec une augmentation du taux d’incidence standardisé de 27,9 % chez l’homme et
42,9 % chez la femme entre 1980 et 2005 [2]. C’est également la première cause de mortalité
devant les maladies cardiovasculaires, avec 148 000 décès cette même année 2012. Chez les
hommes, le cancer du poumon est le principal responsable de cette mortalité, suivi des can-
cers colo-rectaux et de la prostate, ce dernier étant le plus fréquent avec 56 000 nouveaux
cas en 2012. On estime ainsi qu’un homme sur neuf sera atteint de ce cancer au cours de sa
vie [3].
Différentes options thérapeutiques sont mises en œuvre indépendamment les unes des
autres ou en les combinant pour traiter ce cancer, les plus fréquentes étant la chirurgie, la
radiothérapie et l’hormonothérapie. Parmi ces options, la radiothérapie correspond à l’usage
médical de rayonnements ionisants pour détruire les cellules tumorales. Dans le cas de la
radiothérapie externe, des faisceaux de photons de haute énergie sont produits par un ac-
célérateur linéaire à particules et délivrés à la tumeur en évitant au maximum les tissus
sains avoisinants. La notion d’équilibre bénéfice/risque repose alors sur le compromis entre
l’efficacité maximale du contrôle tumoral et la minimisation des dommages aux tissus sains
adjacents. Pour les tumeurs traitées à un stade précoce, une faible toxicité aux organes à
risque sera privilégiée quitte à diminuer la dose sur le volume cible. En revanche, si le cancer
est à un stade avancé, le contrôle tumoral sera favorisé au détriment, si nécessaire, de la
toxicité sur les tissus sains.
Aujourd’hui, les traitements conventionnels consistent à délivrer une dose de 70 à 80
Gray (Gy) sur le volume cible en fractionnant la dose totale par 2 Gy délivrés 5 fois par
semaine. Ce fractionnement est une composante importante du principe de la radiothérapie
car il permet de laisser un temps de réparation aux cellules saines tout en délivrant une
dose totale importante à la tumeur. Cependant, il a été montré dans le cas des tumeurs
prostatiques que le contrôle tumoral serait amélioré si la dose par fraction était plus im-
portante. Des protocoles de traitements dits ”hypofractionnés” sont en cours d’évaluation
dans plusieurs centres, avec une dose par fraction variant de 3 à 10 Gy et un nombre de
fractions variant entre 5 et 20 sessions. L’émergence de ces stratégies de traitement corrélée
à celle de techniques d’irradiation de plus en plus précises nécessite de diminuer les sources
d’incertitude affectant la délivrance de la dose, et notamment celles liées à la position du
volume cible. En effet, le traitement est mis en place et calculé sur une image virtuelle to-
modensitométrique (CT, Computed Tomography) du patient acquise lors de la séance dite
de simulation. A chaque séance de traitement, la dose sera délivrée en supposant que les
conditions anatomiques du patient correspondent exactement à celles qui ont été observées
lors de cette séance de simulation. En réalité, quand bien même le patient est installé dans la
Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2015ISAL0119/these.pdf 
© [M. Fargier-Voiron], [2015], INSA Lyon, tous droits réservés
4 INTRODUCTION GÉNÉRALE ET PROBLÉMATIQUE
même position lors des séances de traitement grâce à des dispositifs de repères externes, les
organes internes peuvent ne pas être situés au même endroit ni avoir la même forme entre
la séance de simulation et celles de traitements. Afin de prendre en compte ces incertitudes
géométriques, des marges de traitement sont ajoutées autour de la tumeur afin de s’assurer
de la traiter complétement. Or plus les incertitudes sont importantes, plus les marges à uti-
liser sont grandes ce qui implique un plus grand volume de tissus sains irradiés à de fortes
doses. Des systèmes d’imagerie en salle de traitement sont donc nécessaires afin de visualiser
la localisation de la tumeur lors de chaque séance de traitement et de corriger la position du
patient le cas échéant. Les déplacements du volume cible entre la séance de simulation et les
séances de traitement sont appelés mouvements interfractions. Dans le cas du cancer de la
prostate, les translations du volume cible peuvent être supérieures au centimètre notamment
dans les directions antéro-postérieures (AP) et supéro-inférieures (SI) et des rotations sont
observées principalement autour de l’axe droite-gauche (LR, left-right) [4].
Les organes internes sont mobiles d’une séance à l’autre mais aussi pendant la séance
d’irradiation dont la durée peut varier d’une minute et trente secondes, avec les accélérateurs
actuels les plus performants et une dose de 2 Gy, jusqu’à une dizaine de minutes pour des
doses plus importantes, de l’ordre de 10 Gy. Jusqu’alors peu pris en compte pour définir
la précision du traitement, ces mouvements peuvent devenir une source d’incertitudes ma-
jeures lorsque les marges de traitement sont réduites à leur minimum et lorsque les séances
sont rallongées de par l’hypofractionnement. Des déplacements supérieurs à 1 cm ont été
observés pendant l’irradiation principalement dans les directions AP et SI, aussi bien sur des
patients non-opérés que sur des patients traités après une prostatectomie [5, 6, 7, 8, 9, 10].
De plus, la fréquence et l’amplitude de ces déplacements sont patient-dépendantes et aléa-
toires [11, 12], ce qui rend difficile leur intégration dans une marge de traitement identique
pour l’ensemble des patients. Peu d’études dosimétriques ont été réalisées pour quantifier
l’impact de ces mouvements sur la couverture du volume cible et des organes à risque. Les
résultats existants mettent en évidence l’importance du fractionnement, avec une incidence
faible de ces déplacements si le nombre de sessions est important, et une perte de couverture
du volume cible pour certains patients [13, 14, 15].
Différents systèmes d’imagerie que nous classerons en deux catégories ont été dévelop-
pés afin de mesurer les déplacements interfractions. la première catégorie comprend les
systèmes permettant d’acquérir des images en 2 dimensions (2D). Les mouvements prosta-
tiques n’étant pas corrélés à ceux des os pelviens [16], ces systèmes 2D tels que l’imagerie
portale ou les radiographies 2D kiloVolt (kV) doivent être accompagnés d’une implantation
de grains appelés fiduciaires dans le volume cible car ils ne permettent pas d’accéder à une
information volumétrique sur les tissus mous. La seconde catégorie comprend les technolo-
gies permettant d’acquérir des images en 3 dimensions (3D) telles que la tomographie par
faisceaux coniques (CBCT, Cone Beam Computed Tomography) de basse (kV) ou haute
(mégaVolt, MV) énergie, les tomodensitomètres sur rails (CT-on-rails ou in-room-CT), ou
l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Seul le premier appareil est largement répandu
aujourd’hui dans les centres de radiothérapie. Les techniques utilisées en routine pour la
correction des mouvements interfractions sont donc irradiantes et/ou invasives.
Peu de solutions sont actuellement disponibles pour suivre les déplacements intrafrac-
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tions. Dans la mesure où ces derniers sont aléatoires et patient-dépendants, des techniques
localisant en temps réel le volume cible sont nécessaires. Aujourd’hui, les études autour
de cette problématique ont été réalisées avec les technologies 2D-kV + fiduciaires (système
Exactrac et Cyberknife) ou basées sur la détection de transmetteurs électromagnétiques
préalablement implantés dans le volume cible (Calypso).
L’imagerie ultrasonore (US) a été proposée à partir de 1995 [17] comme une alternative
aux différents systèmes dédiés à la correction des mouvements interfractions car la visuali-
sation des tissus mous est possible avec cette modalité sans dose additionnelle au patient
et sans l’implantation de fiduciaires. Les premiers systèmes commercialisés permettaient de
mesurer les mouvements entre la séance de simulation et les séances de traitement grâce au
recalage d’une image US acquise avec une sonde transabdominale (TA) juste avant l’irra-
diation du patient, avec l’image CT acquise lors de la séance de simulation. Ces systèmes
dits intermodalités, car basés sur le recalage de deux images issues de modalités différentes,
ont été étudiés et comparés avec les autres techniques existantes à de multiples reprises
[18, 19, 20, 21, 22], mettant en évidence une faible concordance des systèmes US avec ceux
comparés. Plusieurs paramètres ont été mis en avant pour expliquer de telles divergences
comme l’impact de la pression de la sonde sur la localisation du volume cible [23], les aber-
rations géométriques dues aux variations de la vitesse du son dans les tissus traversés par
les ondes US [24], mais également les différences de visualisation des organes entre les deux
modalités CT et US [25]. Un système intramodalité (Clarity, Elekta) a été alors proposé afin
de minimiser ces sources d’incertitudes. La quantification des mouvements interfraction est
effectuée ici grâce au recalage d’une image US acquise juste avant le début de l’irradiation,
avec une image également US acquise lors de la séance de simulation. Ce système intramoda-
lité basé également sur des acquisitions effectuées par voie TA a été comparé aux modalités
2D-kV et CBCT avec fiduciaires sur des patients non opérés [26, 27, 28, 29, 30] avec comme
résultats des différences systématiques entre les différents appareils et une variabilité plus
importante des décalages interfractions obtenus par acquisitions US. En revanche, aucune
étude n’a été menée avec ce système pour repositionner des patients traités après une pros-
tatectomie.
La modalité d’imagerie US serait également approprié pour le suivi des mouvements
tumoraux en cours d’irradiation dans la mesure où cette technique permet d’acquérir des
images en temps réel et à des fréquences élevées. Cependant, les sondes utilisées jusqu’alors
par les différents systèmes nécessitaient toutes un balayage manuel de la zone d’intérêt par
un opérateur présent dans la salle de traitement. De plus, les images étaient acquises par
voie TA, donc la sonde était dans le champ de traitement. Une alternative a été dévelop-
pée de façon à ce que le balayage soit automatisé et utilisant la voie transpérinéale (TP)
afin d’être en-dehors du champ d’irradiation. Ce système est intégré à l’appareil Clarity et
permet la mesure des mouvements inter et intrafractions. Aucune étude n’a été réalisée afin
de quantifier la précision de ce système pour la correction de la position du volume cible en
début ou en cours de traitement.
Cette thèse a pour objectif d’évaluer les performances du système US par voie transab-
dominale ou transpérinéale pour réaliser un traitement par radiothérapie guidée par l’image
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d’un cancer de la prostate, avec une prostate in situ ou après une prostatectomie. Après
une présentation du contexte médical et du fonctionnement de l’appareil, nous décrirons
les résultats de l’étude de validation du repositionnement inter-fraction du patient grâce à
ce système. Les incertitudes liées à chacune des sondes utilisées seront ensuite détaillées,
notamment l’impact de la pression de la sonde sur la localisation du volume cible et la
variabilité inter-opérateur de recalage des images. Enfin, nous étudierons les mouvements
observés pendant l’irradiation grâce à la sonde transpérinéale et réaliserons une étude dosi-
métrique visant à quantifier l’impact de ces derniers sur la dose délivrée aux organes cibles
et à risques.
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L’objectif de ce premier chapitre est de situer les travaux de la thèse dans le contexte médical
de la radiothérapie du cancer de la prostate. Nous présenterons les récents développements technolo-
giques qui ont rendus l’imagerie indispensable pour une irradiation localisée et précise. Nous décrirons
ensuite les différentes modalités d’imagerie utilisées à l’heure actuelle et la place de l’imagerie ultra-
sonore parmi celles-ci. Fort de ce contexte, nous présenterons les limites actuelles du traitement des
cancers de la prostate, notamment dues aux mouvements des organes internes entre les séances ou
pendant la séance d’irradiation, ce qui nous conduira à la définition des objectifs de ce travail.
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1.1 Le cancer de la prostate
1.1.1 Anatomie
La prostate est une glande de l’appareil génital de forme ovoïde d’environ 3 cm de
hauteur et 4 cm de large. La prostate est située sous la vessie en avant du rectum et entoure
le début de l’urètre (figure 1.1). Elle est constituée de plusieurs lobes : un lobe prostatique
antérieur, deux lobes latéraux et un lobe médian. Elle peut être affectée par trois principales
maladies :
– la prostatite, qui est une infection ou inflammation de la prostate d’origine bactérienne
ou non,
– l’adénome de la prostate, ou hypertrophie bénigne de la prostate. Avec l’âge, la prostate
devient naturellement plus grosse : presque tous les hommes de plus de 70 ans ont un
adénome de la prostate qui peut entraîner un certain inconfort et des difficultés à
uriner en raison d’une compression de l’urètre,
– le cancer de la prostate, qui correspond au développement de cellules cancéreuses dans
la prostate. Dans environ 95 % des cas, il s’agit d’un adénocarcinome, c’est-à-dire d’un
cancer glandulaire. D’autres formes de cancers rares de la prostate existent également.
Figure 1.1 – Coupe sagittale de l’appareil reproducteur masculin.
Source : e-cancer.fr
1.1.2 Incidence
Le cancer de la prostate est de loin le cancer le plus fréquent chez l’homme avec en
2010 en France, 71500 nouveaux cas diagnostiqués [31]. Il représente 35 % de l’ensemble des
nouveaux cas de cancer, contre 13 % et 10 % pour respectivement les cancers pulmonaires
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et colo-rectaux. Plus d’un homme sur neuf déclarera un cancer de la prostate au cours de
sa vie, rarement avant 50 ans car son développement est fortement lié à l’âge. Ainsi, 69
% des cancers de la prostate surviennent après 65 ans, avec un âge moyen au diagnostic
de 71 ans. Du fait de l’augmentation de l’espérance de vie, l’incidence de ce cancer est en
augmentation. En revanche, la mortalité liée à ce cancer a diminué, se situant en 2010 au
troisième rang des décès par cancer chez l’homme (9000 décès) derrière le cancer colo-rectal
(9200 décès), et le cancer pulmonaire (21000 décès). Ainsi, alors que l’incidence a augmenté
de 115 % entre 1995 et 2005, le taux de mortalité a baissé de 21 % entre 1987 et 2007 [32].
Les principales raisons avancées sont le dépistage précoce et l’amélioration de la prise en
charge des patients.
L’évolution de ce cancer est en général lente et les premiers symptômes n’apparaissent
que 10 à 15 ans après les premières cellules cancéreuses pour la plupart des patients. Ces
dernières sont au départ localisées à l’intérieur de la capsule puis peuvent atteindre les
organes et tissus proches, ainsi que les ganglions et les os. Le stade T du système TNM
(Tumor, Nodes, Metastases) permet de classer le degré d’extension de la tumeur [33] :
– T1 : tumeur non palpable ou non visible en imagerie,
– T1a : tumeur représentant moins de 5 % de l’organe retiré (pour une autre raison),
– T1b : tumeur représentant plus de 5 % de l’organe retiré (pour une autre raison),
– T1c : découverte par élévation du taux de PSA (Prostate-Specific Antigen) et réa-
lisation de biopsies positives,
– T2 : tumeur limitée à la prostate, apex et capsule compris,
– T2a : atteinte de la moitié d’un lobe ou moins,
– T2b : atteinte de plus de la moitié d’un lobe sans atteinte de l’autre lobe,
– T2c : atteinte des deux lobes,
– T3 : extension au delà de la capsule prostate,
– T3a : atteinte extra-capsulaire,
– T3b : atteinte d’une ou des vésicules séminales,
– T4 : extension aux organes adjacents : col vésical, sphincter urétral, rectum, paroi
pelvienne.
1.1.3 Détection et diagnostic
Aujourd’hui, il n’existe pas de consensus vis à vis d’un dépistage systématique du cancer
de la prostate, les connaissances actuelles ne permettant pas de faire la distinction entre les
formes agressives du cancer qui doivent être traitées, et les formes latentes qui ne donnent
lieu à aucun symptôme et pour lesquelles un traitement entrainera inutilement des effets
secondaires affectant la qualité de vie du patient. Néanmoins, deux études randomisées ont
été publiés en 2009 comparant un groupe d’hommes dépistés et un groupe d’hommes non
dépistés. Ces deux études présentent des résultats contradictoires [34, 35]. Après 7 ans de
suivi, l’étude américaine PLCO n’a pas relevé de différence significative en termes de mor-
talité liée au cancer de la prostate entre les deux bras, sur un total de 76 696 hommes.
L’étude européenne ERSPC a, quant à elle, mis en évidence une réduction significative du
taux de mortalité spécifique de 20 % entre les 2 bras après 9 ans de suivi, sur une cohorte
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de 182 160 hommes. L’étude européenne tend donc à privilégier un dépistage du cancer de
la prostate mais des travaux complémentaires seraient nécessaires afin d’évaluer le risque de
surdiagnostic.
Actuellement, la décision se prend au cas par cas, après discussion avec le médecin trai-
tant ou l’urologue. Le dépistage consiste alors en un contrôle du taux de PSA et en un
toucher rectal. Un cancer est suspecté s’il existe une augmentation de la valeur du PSA ,
normalement compris entre 2,5 ng/mL et 6,5 ng/mL selon l’âge du patient, si une anoma-
lie est détectée au toucher rectal ou si des symptômes urinaires sont présents. Une biopsie
guidée par échographie est pratiquée afin d’analyser plusieurs fragments de la prostate et
d’établir le score de Gleason, compris entre 2 et 10, fondé sur l’agressivité de la tumeur.
Plus le score est important, plus la tumeur est agressive.
Si la biopsie révèle des cellules cancéreuses, des examens complémentaires, le plus souvent
d’imagerie, sont prescrits afin de préciser l’extension du cancer. Une imagerie par résonance
magnétique (IRM) permet de détecter un éventuel dépassement capsulaire et de rechercher
une extension ganglionnaire. La sensibilité de cette détection étant faible (35 %), un cu-
rage ganglionnaire peut être proposé lorque le taux de PSA est supérieur à 10 ng/ml et/ou
lorsque le score de Gleason est supérieur à 7. Une scintigraphie osseuse peut également être
réalisée pour détecter d’éventuelles métastases.
Ces différents examens permettent d’identifier trois groupes pronostiques d’après la clas-
sification de D’Amico [36] et de choisir la thérapie adaptée au patient :
– Cancer à faible risque évolutif
– T1-T2a et PSA < 10 ng/mL et Gleason < 6
– Survie sans récidive biologique supérieure à 90 % à 5 ans après prostatectomie
– Cancer à risque intermédiaire
– T2b ou PSA entre 10 et 20 ng/mL ou Gleason = 7
– Survie sans récidive biologique vers 70 % à 5 ans après prostatectomie
– Cancer à haut risque évolutif
– T2c-T3 ou PSA > 20 ng/mL ou Gleason > 7
– Survie sans récidive biologique vers 50 % à 5 ans après prostatectomie
1.1.4 Options thérapeutiques
En fonction de l’âge du patient, de son espérance de vie, de l’étendue et de l’agressi-
vité du cancer, le traitement est choisi parmi plusieurs options thérapeutiques qui peuvent
éventuellement être associées. Les principaux traitements proposés sont la surveillance ac-
tive, la chirurgie (prostatectomie), la radiothérapie et l’hormonothérapie. Leurs indications
dépendent du pronostic établi précédemment (Tableau 1.1) [37]. D’autres modalités de trai-
tement plus récentes sont en cours d’évaluation telles que les ultrasons focalisés de haute
intensité ou la cryothérapie.
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Stade non métastatique
Tumeur localisée Traitement immédiat : prostatectomie ou
à faible risque radiothérapie (externe ou curiethérapie)
Traitement différé : surveillance active
Tumeur localisée Prostatectomie avec curage ganglionnaire ou
à risque intermédiaire radiothérapie externe
Tumeur localisée Prostatectomie totale avec curage ganglionnaire ou
à haut risque radiothérapie externe associée à une hormonothérapie
Tumeur localement Radiothérapie externe associée à une
avancée (stades T3b-T4) hormonothérapie
Stade métastatique
Atteinte ganglionnaire Hormonothérapie associée ou non à une radiothérapie
ou à distance pelvi-prostatique, chimiothérapie si résistance
Tableau 1.1 – Options de traitement selon le stade tumoral
1.1.4.1 La surveillance active
La surveillance active consiste à s’abstenir de tout traitement tant que le risque est
suffisamment faible pour les patients ayant une espérance de vie inférieure à 10 ans et un
cancer n’évoluant pas ou très lentement. Des contrôles sont réalisés régulièrement : le taux
de PSA est mesuré tous les 3 à 6 mois, un touché rectal tous les 6 à 12 mois et de nouvelles
biopsies entre 6 et 18 mois. Un traitement sera réalisé en cas de nette progression de la
tumeur, ce qui concerne un tiers des patients en surveillance active.
1.1.4.2 La chirurgie
Le traitement du cancer de la prostate par chirurgie consiste en une ablation totale
de la glande ainsi qu’à celle des tissus voisins et notamment des vésicules séminales. Elle
est appelée prostatectomie. Ce traitement est généralement indiqué pour les patients ayant
une espérance de vie supérieure à 10 ans et pour lesquels le cancer est localisé. Un cu-
rage ganglionnaire sera réalisé en cas de pronostic de cancer à risque intermédiaire et élevé.
L’opération est effectuée par chirurgie ouverte ou par cœlioscopie, et nécessite entre 6 à 10
jours d’hospitalisation. Les effets secondaires les plus fréquents sont l’incontinence urinaire
et les troubles érectiles.
La chirurgie peut être accompagnée d’une radiothérapie post-opératoire, appelée radio-
thérapie adjuvante immédiate. En cas de récidive, il y a possibilité de traiter le patient grâce
à une radiothérapie adjuvante différée [38].
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1.1.4.3 La radiothérapie
La radiothérapie externe utilise des rayonnements ionisants afin de détruire les cellules
cancéreuses. Elle s’adresse aux patients dont l’espérance de vie est supérieure à 10 ans avec
un cancer localisé à risque de récidive faible ou intermédiaire. Elle peut également être cou-
plée à une hormonothérapie pour les cancers à haut risque et localement avancés. Les effets
secondaires dus à l’irradiation des tissus sains qui se trouvent autour de la prostate les plus
fréquents sont la cystite (inflammation de la vessie et de l’urètre), la rectite (inflammation
du rectum) et les diarrhées. A long terme, les effets secondaires sont généralement l’incon-
tinence urinaire et les troubles érectiles. La section 1.2 sera consacrée au descriptif de cette
technique.
La curiethérapie de la prostate consiste à implanter, le plus souvent de façon permanente,
des grains radioactifs dans la prostate, de l’iode 125 ou de traiter par une source d’iridium
192. La dose de rayonnement décroît rapidement avec l’éloignement de la source ce qui
permet de limiter la dose aux tissus sains mais rend possible cette technique uniquement
pour les cancers localisés à faibles risques de récidive. Les effets secondaires immédiats
peuvent être des ecchymoses, des troubles de la vessie comme la cystite ou la rétention aiguë
d’urine et à long terme, les troubles érectiles, la rectite ou l’incontinence urinaire.
1.1.4.4 L’hormonothérapie
Le cancer de la prostate est dit hormonosensible, c’est-à-dire que la croissance des cellules
cancéreuses est stimulée par une hormone, la testostérone dans ce cas-là. L’hormonothéra-
pie consiste à empêcher l’action de cette dernière par un traitement médicamenteux, et
plus rarement par ablation testiculaire. Associée à la radiothérapie, c’est le traitement de
référence pour les cancers localisés à haut risque et localement avancé. Elle peut également
être proposée en cas d’atteinte ganglionnaire et métastatique. Une hormono-résistance peut
apparaître après deux à cinq ans. Dans ce cas, une chimiothérapie est administrée au patient
en guise de traitement palliatif, l’hormono-résistance impliquant le décès d’un patient sur
deux dans l’année. Les effets secondaires de l’hormonothérapie sont des bouffées de chaleur,
des troubles érectiles, des modifications de l’apparence et des cas d’ostéoporose.
1.1.4.5 Les traitements en cours d’évaluation
Le traitement par ultrasons focalisés de haute intensité a pour but de détruire locale-
ment la tumeur par la chaleur. Des ultrasons de haute intensité sont émis par une sonde
endorectale, celle-ci permet également d’imager la zone à traiter. Le faisceau est émis sous
forme de tirs qui durent 5 secondes. Ils provoquent une brutale élévation de la température
dans la cible ce qui détruit définitivement les tissus. Chaque impulsion traite une petite
zone de la prostate, d’environ 22 millimètres par 2 millimètres de diamètre. La sonde est
déplacée entre chaque impulsion afin de détruire les tissus de la prostate, ce qui nécessite
trois à quatre cent tirs. Ce nombre dépend du volume de l’organe. Les effets secondaires
les plus fréquents à long terme sont l’incontinence urinaire, des sténoses de l’urètre et du
col vésical ainsi que des troubles érectiles. Cette technique en cours d’évaluation peut être
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proposée à certains patients atteints d’un cancer localisé à faible risque et en cas de récidive
locale suite à une radiothérapie.
La cryothérapie détruit les cellules cancéreuses par des congélations brutales et répétées.
Des aiguilles fines préalablement refroidies dans du gaz argon sont insérées dans la prostate
par guidage échographique endorectal. Les aiguilles ainsi placées génèrent des températures
de -40˚C ce qui entraine la congélation des cellules avoisinantes. Un contrôle de la tempé-
rature est assuré pendant tout le traitement, notamment celle de l’urètre qui est réchauffé
afin d’éviter sa congélation. Les bénéfices à long terme de cette technique sont en cours
d’évaluation. Ce traitement est essentiellement proposé en cas de récidive locale suite à une
radiothérapie.
1.2 La radiothérapie externe
1.2.1 Principes
En 2010, 19 % des patients pris en charge pour un cancer ont été traités par radiothé-
rapie soit près de 174 000 patients [39]. Ce traitement consiste à délivrer des rayonnements
ionisants dans la tumeur afin de bloquer la multiplication des cellules cancéreuses. Des fais-
ceaux de rayons X de haute énergie et d’électrons sont produits grâce à des accélérateurs
linéaires d’électrons. La dose de rayonnement reçue par un tissu est exprimée en Gray (Gy)
et représente la quantité d’énergie absorbée par unité de masse. Pour un cancer de la pros-
tate, la dose totale délivrée sera comprise entre 66 et 80 Gy, en fraction de 2 Gy/séance.
Le fractionnement permet de laisser un temps de récupération suffisant aux tissus sains et
ainsi de minimiser la toxicité induite par le traitement. La stratégie de traitement dépend
généralement du stade du cancer. Pour des cancers peu avancés, l’objectif sera de préserver
au maximum les tissus sains et ainsi de diminuer la toxicité, tandis que pour des stades plus
avancés, le contrôle local de la maladie sera privilégié en augmentant la dose au volume cible
par exemple.
1.2.1.1 Les étapes d’un traitement en radiothérapie
La première étape d’un traitement par rayonnement consiste à acquérir une ou plusieurs
images du patient afin de définir la zone à traiter et de réaliser le calcul du dépôt de dose
dans les tissus. Elle est appelée étape de de simulation. Une acquisition tomodensitométrique
(CT, Computed Tomography) est indispensable pour la planification du traitement car elle
permet de connaître les caractéristiques des tissus et ainsi de réaliser le calcul de la dose.
Elle peut être complétée par une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui précise les
connaissances anatomiques ou encore par une tomographie par émission de positrons (TEP)
qui permet d’avoir une information fonctionnelle.
Lors de la seconde étape, appelée étape de planification, les images acquises précédem-
ment vont être segmentées afin de définir les zones à traiter ou à protéger. Concernant le
volume cible, l’International Commission on Radiation Units (ICRU) recommande d’irra-
dier un volume comprenant la prostate, les vésicules séminales et des marges de sécurité
autour de ces deux organes [40]. Trois volumes sont ainsi définis :
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– le volume tumoral macroscopique (GTV, Gross Tumor Volume) correspond à la masse
tumorale visible sur l’image CT,
– le volume cible anatomo-clinique (CTV, Clinical Target Volume) correspond au volume
comprenant le GTV et les étendues microscopiques de la tumeur, non visibles. Dans
le cas de la prostate, CTV et GTV sont confondus,
– le volume cible prévisionnel (PTV, Planning Target Volume) est défini de telle sorte
que le CTV reçoive la dose prescrite malgré les incertitudes géométriques.
Les organes à risque (OARs), organes sains à protéger de trop fortes doses, sont également
identifiés sur l’image CT et correspondent pour le traitement de la prostate au rectum, à la
vessie et aux têtes fémorales.
Figure 1.2 – Définition des volumes selon les recommandations de l’ICRU. GTV : Gross Tumor
Volume, CTV : Clinical Target Volume, PTV : Planning Target Volume.
La dose à délivrer est prescrite sur le PTV, et le traitement va être calculé entre autres
selon la forme de celui-ci. En effet, l’apparition des collimateurs multi-lames (MLC, Multi
Leaf Collimator) a permis de passer de la radiothérapie par champs rectangulaires au trai-
tement conformationnel, le collimateur permettant au champ d’irradiation d’avoir la forme
projetée du volume cible. Les techniques de traitement ont alors connues une rapide évolu-
tion grâce aux progrès informatiques avec l’apparition du calcul de la dose par planification
inverse. La radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité (IMRT, Intensity
Modulated Radiotherapy) permet d’obtenir des isodoses concaves, ce qui est un atout pour
le traitement de la prostate car le rectum est ainsi mieux préservé au niveau de la paroi
prostate/rectum [41]. Avec cette technique, la fluence, c’est-à-dire la quantité de photons
par unité de surface, de chacun des faisceaux n’est plus homogène mais modulée grâce à une
décomposition en plusieurs segments temporels, correspondant à différentes configurations
géométriques du MLC. En 2012, la moitié des traitements délivrés pour des cancers de la
prostate était basée sur l’IMRT, devenue la modalité de référence pour 37 % des centres
[42]. Un logiciel de planification (TPS, Treatment Planning Software) permet de mettre en
place la balistique constituée de 5 à 7 champs d’irradiation et d’en optimiser la fluence grâce
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à des algorithmes de calcul de dose.
L’arcthérapie (VMAT, Volumetric Modulated Arc Therapy) est une évolution récente de
l’IMRT, basée non plus sur des champs stationnaires, mais sur la délivrance des faisceaux
au cours d’une rotation continue de l’accélérateur linéaire autour du patient [43]. Un avan-
tage majeur de cette technique est de réduire drastiquement le temps d’irradiation tout en
conservant une même qualité de traitement, voire en l’améliorant par rapport à l’IMRT
[44, 45]. Actuellement au Centre Léon Bérard, tous les patients atteints d’un cancer de la
prostate sont traités avec cette technique à de rares exceptions près (doubles prothèses de
hanche par exemple).
La troisième étape d’un traitement consiste en la délivrance de la dose totale lors des
séances d’irradiation dont le nombre peut varier entre 30 et 40 fractions pour un cancer de la
prostate. Le patient vient 5 jours par semaine en salle de traitement. Il est alors repositionné
de la même façon que lors de la séance de simulation grâce à un système d’immobilisation
ou un système de contention. Des marques à la peau du patient indiquant la localisation
de la zone à traiter sont alignées avec un système de lasers qui eux, indiquent le centre de
la machine de traitement, c’est à dire l’isocentre. Des systèmes d’imagerie embarqués sur
l’accélérateur ou placés dans la salle de traitement peuvent être utilisés afin d’améliorer la
précision du repositionnement.
1.2.1.2 Problématique actuelle du fractionnement pour le traitement du cancer
de la prostate
Aujourd’hui, le traitement standard en radiothérapie consiste à délivrer une dose totale
variant entre 66 et 80 Gy en séances de 2 Gy. Ce fractionnement classique découle de travaux
sur la sensibilité aux rayonnements des cellules saines et cancéreuses. Chaque tissu cancéreux
a une radiosensibilité intrinsèque mesurée à la fois par la fraction de cellules survivantes à
2 Gy, appelée SF2 (plus la SF2 est grande, moins la lignée cellulaire est radiosensible), et à
la dose par fraction (rapport alpha/beta). Ce rapport est issu de la description de la courbe
de survie cellulaire par un modèle mathématique appelé modèle linéaire-quadratique. Deux
composantes décrivent la courbe de survie cellulaire. La première composante correspond à la
probabilité qu’un évènement soit directement létal pour la cellule, la seconde correspond à la
probabilité qu’au sein d’une même cible deux évènements sublétaux surviennent, provenant
de deux particules distinctes. La courbe est alors décrite par l’équation :
S = e−(αD+βD2) (1.1)
avec S la survie cellulaire et D la dose (Figure 1.3).
Les propriétés de ce modèle sont les suivantes :
– deux paramètres décrivent la courbe : α et β,
– la tangente à l’origine à une pente négative,
– la courbe est marquée par un épaulement qui caractérise le passage de la dominance
du terme linéaire à celle du terme quadratique,
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– le rapport α/β est égal à la probabilité relative d’induction de lésions directement
létales et sublétales,
– La valeur du rapport α/β correspond à la dose pour laquelle les mortalités sont dues
en parts égales à des dommages directement létaux et à l’accumulation de dommages
sublétaux.
Figure 1.3 – Courbe de survie décrite par le modèle linéaire quadratique
Un tissu à prolifération rapide, comme le carcinome épidermoïde de la tête et du cou, aura
un rapport α/β de l’ordre de 10 Gy traduisant une très faible sensibilité à la dose par fraction
alors que les tissus sains alentours auront un rapport α/β de l’ordre de 2 Gy, traduisant une
forte sensibilité à la dose par fraction. Le fractionnement de la dose totale en radiothérapie a
donc pour but de diminuer la toxicité du traitement en laissant suffisamment de temps pour
la réalisation des mécanismes de réparation dans les tissus sains. Ces mécanismes étant plus
longs à se mettre en place dans les tissus tumoraux, l’efficacité du traitement est conservée.
La détermination de ce rapport est donc essentielle dans le choix du fractionnement de la
dose totale. Cette mesure est généralement effectuée sur des lignées de cellules in vitro ce
qui peut amener à une discordance avec les effets mesurés in vivo. Récemment, une étude a
mis en évidence un rapport α/β très faible pour le cancer de la prostate, égal à 1,4 [46]. Pour
cette localisation, l’effet différentiel entre tissus sains et tumoraux n’existerait donc pas, ce
qui veut dire que le cancer de la prostate est au moins aussi sensible à la dose par fraction
que les tissus sains environnants. Il devient alors inutile de fractionner autant la dose totale,
et le recours à de fortes doses par fraction permettrait de diminuer la dose totale et donc les
effets indésirables à condition de préserver les organes à risque avoisinants. Actuellement,
des schémas appelés hypofractionnés sont en cours d’évaluation avec des doses par fraction
allant de 2,75 Gy à 10 Gy.
Cependant, l’hypofractionnement requiert une importante précision dans la délivrance
du traitement, et ne peut être réalisé sans la prise en compte et la correction de différentes
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incertitudes, notamment celles liées à la localisation de la tumeur qui vont être décrites dans
la prochaine section.
1.2.2 La radiothérapie guidée par l’image
1.2.2.1 Modalités d’imagerie pour le repositionnement inter-fraction
L’image virtuelle du patient acquise lors de la séance de simulation va servir à mettre
en place la balistique et à calculer le plan de traitement. Toutes les séances de radiothé-
rapie vont alors être faites en supposant que la position et les conditions du patient sont
identiques à celle de la séance de simulation. Les mouvements inter-fraction correspondent
aux variations de position du volume cible entre la séance de simulation et les séances de
traitement.
L’installation du patient lors de la séance de simulation est à réaliser avec soin afin
de limiter les incertitudes de repositionnement lors des séances de traitement. Différentes
études ont montré une variabilité moins importante de la position des patients traités pour
un cancer de la prostate entre les différentes séances lorsque celui-ci est scanné en position
suspinale, par rapport à la position pronale [47, 48]. De plus, différents systèmes de conten-
tions peuvent être utilisés afin d’assurer la reproductibilité de la position du patient. Pour le
cancer de la prostate, un coussin sous les genoux permet de limiter les rotations du bassin.
Des repères externes sont également tracés sur la peau lors de l’étape de simulation. Ces
repères cutanés sont alignés au début de chaque séance de traitement avec des pointeurs
lasers fixes dirigés vers le centre de rotation de l’appareil de traitement, appelé isocentre.
Cependant, ces repères externes ne sont pas suffisants car la peau est mobile et peut évo-
luer au cours du traitement, notamment en cas de variation de poids. Avec l’apparition des
techniques de traitement de plus en plus performantes et précises, des systèmes d’imagerie
se sont développés afin de se baser non plus sur des repères externes pour repositionner
le patient mais sur des repères anatomiques internes. Différentes techniques ont alors été
développées, permettant de connaître la position des os ou du volume cible par rapport à
leur localisation lors de la simulation du traitement. L’utilisation de l’imagerie en cours de
traitement est appelée radiothérapie guidée par l’image (IGRT, Image Guided Radiation
Therapy). Les modalités actuelles les plus fréquentes sont décrites ci-dessous.
L’imagerie portale (EPID, Electronic Portale Imaging Device)
Un détecteur est placé en face de la tête de l’accélérateur ce qui permet grâce à la source
de rayons X mégavolt (MV) de traitement d’obtenir une image 2D (figure 1.4). Deux ac-
quisitions sont nécessaires, perpendiculaires l’une à l’autre, pour obtenir des informations
dans les trois directions. Ces images radiographiques permettent de visualiser les structures
osseuses. Une image de référence (DRR, Digitally Reconstructed Radiograph) similaire à
cette acquisition MV est simulée numériquement à partir du CT de planification. Le reca-
lage osseux de l’image MV du jour sur la DRR permet de calculer les décalages entre les
positions lors de la simulation et lors du traitement et de corriger si nécessaire le position-
nement du patient. Cette méthode a l’avantage d’être rapide et fiable pour se repositionner
sur les structures osseuses. Cependant, l’inconvénient majeur de cette technique est de n’ap-
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porter aucune information sur les tissus mous sans ajout de marqueurs radio-opaques, ou
fiduciaires, dans la prostate (figure 1.5). Un geste chirurgical est nécessaire avant le début
de la radiothérapie pour les implanter, avec un risque inhérent à toute chirurgie. De plus,
la position des marqueurs dans la prostate peut ne pas être stable tout au long du traite-
ment. Ainsi, des migrations supérieures à 2 mm ont été observées sur certains patients [49].
Certains fiduciaires, comme les Visicoils sont plus stables car colonisés par les tissus après
implantation. Enfin, cette technique est irradiante, et entraîne une dose supplémentaire dé-
livrée au patient non négligeable pour obtenir une image de qualité suffisante, d’environ 6,6
cGy pour chaque acquisition de paire d’images [50].
Figure 1.4 – Source et détecteur pour la modalité d’imagerie portale.
La tomographie à faisceau conique (CBCT, Cone Beam Computed Tomogra-
phy)
Les acquisitions ne sont plus réalisées avec une source MV de rayons X, mais avec une
source kV. Un tube de rayons X est monté sur l’accélérateur ainsi qu’un détecteur en regard
de cette source (figure 1.6). Le système d’acquisition peut ainsi tourner autour du patient ce
qui permet d’obtenir une image 3D grâce à l’acquisition d’un grand nombre de projections
2D à différents angles d’incidence. La position du patient le jour du traitement est corrigée
grâce à un recalage de cette image CBCT sur l’image CT de simulation. Un avantage non
négligeable de cette technique est de pouvoir contrôler non seulement la position du volume
cible mais également de visualiser les conditions anatomiques du patient et notamment les
positions des organes à risque. Cependant, cette imagerie est irradiante ce qui peut en li-
miter l’utilisation quotidienne, avec une dose estimée entre 0,9 et 3,5 cGy par acquisition
volumétrique [52].
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Figure 1.5 – Images DRR (en haut) et portales (en bas) pour la localisation prostate, avec fiduciares
implantés. Extrait de Wilkins, 2010 [51].
Figure 1.6 – Source et détecteur pour la modalité CBCT.
Le système 2D-kV
Ce système souvent identifié par son nom commercial (Exatrac, BrainLAB AG, Feldkir-
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chen, Allemagne) est constitué de deux tubes de rayons X d’énergie kV montés au plafond
ou dans le sol du bunker auxquels font face deux détecteurs ce qui permet l’acquisition de
deux images orthogonales (figure 1.7). De même que pour l’image MV 2D, des fiduciaires
sont nécessaires pour localiser la prostate. Cette modalité est utilisée sur l’appareil de traite-
ment robotisé Cyberknife (Accuray Incorporated, Sunny- vale, CA, USA) et peut de même
être installée sur un accélérateur linéaire classique. L’appareil embarqué utilisé pour réaliser
une acquisition CBCT peut également être utilisé de cette manière. La dose délivrée pour
acquérir ces images planaires est de l’ordre de 0,01 à 0,08 cGy [52].
Figure 1.7 – Modalité 2D kV avec le système Cyberknife. Source : accuray.com
Le système MV 3D
Cette technique est associée à l’appareil de traitement de tomothérapie. Un accéléra-
teur linéaire de 6 MV est monté en opposition avec une série de détecteurs sur un anneau
tournant de façon continue autour du patient. La translation longitudinale simultanée de
la table permet de réaliser l’acquisition d’une image 3D MV, de façon comparable à celle
d’un scanner hélicoïdal, pour laquelle le faisceau de traitement est dégradé pour avoir une
énergie de 4 MV. Des images 3D sont ainsi obtenues avec des informations sur les tissus
mous. Cependant en raison de l’énergie utilisée, la qualité d’image n’est pas comparable à
celle d’un CBCT, engendrant des incertitudes plus importantes [53]. La dose nécessaire est
également plus importante qu’avec une basse énergie, de l’ordre de 3,7 à 8,5 cGy [52].
Les systèmes échographiques
Initialement basés sur l’acquisition de deux images échographiques, l’une dans le plan
sagittal, l’autre dans le plan transverse, ces appareils permettent maintenant de connaître la
position du patient le jour du traitement grâce à l’acquisition d’une image 3D avec balayage
manuel ou robotisé. Cette image 3D est alors recalée soit sur l’image CT de simulation, soit
sur une image US acquise le même jour que l’image CT [54]. Cette technique sera détaillée
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dans la section 1.3.
La scanographie sur rails
Cette technique est connue sous le nom de CT-on-rails ou in-room CT. Un scanner mo-
bile sur deux rails est associé à l’appareil de traitement, la table sur laquelle est immobilisée
le patient étant commune à l’accélérateur et au scanner. Bien qu’étant une technique inté-
ressante puisque permettant d’obtenir une image le jour du traitement de la même modalité
que l’image de simulation, ce système est marginal notamment en raison de son encombre-
ment et de son coût.
Figure 1.8 – Système CT-on-rails. Source : healthcare.siemens.com
Les mouvements du volume cible entre les séances de traitement et la séance de simula-
tion ont été à de nombreuses reprises quantifiés avec ces différentes techniques. Tout d’abord,
il a été montré que les mouvements de la prostate n’étaient pas identiques aux mouvements
osseux [55]. Il est donc essentiel d’utiliser des techniques permettant de recaler directement
la prostate grâce à une image volumétrique ou à l’implant de fiduciaires. Cette observation
a également été vérifiée pour les patients traités après une prostatectomie, pour lesquels des
mouvements du lit prostatique ont été mis en évidence par rapport aux os du pelvis [56].
Le déplacement de la prostate ou du lit prostatique, dans le cas d’une irradiation après
prostatectomie, est quantifié à partir du barycentre du volume. Les données de la littérature
montrent que les mouvements sont plus importants dans les directions antéro-postérieure
(AP) et supéro-inferieure (SI), pouvant atteindre respectivement 18 mm et 15 mm. Le
déplacement latéral est plus faible et peut atteindre 7 mm [57]. Le facteur principal des
mouvements inter-fraction est la variation du remplissage rectal, et dans une moindre me-
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sure, celle du remplissage vésical.
1.2.2.2 Modalités d’imagerie pour le repositionnement intra-fraction
Les mouvements intra-fractions sont les déplacements qui ont lieu pendant la séance de
traitement, à une échelle de temps bien plus réduite que les mouvements inter-fraction. Le
volume cible peut ne pas être situé au même endroit tout au long du temps d’irradiation
et le suivi de ces déplacements nécessitent des techniques d’imagerie en temps réel. On
parle généralement de monitoring de la position du volume. Peu de modalités permettent
de suivre ces mouvements, puisque le temps d’acquisition et de traitement des données doit
être très court. A l’heure actuelle, nous pouvons citer :
– le système 2D-kV avec deux acquisitions orthogonales. Ce système permet de mesurer
les mouvements inter-fractions mais également intra-fractions grâce à des acquisitions
successives au cours du traitement. Cependant, que ce soit sur un accélérateur linéaire
classique ou sur le système robotisé Cyberknife, la fréquence d’acquisition des images
est généralement comprise entre 15 et 45 secondes afin de limiter la dose délivrée par
l’imagerie. De plus, l’accélérateur peut se trouver dans le champ de vue d’un des tubes,
ce qui rend impossible le suivi à ce moment-là.
– le système basé sur la détection de transmetteurs électromagnétiques. Le plus répandu
est le système Calypso (Calypso Medical Technologies, Seattle, WA, USA), pour le-
quel trois transmetteurs implantés dans la prostate sont localisés par une grille de
détecteurs située entre le patient et l’accélérateur (Figure 1.9). Un second système est
en cours de développement, utilisant un seul transmetteur implanté dans la prostate
ayant la forme d’un bâtonnet avec un détecteur situé entre la table de traitement et
le patient (RayPilot, Micropos Medical AB, Gothenburg, Suède) (Figure 1.10).
Figure 1.9 – Système Calypso. Extrait de Shah et al, 2011 [58].
– le système échographique. Un nouveau système basé sur l’imagerie US est en cours
d’évaluation (Clarity Autoscan, Elekta AB, Stockholm, Suède) . Les acquisitions sont
réalisées grâce à une sonde transpérinéale (TP) dont le balayage est automatisé. Cette
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Figure 1.10 – Système RayPilot. Extrait de Shah et al, 2011 [58].
modalité, utilisée pour la réalisation des travaux de la présente thèse, fera l’objet d’une
description précise dans la section 1.3.3.1.
L’émergence des traitements hypofractionnés et avec escalade de dose nécessite d’aug-
menter la précision dans la délivrance de la dose, ce qui a accéléré le développement de
ces méthodes. Jusqu’à maintenant, l’intérêt se portait principalement sur la correction des
mouvements interfractions. Pour quantifier les mouvements intrafraction, des travaux ont
été réalisés en mesurant les mouvements avant et après l’irradiation [59, 60], mais leur inté-
rêt est limité en raison du caractère aléatoire de ces déplacements. Depuis 2007, des études
ont été menées avec le système Calypso qui ont mis en évidence des dépassements pouvant
être ponctuellement importants (jusqu’à 20 mm) et fortement patient-dépendants [5, 6]. Le
système 2D-kV monté sur un appareil de traitement Cyberknife a également été utilisé pour
quantifier ces mouvements [7] aboutissant aux mêmes conclusions que celles obtenues avec
la technologie Calypso. En revanche, aucune étude n’a été réalisée avec le système échogra-
phique.
Des déplacements du volume pendant l’irradiation ont également été observés pour des
patients traités après une prostatectomie grâce aux systèmes Calypso, d’amplitudes et de fré-
quences similaires voire supérieures que celles mesurées sur des patients non opérés [8, 9, 10].
1.2.2.3 Problématiques liées aux variations anatomiques
Les derniers développements techniques en radiothérapie permettent d’obtenir des dis-
tributions de dose très conformationnelles avec des gradients de dose importants entre le
volume cible et les tissus sains. Les mouvements du volume cible par rapport à sa posi-
tion de référence remettent en cause l’intérêt d’une telle précision lors du calcul de dose.
Deux stratégies complémentaires permettent de prendre en compte les incertitudes liées
aux variations anatomiques. La première consiste à corriger les mouvements en utilisant les
techniques d’imagerie décrites ci-dessus. La position du volume cible est contrôlée à chaque
début de séance et/ou en cours de séance, et si nécessaire une correction est appliquée à la
table de traitement pour ramener le volume cible à l’isocentre de l’appareil de traitement.
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La seconde consiste à appliquer une marge au CTV dont la dimension permettra de couvrir
de façon adéquate le volume cible, quelle que soit sa localisation par rapport à l’image CT
de référence. Dans les faits, ces deux stratégies sont complémentaires : quand bien même
une technique de repositionnement est utilisée avant et/ou au cours de chaque séance, une
erreur résiduelle sur la position du volume cible subsiste à cause de la précision géométrique
de l’appareil, des incertitudes de recalage entre image du jour et image de référence, de la
qualité de l’image utilisée etc... Ces incertitudes devront être quantifiées et prises en compte
dans une marge de traitement. De plus, les mouvements intrafractions impliquent une vision
de la délivrance de la dose non plus en 3D mais en 4D. L’irradiation ne doit plus seulement
être adaptée à la géométrie de la cible, mais également à sa position variable dans le temps.
Peu de solutions techniques permettent de corriger en temps réel le traitement planifié et de
suivre les mouvements observés du volume cible, méthodologie appelée ”tracking”. L’appa-
reil robotisé Cyberknife répond en partie à ces critères mais la position du volume cible n’est
pas mesurable en continu, uniquement à une fréquence supérieure à la dizaine de secondes.
Une seconde méthode consiste à ne corriger en cours d’irradiation la position de la cible que
si celle-ci a dérivé au-delà d’un seuil géométrique préalablement défini, pendant une durée
supérieure à un seuil temporel, également défini avant le traitement. Cette méthodologie,
techniquement envisageable sur un accélérateur classique, est appelée ”gating”.
1.2.2.4 Calcul des marges de traitement
Les marges CTV-PTV utilisées en pratique sont souvent définies de manière empirique.
Pour la prostate, le Groupe d’Etude des Tumeurs Uro-Génitales (GETUG) recommande
d’ajouter 10 mm autour du CTV dans toutes les directions excepté en regard du rectum où
la marge à appliquer est égale à 5 mm. Les mesures de déplacements permettent de quantifier
les marges à appliquer selon la méthode de repositionnement employé. Elles doivent être
décomposées en erreurs systématiques et aléatoires à l’échelle du patient, et à l’échelle de
la population. L’erreur systématique de repositionnement pour un patient p correspond








avec Sp le nombre de sessions du patient p, et Tp,i le déplacement du volume cible à la
ième session de traitement. La moyenne minterp sur tous les patients d’une population des
valeurs mp permettra de quantifier la moyenne inter-patient des déplacements du volume
cible. L’erreur systématique est calculée sur une population de P patients et correspond à
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avec P le nombre total de patients et S le nombre total de sessions observées.
L’erreur aléatoire pour un patient p est égale à l’écart-type des déplacements observés







Pour une population de patient, l’erreur aléatoire est égale à la moyenne quadratique







A partir de ces valeurs, différentes méthodes de calcul de marges ont été proposées
[61, 62, 63, 64, 65]. Parmi celle-ci, la méthode de Van Herk, la plus utilisée, repose sur la
quantification de l’impact des incertitudes géométriques sur la dose délivrée au CTV [64].
L’hypothèse faite est que les distributions des erreurs systématiques et aléatoires sont gaus-
siennes et connues. L’impact des erreurs aléatoires est pris en compte en convoluant leur
distribution avec la distribution de dose établie à partir du CTV sur l’image CT de réfé-
rence, ce qui a pour effet de ”flouter” la distribution de dose (Figure 1.11). La pénombre du
faisceau doit également être intégrée au calcul, le gradient de dose aux limites géométriques
du faisceau n’étant en pratique pas abrupt.
Figure 1.11 – Impact des erreurs systématiques et aléatoires sur la distribution de la dose. A. Les
erreurs aléatoires ”floutent” la distribution. B. Les erreurs systématiques décalent la distribution par
rapport au CTV. Extrait de Van Herk et al, 2000 [64].
A partir de cette distribution ”floutée” Dblurred, il est possible de déterminer un histo-
gramme dose-population prenant en compte la distribution des erreurs systématiques. Pour
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cela, un ensemble C est déterminé, représentant l’ensemble des positions possibles du CTV,
xdelineated, pour lesquelles le CTV recevra une dose supérieure à un seuil Dthreshold :
C : {xdelineated|Dblurred(−xdelineated) > Dthreshold} (1.6)
La probabilité que la dose reçue par le CTV soit supérieure à Dthreshold est ensuite
calculée en intégrant la distribution des erreurs systématiques sur l’ensemble C :




La figure 1.12 illustre ce calcul pour lequel le CTV a été assimilé à un point. Le seuil
de dose est fixé à 95 % de la dose prescrite. Le choix de marge dans cet exemple pour cette
distribution de dose conduit à une dose reçue par le CTV supérieure à 95 % de la dose
prescrite pour 90 % des patients. Un histogramme dose-population est tracé en répétant ce
calcul pour plusieurs valeurs de Dthreshold.
Figure 1.12 – Illustration du calcul de la probabilité que la dose reçue par le CTV soit supérieure
à une dose seuil. L’impact des erreurs aléatoires est représenté par la 1ère courbe, en haut à gauche.
La courbe en-dessous donne un exemple de distribution de dose. Les positions du CTV 0,1 et 2
correspondent à des décalages pour lesquels le CTV recevra au moins 95 % de la dose. L’histogramme
représenté à droite est calculé en faisant varier la dose seuil. Extrait de Van Herk et al, 2000 [64].
Il est également possible de dériver une marge en partant d’un objectif. Dans nos diffé-
rentes études, l’objectif sera de délivrer une dose minimale au CTV égale à 95 % de la dose
prescrite pour 90 % des patients. L’intervalle de confiance englobant 90 % des positions du
CTV est alors égal à 2, 5Σ, la distribution des déplacements du CTV étant gaussienne dans
les trois directions.
En l’absence d’erreurs aléatoires, l’objectif serait atteint avec une planification de traite-
ment faisant correspondre l’isodose 95 % avec les bords du CTV étendu d’une marge égale
à 2, 5Σ. La prise en compte des erreurs aléatoires nécessite de faire correspondre aux bords
du PTV étendu l’isodose 95 % de la distribution de dose ”floutée”. Avec une pénombre égale
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à 3,2 mm, Van Herk montre qu’il faut ajouter une marge de 0, 7σ mm. Au final, la marge à
ajouter au CTV pour obtenir le PTV est égale à :
M = 2, 5× Σ + 0, 7× σ (1.8)
Cette formule a été démontrée pour une irradiation à un faisceau et étendue aux autres
techniques d’irradiation par McKenzie et al [66].
En pratique, pour calculer une marge de traitement, il faut tout d’abord définir la mé-
thode de repositionnement puis calculer les erreurs résiduelles sur la position du patient.
Ces erreurs résiduelles permettront de calculer l’erreur systématique Σ et l’erreur aléatoire
σ à appliquer dans la méthode de Van Herk. La figure 1.13 illustre ce calcul. Ainsi, les
marges à appliquer, si la position de traitement du patient est définie uniquement avec les
marques à la peau, devront être calculées en mesurant l’erreur entre cette position et la
réelle position du volume cible, en utilisant un moyen d’imagerie décrit ci-dessus. De même,
si le patient est positionné le jour du traitement en utilisant les données de recalage issues
d’une des modalités d’imagerie, l’erreur résiduelle après positionnement du patient devra
être quantifiée afin de calculer la marge associée à cette modalité d’imagerie.
Figure 1.13 – Calcul des erreurs systématiques et aléatoires à partir des décalages mesurés sur
une population de patient. Extrait de Van Herk et al, 2004 [67].
Cette méthode a pour principal inconvénient de ne prendre en compte que les dépla-
cements du barycentre du CTV, les rotations et déformations du volume étant supposées
nulles. Les valeurs calculées sont donc des marges minimales à appliquer au CTV. De plus,
une des hypothèses est que le traitement est délivré en un grand nombre de fractions, ce qui
n’est plus vérifié dans le cas des protocoles d’hypofractionnement. Van Herk et al. proposent
dans ce cas-là d’ajouter un terme d’erreur systématique égal à l’erreur aléatoire divisé par
la racine carrée du nombre de fractions [64]. Enfin, les mouvements intrafractions ne sont
pas pris en compte dans cette méthode. Aujourd’hui, il n’existe pas de consensus quant à
l’intégration de ces déplacements dans une marge de traitement.
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1.2.2.5 Procédures d’IGRT au Centre Léon Bérard
Les travaux de cette thèse s’intègrent dans les pratiques cliniques du Centre Léon Bérard.
Actuellement, la marge utilisée pour la planification des traitements des patients opérés et
non opérés de la prostate est égale à 7 mm dans toutes les directions. Le repositionnement des
patients est basé sur la modalité d’imagerie CBCT. Les patients n’ayant pas de fiduciaires
implantés, le recalage de l’image du jour de traitement CBCT avec l’image de référence CT
est effectué en deux temps. La première étape est faite automatiquement avec l’algorithme de
recalage osseux du logiciel XVI (Elekta), appliqué sur une zone d’intérêt définie sur l’image
CT, ce qui permet de définir les translations et rotations par rapport aux os (figure 1.14).
Si une des trois rotations est trop importante (≥ 3˚), le patient est repositionné par les
manipulateurs avant l’acquisition d’une nouvelle image. La seconde étape consiste à recaler
les images CBCT et CT en prenant en compte les tissus mous dont notamment le volume
cible, et uniquement en translations. Les rotations ne sont donc pas corrigées. Cette étape
est réalisée manuellement par les manipulateurs, préalablement formés à cette technique.
Les recalages sont contrôlés après les traitements par un radio-oncologue. Les décalages me-
surés sont appliqués à la table de traitement. Si le résultat du recalage est supérieur à 10
mm dans au moins une direction, la position du patient est corrigée grâce à un déplacement
de la table, et une seconde acquisition CBCT est réalisée.
Afin de limiter la dose délivrée par l’imagerie, les images CBCT ne sont pas acquises
tous les jours du traitement. Le protocole utilisé pour définir la fréquence des acquisitions
est celui développé par De Boer et Heijmen, appelé extended No Action Level (eNAL) [68].
Les décalages du volume cible par rapport à l’image CT de référence sont calculés lors des
trois premières séances de traitement. A l’issue de ces premiers jours, un décalage moyen est
calculé et sera appliqué à la position du patient tout au long du traitement. Cette nouvelle
position de traitement est contrôlée lors de la quatrième séance. Si les décalages trouvés à
cette séance sont supérieurs à 3 mm dans une des trois directions, des acquisitions sont à
nouveau réalisées les jours suivants afin de calculer une nouvelle moyenne. En revanche, s’ils
sont inférieurs à 3 mm, le patient sera repositionné à la séance 5 en prenant en compte la
moyenne calculée, mais sans refaire d’acquisition d’image. Une fois par semaine, la position
du patient sera contrôlée grâce à un recalage d’images. Si lors de cette acquisition le recalage
est supérieur à 3 mm, une image est de nouveau réalisée le lendemain.
Cette fréquence d’acquisition permet de limiter la dose reçue par le patient et égale-
ment de diminuer les temps des sessions de traitement les jours où il n’y a pas d’image.
En revanche, elle ne permet pas de corriger les erreurs aléatoires, ni de contrôler les condi-
tions anatomiques (remplissage rectum/vessie) du patient. Une modalité d’imagerie 3D sans
rayonnement ionisant et rapide à mettre en œuvre permettrait de réaliser un repositionne-
ment quotidien du patient. La modalité US pourrait répondre à ces attentes.
Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2015ISAL0119/these.pdf 
© [M. Fargier-Voiron], [2015], INSA Lyon, tous droits réservés
Contexte médical et problématique de la thèse 29
Figure 1.14 – Capture d’écran du logiciel XVI avec superposition de l’image CT de référence et
CBCT d’un patient non opéré. La zone d’intérêt est définie par le cadre blanc. Les volumes contourés
en rouge, jaune et orange sont respectivement le CTV, la vessie et le rectum.
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1.3 La modalité ultrasonore pour l’IGRT
1.3.1 Bases physiques de l’imagerie ultrasonore
1.3.1.1 Ondes ultrasonores et création de l’image
L’imagerie ultrasonore est basée sur la mesure du temps que met une onde acoustique
pour aller d’un émetteur à un réflecteur. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques carac-
térisées par les fluctuations de densité et de pression du milieu de propagation. En imagerie,
les ondes utilisées sont dites longitudinales, le mouvement étant parallèle à la direction de
propagation de l’onde. La fréquence est un des paramètres décrivant l’onde ultrasonore. Elle
correspond au nombre de compressions/raréfactions par seconde et s’exprime en Hertz (Hz).
Un cycle par seconde est égal à 1 Hz. En imagerie médicale, la gamme de fréquence utilisée
s’étend de 1 à 10 MHz (figure 1.15) . Une onde ultrasonore peut interagir de quatre manières
avec le milieu de propagation :
– la réflexion est caractérisée par un brusque changement de direction de l’onde à l’in-
terface de deux milieux. L’onde revient dans le milieu de propagation initial. Cette
réflexion est dépendante des différences d’impédance acoustique entre les deux milieux
et de l’angle d’incidence de l’onde par rapport à l’interface entre les deux milieux,
– la réfraction est caractérisée par la déviation de l’onde lorsque sa vitesse de propagation
change entre deux milieux,
– la diffusion (ou scattering) d’une onde intervient lorsque sa longueur d’onde est supé-
rieure à la dimension de l’élément rencontré,
– l’atténuation engendre une perte d’énergie de l’onde ultrasonore au fur et à mesure
qu’elle se propage. Elle résulte des phénomènes de réflexion, de réfraction, d’absorp-
tion etc. Le coefficient d’atténuation est proportionnel à la fréquence. Ainsi, plus la
fréquence augmente, plus l’atténuation va également augmenter. La profondeur d’ex-
ploration est donc fortement dépendante de la fréquence utilisée.
La résolution de l’image est également dépendante de la fréquence de l’onde utilisée.
Une courte longueur d’onde donnera une meilleure résolution. Ainsi, il n’est pas possible
d’obtenir à la fois une importante profondeur d’exploration et une très bonne résolution de
Figure 1.15 – Echelle de fréquences des ondes sonores. Source :www.nottingham.ac.uk
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l’image. Une fréquence élevée permet d’avoir une image de bonne résolution mais engendre
une faible pénétration.
Une image US est formée si les ondes sont réfléchies, ce qui se produit lorsqu’il existe des
différences d’impédances acoustiques. Ces valeurs sont dépendantes de la densité du tissu
ρ :
Z = ρ× c (1.9)
avec c, la vitesse de propagation de l’onde dans le milieu considéré. Une forte différence
de densité entre deux milieux d’impédances Z1 et Z2 engendrera la réflexion partielle voire
totale de l’onde, le coefficient de réflexion étant égal à :




L’os est par exemple un très bon réflecteur, les ondes US étant totalement réfléchis à sa
surface. Les os sont la cause de formation de cônes d’ombre qui sont des zones de l’image
où il n’existe pas d’information, les ondes US n’ayant pu atteindre cette zone. De même, la
transmission air/peau n’existe pas. C’est pourquoi un gel est indispensable entre la sonde
échographique et la peau afin de permettre la transmission des US. En imagerie médicale,
la vitesse de propagation de l’onde dans le milieu est supposée constante, et égale à 1540
m/s, ce qui est une approximation car elle dépend également de la densité des tissus. Elle
peut ainsi variée entre 1400 m/s et 1750 m/s (figure 1.16).
La création d’une image US peut être résumée en 4 étapes (figure 1.17) :
1. un signal court est émis par la sonde,
2. Celui-ci se propage dans le milieu et est réfléchi lorsqu’il rencontre un tissu de densité
différente,
3. les ondes réfléchies sont enregistrées,
4. l’enveloppe du signal produit une image US.
Un tissu s’apparente à un agencement de milliers de réflecteurs générant des signaux,
appelés signaux radiofréquences (RF), qui semblent bruités. La détection des enveloppes de
chacun de ces signaux permet de reconstituer une image US (figure 1.18).
L’aspect granuleux d’une image est dû à ces milliers de réflecteurs. Ce n’est pas une
image des réflecteurs présents dans le tissu, mais une image des interférences générées par
la superposition des ondes US réfléchies. Ce phénomène est appelé ”speckle” et est caracté-
ristique de la densité des réflecteurs dans le milieu.
1.3.1.2 Production et collecte des ondes ultrasonores
La production d’US est réalisée par des transducteurs piézoélectriques, matériaux per-
mettant la conversion d’une énergie électrique en énergie mécanique et réciproquement. Pour
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Figure 1.16 – Vitesse de propagation des ondes selon la densité des tissus. Source : H.Liebgott
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Figure 1.17 – Les quatre étapes de la création d’une image US. Source : H.Liebgott
Figure 1.18 – Détection des enveloppes des signaux. Source : H.Liebgott
l’échographie, un même système appelé sonde et composé d’éléments piézoélectriques per-
met d’émettre et de recevoir des ondes US. Ces éléments sont composés d’une céramique
caractérisée par sa fréquence de résonance. La fréquence d’une sonde US est donc déterminée
par le choix de la céramique et par l’épaisseur de cette dernière (figure 1.19). Le matériau le
plus couramment utilisé est le Plomb Zirconate de Titane (PZT). Une onde de compression
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est générée grâce à la mise sous tension du PZT. Par exemple, une tension de 150 V est
appliquée toutes les 1 µs. Les ultrasons sont alors transmis dans le corps et l’alimentation
du PZT est arrêtée. La sonde est activée 99 % du temps en réception. Les ultrasons vont se
réfléchir dans les tissus et revenir en partie vers la sonde. La pression des ultrasons réfléchis
va alors être convertie en voltage par l’élément piézoélectrique. L’échographie consiste donc
à ”récolter des échos”.
Une sonde échographique est composée de plusieurs éléments piézoélectrique disposés en
barrette (figure 1.20). Elle est dite linéaire ou convexe selon la disposition de la barrette.
La disposition convexe permet d’augmenter le champ d’acquisition et est particulièrement
adaptée pour les acquisitions par voie transabdominale. Plusieurs éléments vont être acti-
vés simultanément afin de former un faisceau commun. La focalisation peut être mécanique,
avec l’emploi d’une lentille concave, ou électronique, avec l’utilisation de lignes dites à retard
introduisant des décalages temporels dans l’émission ou la réception des ondes. Les deux
systèmes sont le plus souvent combinés afin d’obtenir une région focale fine. Pour obtenir
une image dans tout le plan 2D défini par la barrette, tous les éléments vont être successi-
vement activés afin de balayer la zone à imager.
Figure 1.19 – Schéma d’une sonde échographique. Source : Telecom ParisTech.
Figure 1.20 – Barrette linéaire d’éléments piézoélectriques avec activation de plusieurs éléments
en simultanée. Source : H.Liebgott
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Nous obtenons alors une image 2D dont le plan est celui de la sonde. L’échographie 3D
consiste à réaliser non pas un plan de coupe mais un volume. Celui-ci est obtenu grâce à
un balayage des plans de coupe. Des solutions électroniques, appelées sondes 3D, sont en
cours de développement mais sujettes aujourd’hui à de nombreuses difficultés techniques. La
solution la plus fréquemment utilisée est de réaliser mécaniquement un balayage du volume.
Ce balayage peut être manuel : un opérateur déplace la sonde linéairement, en rotation ou
en éventail afin d’acquérir plusieurs images 2D (figure 1.21). Il peut également être automa-
tique, un moteur permettant à la barrette d’effectuer une rotation (figure 1.22). Une image
3D est alors reconstruite à partir des multiples acquisitions 2D.
Figure 1.21 – Balayage manuel d’une sonde 2D pour obtenir une image 3D, linéaire, rotatif ou en
éventail. Source : H.Liebgott
Figure 1.22 – Balayage automatisé d’une sonde 2D. Source : gehealthcare.com.
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Pour les applications en radiothérapie, il est nécessaire d’établir la relation entre les coor-
données de l’image US et celles de la salle de traitements. Des solutions mécaniques ont été
proposées, basées sur l’utilisation d’un bras sur lequel était fixée la sonde et dont la position
était connue par rapport à l’accélérateur. Cette solution ne permettait pas d’effectuer un
balayage avec la sonde. Deux acquisitions étaient alors réalisées, une dans le plan transverse,
la seconde dans le plan sagittal (figure 1.23).
Figure 1.23 – Système avec sonde fixée sur un bras. Le bras en bois a été conçu spécialement pour
la réalisation d’une étude, et n’est pas utilisé en temps normal. Extrait de Dobler et al., 2006 [69].
La seconde solution, utilisée par les systèmes actuels, consiste à suivre la position de
la sonde grâce à un repérage optique. Des réflecteurs infrarouges sont positionnés sur la
sonde et repérés grâce à une caméra optique fixée au plafond (figure 1.24). Quelle que soit
la solution envisagée, une calibration spatiale est requise avant utilisation du matériel [70].
1.3.2 Les systèmes avec recalage inter-modalité
1.3.2.1 Fonctionnement
Les premiers systèmes utilisant la modalité US pour l’IGRT ont été développé dans les
années 90 [17] et commercialisés au début des années 2000. Ces équipements permettaient
uniquement l’acquisition d’images 2D avec le système de bras mécanique décrit au-dessus,
deux images orthogonales étaient alors nécessaires pour recaler le volume dans les trois
directions. Les systèmes actuels sont tous basés sur l’acquisition d’une image par un balayage
en éventail permettant une reconstruction 3D de l’image. Les systèmes dits ”inter-modalité”
calculent les décalages entre la position de référence du volume cible et celle du jour de
traitement grâce à un recalage entre l’image CT de référence et l’image US du jour. Les
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Figure 1.24 – Caméra infrarouge et réflecteurs associés à la sonde US.
appareils BAT (Best Nomos, Pittsburgh, PA, USA) et SonArray (Varian Medical Systems,
Palo Alto, CA) utilisent cette méthodologie avec une sonde transabdominale (TA).
A l’issue de l’étape de planification du traitement, l’image CT, les contours du CTV, du
rectum et de la vessie sont exportés vers le logiciel associé au système échographique. Une
image US-TA est acquise au début de la séance de traitement, après installation du patient
sur la table de traitement et alignement des marques à la peau de celui-ci avec les lasers de
la salle. Les manipulateurs ajustent manuellement les contours de la prostate, de la vessie
et du rectum issus de l’image CT sur l’image US-TA dans les trois directions (figure 1.25)
[71, 72].
1.3.2.2 Performances des systèmes inter-modalité
Les systèmes US inter-modalités ont été comparés à de nombreuses reprises avec diffé-
rentes techniques d’IGRT pour la localisation prostate. Les différents résultats sont résumés
dans le tableau 1.2. Les différences entre US et la seconde modalité ont été quantifiées par
le calcul de la moyenne et de l’écart-type des distributions des écarts entre les paires de
recalages obtenues avec chaque technique.
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Figure 1.25 – Acquisition US-TA et volumes CT projetés sur l’image US-TA avant (a : axial, b :
sagittal) et après (c : axial, d : sagittal) corrections. Extrait de Boda-Heggemann et al. 2008 [72].
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Des différences systématiques ont été observées dans la plupart des études dans les di-
rections AP et SI. Concernant la localisation prostatectomie, seules deux études ont été
publiées. Chinnaiyan et al. ont comparé le système SonArray avec un système EPID sans
fiduciaires sur une cohorte de 6 patients et 196 images [21]. Ils ont trouvé une différence
moyenne entre les deux systèmes de 5 ± 3 mm (vecteur 3D). Dans l’étude menée par Pas-
kalev et al., 90 paires de recalage acquises sur 9 patients issus du système BAT et d’un
appareil CT-on-rails ont été comparées [22]. Ils ont montré que le repositionnement par US
était bénéfique pour le patient si le déplacement mesuré était supérieur à 4 mm.
Les principales incertitudes liées à l’utilisation d’une modalité US sont dues à la varia-
bilité inter-opérateur, le processus d’acquisition et de recalage étant manuel, à l’impact de
la pression de la sonde et aux artefacts dûs aux variations de la vitesse du son dans les
tissus. Les difficultés pour obtenir une bonne qualité d’images pour certains patients et/ou
sessions ont également été à l’origine de réserves quant à l’utilisation de cette modalité.
Ainsi, des recommandations ont été émises par le groupe de travail 154 de l’AAPM met-
tant l’accent sur l’importance de la formation des manipulateurs, sur la minimisation de la
pression exercée par la sonde sur l’abdomen et également sur la nécessité d’avoir une autre
modalité d’IGRT pour les patients qui ne pourraient bénéficier d’un recalage US en raison
d’une qualité d’image insuffisante [80]. Ce document met également en avant l’utilisation
d’appareil avec recalage intra-modalité. En effet, le volume de prostate segmenté sur une
image CT est significativement plus important que celui segmenté sur une image US [81, 78].
Molloy et al. ont ainsi trouvé une différence entre les deux volumes segmentés en moyenne
de 9 mm dans la direction latérale, et de 3 mm dans la direction axiale [78].
1.3.3 Le système avec recalage intra-modalité
1.3.3.1 Fonctionnement
A ce jour, deux systèmes ont été développés permettant un recalage intra-modalité entre
une image US de référence et une image US acquise lors de la session de traitement. Le
premier est un système commercialisé sous le nom de Clarity (Elekta, Stockholm, Sweden)
et a été utilisé pour réaliser les travaux de cette thèse. Le second a été développé par Kaar
et al. et n’est pas commercialisé [82].
Contrairement aux systèmes inter-modalité, une image de référence de modalité US est
acquise lors de l’étape de simulation du traitement, en gardant le patient dans la même
position que l’image CT. Lors des sessions de traitement, une acquisition US est réalisée
puis recalée sur l’image US de référence, soit manuellement par projection d’un contour
de référence segmenté sur l’image US de référence pour le système Clarity, soit avec un
algorithme automatique pour le système développé par Kaar et al [82].
Deux sondes peuvent être utilisées avec le système Clarity. La première est une sonde
transabodminale (TA) et la seconde une sonde transpérinéale (TP), cette dernière devant
être placée sur le périnée du patient.
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1.3.3.2 Performances du système intra-modalité
Le développement de ces systèmes a été motivé par les incertitudes liées au recalage
inter-modalité. Cury et al. ont étudié la correspondance des décalages trouvés par un sys-
tème US-TA avec recalage inter-modalité (BAT), et par un système US-TA avec recalage
intra-modalité sur 40 patients et 217 images pour chaque technique [26]. Puis ils ont com-
paré sur 10 patients, soit 30 paires d’images, les résultats de repositionnement du patient
issus d’un système US-TA avec recalage intra-modalité et d’un appareil CT. Les résultats de
leur études sont résumés dans le tableau 1.3. Une analyse statistique a mis en évidence une
différence significative entre les données issues des systèmes US inter et intra-modalité, alors
que les résultats ne sont pas significativement différents entre le système US intra-modalité
et la modalité CT. Il est néanmoins important de préciser que l’épaisseur de coupe des
images CT était de 5 mm, ce qui représente une limite majeure de cette étude.
AP SI LR
Différences inter/intra-modalité 0.1± 4.2 6.0± 5.1 0.9± 3.4
Différences intra-modalité/CT −0.2± 1.6 0.1± 1.4 0.2± 1.7
Tableau 1.3 – Moyennes et écart-types des déplacements obtenus avec les systèmes inter
et intra-modalité par rapport au positionnement du patient basé sur les marques à la peau.
Moyennes et écart-types des différences de recalages obtenus avec le système intra-modalité
et avec la modalité CT. Extrait de Cury et al. [26].
Les performances du système intra-modalité avec la sonde TA ont été évaluées sur des
patients non-opérés lors de 7 études différentes menées entre 2006 et 2014 [26, 27, 28,
30, 29, 83, 84] , dont cinq sont des études comparatives avec d’autres modalités d’IGRT
[26, 27, 28, 30, 29] (trois en conditions cliniques [27, 30, 29]). Une étude présente des ré-
sultats de repositionnement sans comparaison [84], et enfin une dernière porte uniquement
sur la variabilité inter-opérateur de recalage [83]. Les résultats de ces différents travaux sont
présentés dans le tableau 1.4. Les conclusions des études ne sont pas toutes en accord. En
résumé, les études comparatives mettent en évidence des différences systématiques ou des
valeurs de mouvements inter-fraction plus élevées avec la modalité US. Notons que les au-
teurs de deux études ont une conclusion catégorique et indiquent qu’ils ne poursuivront pas
le repositionnement des patients avec ce système.
Il n’existait en début de thèse aucune donnée sur la faisabilité et les performances d’un
repositionnement des patients traités après une prostatectomie avec ce système US-TA. De
même, aucune étude sur le repositionnement des patients en début ou en cours de sessions
de traitement basé sur des acquisitions TP n’avait été publiée, qu’ils soient opérés ou non.
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1.4 Objectifs du travail de thèse
Les mouvements internes pendant un traitement en radiothérapie peuvent devenir un
facteur limitant majeur pour la qualité de l’irradiation de certaines localisations mobiles
comme la prostate, et lors de séances d’irradiations longues. Suite à l’émergence des pro-
tocoles d’hypofractionnement à visée curative comportant un risque accru de toxicité, il
devient fondamental d’arriver à augmenter la précision de la délivrance de la dose. Les mo-
dalités d’imagerie les plus répandues ne répondent pas à toutes les exigences actuelles. Elles
sont soit irradiantes, soit invasives voire même les deux. De plus, le suivi en temps réel du
volume cible est actuellement un défi auquel seul répond le système Calypso. Or l’utilisa-
tion de ce dernier n’est pas sans risque pour le patient, puisqu’il nécessite l’implantation
de transmetteurs. Parmi les techniques d’imageries innovantes, la modalité ultrasons (US)
pourrait être une alternative aux systèmes précédemment décrits. En effet, cette modalité
est non irradiante, non invasive, et permet d’accéder à une information en 3D de la zone à
traiter. De plus, elle permet d’imager en continu la zone de traitement pendant l’irradiation.
Dans le contexte de la radiothérapie guidée par l’image du cancer de la prostate, ces
travaux de thèse ont pour objectif d’évaluer la faisabilité et la précision d’un système d’ima-
gerie basé sur la modalité US et de proposer et valider une méthode permettant la prise en
compte des mouvements inter et intrafractions du volume tumoral. Après une explication
détaillée du fonctionnement du système US intramodalité, nous évaluerons les performances
du système intramodalité US pour le repositionnement des patients non-opérés ou traités
après une prostatectomie au début de la séance de traitement, avec les sondes TA et TP. La
validation des données obtenues avec la modalité US sera réalisée grâce à une comparaison
avec la technique de référence du centre Léon Bérard, à savoir la modalité CBCT (Cone
Beam Computed Tomography). Deux sources d’incertitudes identifiées lors de ce travail se-
ront par la suite quantifiées. La première correspond aux déplacements du volume cible qui
peuvent être générés par la pression de la sonde TA ou TP sur la peau, paramètre dont
la reproductibilité sera également étudiée. La seconde correspond à l’incidence de l’opéra-
teur sur le recalage des images issues des modalités US et CBCT. Nous quantifierons donc
pour chaque modalité la variabilité inter-opérateur de recalage. Enfin, les mouvements in-
trafractions seront quantifiés et analysés grâce aux observations obtenues avec la modalité
US-TP. Afin de valider ces données, nous présenterons les premiers résultats d’une étude
comparative réalisée sur fantôme entre les systèmes US-TP et RayPilot, appareil utilisant la
géolocalisation d’un transpondeur électromagnétique. Enfin, les premiers travaux visant à
préciser l’impact des déplacements intrafractions sur la dose réellement délivrée au patient
seront décrits dans le cadre de traitements conventionnels et hypofractionnés. Finalement,
seront évoquées en conclusion les perspectives des travaux réalisés au cours de cette thèse.
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L’objectif de ce chapitre est de décrire le fonctionnement de l’appareil US utilisé pour l’ensemble
des travaux de cette thèse. Nous détaillerons également les différentes étapes nécessaires pour obtenir
le repositionnement du patient avec cette technique. Enfin, l’installation et la mise en place de cette
technique dans le département de radiothérapie seront présentées.
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2.1 Introduction
Le système Clarity associé à la sonde TA a été installé quelque mois après le début de ce
travail de thèse, en juillet 2012, suivi un an après par la sonde TP. Avec Marie-Claude Biston,
nous avons coordonné l’ensemble des étapes nécessaires à l’implémentation de ces nouvelles
techniques d’imagerie, à savoir l’installation et la calibration des appareils, la formation
initiale puis continue des différents intervenants ainsi que l’inclusion et le suivi des patients
participant aux différents protocoles.
2.2 Fonctionnement du système US
Le système Clarity est constitué de deux échographes identiques, le premier se trouvant
dans la salle du CT, et le second dans la salle de traitement. Chaque échographe permet
de réaliser des acquisitions avec une sonde transabdominale (TA) et transpérinéale (TP)
(figure 2.1). L’image acquise en temps réel est visualisée sur l’écran associé à l’échographe.
Un second écran dit de contrôle est situé à l’extérieur de la salle, au poste des manipulateurs
et affiche les mêmes informations que l’écran de l’échographe. Chaque échographe est associé
à un logiciel qui lui est propre. Le système de la salle CT permet l’acquisition des images
US de référence tandis que celui de la salle de traitement permet d’acquérir les images en
début de traitement, d’effectuer le recalage et pour la sonde TP de suivre les mouvements
du volume cible pendant l’irradiation. Un troisième logiciel en salle de planification permet
de gérer la base de données et de segmenter les volumes utiles pour le repositionnement.
Figure 2.1 – Equipement Clarity.
Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2015ISAL0119/these.pdf 
© [M. Fargier-Voiron], [2015], INSA Lyon, tous droits réservés
Contexte technique 47
2.2.1 Composition de l’appareil
Les sondes
La sonde TA est une sonde sectorielle, la barrette des 128 éléments piézoélectriques étant
convexe. La fréquence des US émis est égale à 3, 4± 0, 3 MHz ce qui permet une profondeur
d’exploration d’environ 15 cm. Le balayage doit être effectué manuellement pour obtenir
une image 3D. La sonde TP est également une sonde sectorielle avec 128 éléments piézoélec-
trique, dont la fréquence est de 5, 0 ± 0, 5 MHz. Cette fréquence plus élevée se justifie par
une distance entre la peau et le volume cible plus faible par voie TP que TA. La sonde TP
est mécanisée : l’acquisition volumétrique est effectuée grâce à une rotation automatisée de
la barrette (figure 1.22).
Les calibrations requises
Chaque sonde est repérée dans l’espace de la salle par un système de réflecteurs suivis
par une caméra infrarouge fixée au plafond. Trois calibrations vont permettre d’associer à
chaque voxel de l’image US 3D des coordonnées dans le repère de la salle. Le zéro de ce
repère, appelé isocentre, correspond à l’intersection des trois lasers indiquant eux-mêmes le
centre de rotation des appareils CT et de traitement.
La première calibration est appelée détection du tilt et détermine une position stable de
la caméra. Si la caméra venait à bouger, cette calibration se mettrait en défaut et devrait
être à nouveau réalisée avant de pouvoir utiliser l’appareil.
La seconde est appelée calibration de la salle. Elle permet d’établir la relation entre le
système de coordonnées de la caméra et celui de la salle. Elle est effectuée grâce à un fantôme
repéré par quatre réflecteurs. Ce dernier doit être placé à l’isocentre, puis la caméra est ac-
tivée pour repérer les réflecteurs. La relation géométrique entre les réflecteurs et l’isocentre
du fantôme a été définie lors de l’installation de l’appareil. A l’issu de ce procédé, la caméra
est donc capable de repérer un objet dans le système de coordonnées de la salle.
La troisième calibration correspond à la définition de la relation entre les coordonnées de
l’image 2D et le système de repérage de la sonde défini par les réflecteurs placés sur celle-ci.
Elle est appelée calibration de la sonde. Le procédé est également basé sur le fantôme de
calibration. Ce dernier contient, en plus des repères surfaciques utiles pour la calibration de
salle, des structures internes visualisables sur les images US et CT. Lors de l’installation,
une image CT du fantôme a été acquise et les coordonnées des différentes structures ont
été enregistrées dans les appareils US. La calibration de la sonde nécessite d’effectuer diffé-
rentes acquisitions du fantôme, avec différentes positions de sonde ce qui permet d’établir
la relation entre les coordonnées de l’image US et les coordonnées de la salle.
A l’issu de ces trois procédés permettant de définir les relations entre les systèmes de
coordonnées illustrés sur la figure 2.2, l’appareil US est correctement calibré et peut être
utilisé pour localiser le volume cible.
Les calibrations sont à refaire si la caméra a bougé, si la position des lasers a été modi-
fiée, si la position du système de réflecteurs d’une des sondes a été modifiée (coup, chute de
la sonde, ou remplacement de celle-ci).
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Figure 2.2 – Relations entre les différents systèmes de coordonnées, définies grâce aux calibrations.
Extrait de Lachaine et Falco [86].
Des contrôles qualité sont réalisés mensuellement et quotidiennement. Le contrôle men-
suel consiste à faire l’acquisition d’une image US et CT du fantôme de calibration. Une
sphère dont la position du centroïde est connue est segmentée sur l’image US. La différence
entre la position connue et mesurée doit être inférieure à 1 mm. L’image CT permet de
contrôler l’état du fantôme, celui-ci pouvant être dégradé dans le temps à cause d’une perte
d’étanchéité. Les images US et CT du contrôle qualité sont exportées et suivent le même
protocole que les images patients. Lors de ce procédé, la sphère est également segmentée sur
l’image CT. La différence des centroïdes des sphères US et CT doit également être inférieure
à 1 mm (figure 2.3). La sphère US est définie comme un RPV et ce plan est exporté vers la
console US de traitement. Tous les matins, une acquisition US du fantôme est réalisée dans
la salle de traitement, la sphère est de nouveau segmentée sur l’acquisition du jour et ses
coordonnées sont comparées par rapport à celle du RPV préalablement défini. La différence
doit être inférieure à 2 mm selon le constructeur.
2.2.2 Les étapes du procédé d’IGRT
La première étape consiste à acquérir des images de référence lors de la phase de simula-
tion. Le patient est installé dans la position qu’il gardera tout au long du traitement puis les
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Figure 2.3 – Superpositions des images US et CT du fantôme de calibration. Le contour rouge
représente la sphère segmentée sur l’image US, tandis que le bleu correspond à cette même sphère
segmentée sur l’image CT.
images US et CT de référence sont successivement acquises. L’utilisation de la sonde TA ne
requiert pas de moyens de contention particulier. En revanche, la sonde TP doit être fixée
sur une base dédiée à l’utilisation de ce système. Deux coussins pour les genoux s’adaptent
à cette base (figure 2.4). La sonde TA étant manuellement actionnée, elle ne reste pas en
place pendant l’acquisition du CT. La sonde TP est positionnée sur le périnée du patient
et reste en place pendant toute la session. Ainsi, une fois que le patient a été scanné avec
la sonde TP, celle-ci devra être repositionnée à chaque séance de traitement afin de ne pas
modifier la position du patient.
A l’issu de la planification du traitement, l’image CT et les structures associées sont
exportées vers la station de travail US. Les images CT et US de référence ont été acquises
dans le même système de coordonnées grâce aux calibrations décrites précédemment. En re-
vanche, l’image CT a été décalé pendant la phase de planification, l’origine de l’image étant
maintenant au barycentre du volume cible. La distance entre le barycentre et le système de
coordonnées de la salle CT est définie par le TPS, ce qui permet de l’appliquer également à
l’image US. Par ce procédé, les images US et CT sont superposées sans nécessité de recalage
manuel. Le volume cible tel qu’il est visible sur l’image US va être segmenté sur celle-ci sans
aide de l’image CT. Pour les patients non opérés, ce volume appelé RPV (Reference Positio-
ning Volume) correspond à la prostate quelle que soit la sonde utilisée pour l’acquisition de
l’image US. Pour les patients opérés, le RPV correpond au col vésical sur les images TA, et
au col vésical plus l’urètre sur les images TP (figure 2.5). Pour l’utilisation de la sonde TP, il
convient également à cette étape de définir des seuils d’alerte utiles lorsque l’appareil suivra
le volume cible pendant l’irradiation. Ces seuils géométriques et temporels seront décrits
ultérieurement. Le plan US est enfin validé et exporté vers l’échographe situé dans la salle
de traitement.
Lors de la séance de traitement, le patient est placé à l’isocentre de traitement dans la
position définie lors de l’étape de simulation, puis l’image US du jour est acquise et recons-
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Figure 2.4 – A. Installation d’un patient avec la sonde TP. B. Matériel nécessaire pour l’utilisation
de la sonde TP. CPI : couch position indicator.
Figure 2.5 – Acquisitions US-TP et CT d’un patient non opéré (A.) et d’un patient traité après
une prostatectomie (B.). 1 : fusion des images US et CT. 2 : image CT. 3 : image US. Volume :
violet : RPV, rouge : CTV, vert : rectum, jaune : vessie.
truite en 3D. Le procédé de recalage entre l’US de référence et l’US du jour est entièrement
manuel et est basé sur une projection du RPV. Ce volume, segmenté précédemment sur
l’image US de référence, est ”recopié” sur l’image US du jour et le manipulateur doit posi-
tionné cette copie de la même façon que le RPV est placé sur l’image de référence. Différentes
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positions du volume RPV recopié sont illustrées dans les figures 2.6 et 2.7. Le manipulateur
doit passer d’un plan de coupe à un autre afin d’effectuer le recalage dans les trois direc-
tions. Les rotations ne sont pas corrigées avec ce logiciel. Une fois que le manipulateur est
satisfait du recalage, il peut déplacer la table, la position de celle-ci étant également repé-
rée dans la salle de traitement grâce à la caméra infrarouge et à un indicateur appelé CPI
(Couch Postion Indicator) (figure 2.4). Le patient est alors positionné pour recevoir le trai-
tement. L’utilisation du système US avec la sonde TA s’arrête là. En revanche, avec la sonde
TP, il est possible à cette étape d’activer le mode de suivi du volume cible appelé monitoring.
Figure 2.6 – Vues sagittales (A.) et coronales (B.) de l’image US d’une séance de traitement (1
et 2) et de l’image US de référence acquises sur un patient non opéré. Volume : vert : RPV, rouge :
RPV copié sur l’image du jour incorrectement recalé (2.) et correctement recalé (3.)
Après la correction des déplacements inter-fractions, les mouvements du volume cible
sont calculés grâce à un algorithme automatique pendant toute la durée de l’irradiation.
L’image de référence est l’image US acquise pour repositionner le patient, et non l’image US
acquise lors de l’étape CT. Les résultats donnés par le logiciel ne prennent donc en compte
que les mouvements intrafractions. Le fonctionnement de l’algorithme est décrit dans la
publication de Lachaine et Falco [86]. La sonde TP motorisée va effectuer des aller-retours
pour acquérir de façon continue des images de zone traitée. Un aller-retour dure approxi-
mativement 1,2 s. Le premier aller-retour permet la reconstruction d’une première image
3D qui va être rafraichie au fur et à mesure des acquisitions des coupes 2D. Le recalage est
basé sur l’optimisation d’une fonction de similarité calculant la corrélation entre les deux
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Figure 2.7 – Vues sagittales (A.) et coronales (B.) de l’image US d’une séance de traitement (1 et
2) et de l’image US de référence acquises sur un patient traité après une prostatectomie. Volume :
vert : RPV, rouge : RPV copié sur l’image du jour incorrectement recalé (2.) et correctement recalé
(3.)
images. Il est restreint à une zone d’intérêt défini par le RPV dilaté de 2 cm dans toutes
les directions. Le temps de calcul est d’environ 0,7 s par recalage. Les translations et les
rotations sont calculées, mais seules les premières seront transmises sur l’écran de contrôle
et exportées pour être analysées a posteriori. L’écran de contrôle permet de visualiser un
graphique présentant l’évolution de la position du volume cible, les coupes sagittale et coro-
nale de l’image 3D, et l’image 2D en temps réel (Figure 2.8). La table est également suivie
en temps réel avec le CPI, ce qui rend possible la détection de ses éventuels mouvements
ou un changement de la position de la sonde, et non du volume cible, dû par exemple à
un coup du patient dans celle-ci. Un message d’alerte est affiché à l’écran si la situation
se produit. L’écran affichera également deux autres types d’alerte si nécessaire. Le premier
est déclenché quand le mouvement du volume cible dépasse dans une des trois directions
un seuil géométrique, le second quand le volume cible reste en dehors du seuil géométrique
pendant une durée supérieure au seuil temporel.
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Figure 2.8 – Captures de l’écran de contrôle pendant la phase de monitoring pour un patient non
opéré (A.) et un patient traité après une prostatectomie (B.). Les fenêtres 1. et 2. correspondent aux
coupes saggitale et coronale de l’image 3D reconstruite. La fenêtre 3 correspond à l’acquisition 2D en
temps réel. En-dessous de ces trois fenêtres, nous pouvons voir les décalages calculés par l’algorithme
dans les trois directions.
2.3 Implémentation de la technique au Centre Léon Bérard
L’installation de l’appareil US-TA a eu lieu en juillet 2012 dans la salle de simulation et
dans une salle de traitement dont l’accélérateur est équipé d’un CBCT, et a été suivie d’une
première formation pour les manipulateurs, physiciens et dosimétristes. Des acquisitions ont
été réalisées pendant l’été 2012 puis une deuxième formation organisée fin septembre 2012 a
permis dès octobre d’inclure des patients dans une étude comparative CBCT versus US-TA.
En raison des changements de poste des manipulateurs, des formations continues internes
ont été rapidement mises en place. Après un an de pratique, un questionnaire a été soumis
à tous les manipulateurs ayant utilisé l’appareil afin d’avoir un retour d’expériences. Nous
avons pu noter que les connaissances théoriques avaient été bien assimilées. En revanche la
sonde TA requiert un geste technique pour réaliser l’acquisition et le recalage étant entière-
ment manuel, les manipulateurs doivent avoir une pratique de ce procédé. Nous verrons dans
les chapitres 4 et 5 l’impact de l’opérateur sur différentes incertitudes liées à l’utilisation de
ce système. En raison des difficultés et des résultats qui seront détaillés dans les prochains
chapitres, l’utilisation de cette sonde a été définitivement arrêtée en décembre 2013.
La sonde TP n’a été disponible qu’à partir de juillet 2013. De même que pour la sonde
TA, une première formation avec un intervenant de l’entreprise a eu lieu suite à l’installa-
tion. Les premières images ont été acquises en fin de sessions de traitement sur des patients
préalablement informés. Le premier patient scanné avec la sonde TP a été inclus dans un
protocole clinique dédié à l’utilisation de cet appareil en octobre 2013. Ce protocole d’étude
implique un allongement des séances de 10 minutes ce qui entraine une limitation du nombre
d’inclusion de patients afin de ne pas surcharger la machine de traitement. C’est pourquoi
seuls cinq patients maximum sont planifiés par jour avec utilisation de la sonde TP à la
machine de traitement. Fin mars 2015, 38 patients ont été inclus dans ce protocole clinique.
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A l’heure actuelle, la formation des manipulateurs est réalisée de façon continue, à leur
arrivée au poste de traitement. Une première heure d’enseignement théorique est dispensée
par un référent de la modalité, suivie d’une pratique en binôme au poste de traitement d’une
dizaine de jours. Passé ce délai, un deuxième temps de formation est consacré à l’étude des
recalages effectués par le manipulateur, avec correction si nécessaire. Un protocole de for-
mation en ligne est en cours de réalisation sous la forme d’une présentation théorique et de
vidéos pour l’installation du patient et l’acquisition des images. Concernant le recalage, les
manipulateurs ont à disposition un logiciel permettant de refaire a posteriori les recalages,
avec une base de données pour laquelle un recalage de référence a été défini préalablement
par trois référents. Des procédures spécifiques à chaque étape du traitement ont également
été rédigées dans un souci d’assurance qualité.
L’expérience montre que la formation des manipulateurs intervenant à l’étape de simu-
lation est plus difficile. En effet, alors qu’au poste de traitement, les patients sont imagés
quotidiennement, ils ne le seront qu’une fois pour l’acquisition de l’image de référence.
Des manipulateurs référents ayant une importante pratique du système ont été désignés et
peuvent être amenés à aider les manipulateurs du scanner.
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L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les performances des systèmes US-TA et US-TP pour le
repositionnement du patient en début de séance. Les résultats des modalités US sont comparés à la
modalité CBCT, dont l’utilisation comme modalité de référence est également discutée. Une méthode
de repositionnement basée sur les deux techniques est finalement proposée et validée sur l’ensemble
des patients inclus dans ces études.
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3.1 Introduction
Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’il existe deux différentes techniques d’IGRT
basées sur la modalité US. Les systèmes intermodalités permettent d’obtenir le reposition-
nement du patient grâce à un recalage entre l’image US de traitement (USttt) et le CT de
référence tandis que les systèmes intramodalités permettent le recalage de l’image USttt sur
une image US de référence (USref ) acquise lors de la séance de simulation. Les résultats
de comparaison d’un système intermodalité avec un système intramodalité présentés dans
l’étude de Cury et al. ont mis en évidence que le système intramodalité permettait d’obtenir
une meilleure précision du repositionnement du patient que les systèmes intermodalité [26],
raison pour laquelle le groupe de travail 154 de l’AAPM [80] recommande l’utilisation d’un
système intramodalité. Le système intramodalité US-TA a fait l’objet de trois études pour la
localisation prostate dans lesquelles le repositionnement du patient obtenu avec le système
intramodalité US a été comparé à celui obtenu par imagerie MV avec fiduciaires [27, 29] ou
par imagerie CBCT avec fiduciaires [30]. Des différences systématiques importantes ont été
mises en évidence dans ces trois études ainsi qu’une faible concordance des résultats avec
un pourcentage de décalages concordants entre les différentes modalités à ± 5 mm compris
entre 67,4% et 85,1%. Aucune étude n’a été publiée sur le repositionnement des patients
traités après une prostatectomie avec le système intramodalité. Le système intermodalité
BAT a cependant été comparé avec un appareil CT-in-room [22]. Les résultats ont montré
que l’utilisation d’un système US n’était bénéfique que si le décalage US était supérieur à 4
mm.
De même, aucun résultat n’a été publié sur le repositionnement des patients en début de
séance basé sur un système d’IGRT US associé à des acquisitions US-TP, que ce soit pour
le traitement de patients non opérés ou après une prostatectomie.
Deux études ont été mises en place au Centre Léon Bérard pour évaluer la faisabilité et la
précision du repositionnement obtenu avec les modalités US-TA et US-TP des patients non
opérés ou traités après une prostatectomie. Les performances de ces deux systèmes ont été
évaluées et comparées en prenant en compte les incertitudes liées à la modalité considérée
comme modalité de référence, c’est-à-dire le CBCT. Une méthode basée sur les résultats des
deux modalités US et CBCT a également été développé afin d’assurer un repositionnement
précis du patient tout en minimisant la dose délivrée au patient liée à l’imagerie.
3.2 Etude comparative entre les imageries US et CBCT
3.2.1 Méthodes et matériels
3.2.1.1 Etude réalisée avec la sonde TA
La sonde TA a été utilisée entre juillet 2012 et novembre 2013. 53 patients ont été inclus
dans cette première étude. 38 patients ont été traités avec une prostate en place, tandis
que 15 patients ont subi une prostatectomie avant la radiothérapie. Un protocole pour le
remplissage vésical a été donné à chaque patient avant le traitement : le patient devait avoir
une vessie vide puis boire 500 mL d’eau une heure avant l’acquisition CT et avant chaque
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session de traitement. Ce protocole était rappelé et adapté si besoin en cours de traitement.
Afin de laisser un temps d’apprentissage aux manipulateurs pour l’acquisition des images,
les patients traités entre juillet et octobre 2012 ont été exclus de l’étude, ce qui correspond à
10 patients. De même, les données de 6 patients n’ont pas été prises en compte dans l’analyse
en raison de leurs difficultés à maintenir tout au long du traitement un remplissage vésical
suffisant. L’analyse porte donc sur les résultats issus de 25 patients traités avec prostate en
place et 11 patients traités après une prostatectomie. Ces deux cohortes de patients seront
respectivement désignés comme étant les cohortes TA-A et TA-B.
Le jour de la séance de simulation, tous les patients ont été scannés en position suspinale,
avec une épaisseur de coupe de 3 mm et le protocole standard de l’appareil CT (Brillance
CT Big Bore, Philips medical systems, Best, The Netherlands). L’immobilisation des pa-
tients était assurée grâce à un coussin sous les genoux (KneefixTM). Les patients avaient pour
consigne de rester immobile durant toute la séance de simulation. L’acquisition de l’image
US de référence (USref ) était réalisée juste après l’acquisition CT. Le volume de reposition-
nement RPV a été tracé sur l’image USref et correspondait à la partie visible de la prostate
pour les patients de la cohorte TA-A (Figure 3.1), et au col vésical pour les patients de la
cohorte TA-B (Figure 3.2).
Le protocole d’acquisition des images n’a pas été modifié pour cette étude. En plus de
l’image CBCT acquise les trois premiers jours du traitement puis une fois par semaine, une
acquisition US de traitement (USttt) était réalisée juste après le positionnement du patient
sur les lasers. Afin de minimiser le temps entre le CBCT et l’USttt, le recalage du RPV était
effectué pendant l’acquisition CBCT sur l’écran de contrôle du système US. Les procédés
de recalage des images US et CBCT ont été décrits dans les sections 2.2.2 et 1.2.2.5, et ont
été respectés pour cette étude.
3.2.1.2 Etude réalisée avec la sonde TP
La sonde TP est utilisée depuis octobre 2013. Vingt-sept patients ont été inclus dans
cette étude et ont fini leur traitement au mois de février 2015. Nous n’avons pas pris en
compte de période d’apprentissage pour cette sonde car les opérateurs n’ont pas à faire
d’acquisition manuelle avec ce système et le procédé de recalage est strictement identique
à celui utilisé pour les images US-TA. Les résultats ont été analysés sur les données de 13
patients traités avec prostate en place et de 14 patients traités après une prostatectomie.
Dans la suite de ce document, ces deux cohortes seront respectivement désignées comme
étant les cohortes TP-A et TP-B.
Les patients ont été scannés en position suspinale, avec une épaisseur de coupe de 3 mm
et le protocole standard de l’appareil CT. Le système de contention dédié à la sonde TP a
été utilisé pour assurer l’immobilisation de tous les patients inclus dans cette étude. Deux
acquisitions US-TP étaient réalisées au scanner, la première juste avant le CT, après que
l’installation et le placement des marqueurs sur la peau aient été effectués, et la seconde
juste après le CT pour détecter d’éventuels mouvements du volume cible entre la première
acquisition US et la fin de l’acquisition CT. Le RPV a été tracé sur la première image US,
Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2015ISAL0119/these.pdf 
© [M. Fargier-Voiron], [2015], INSA Lyon, tous droits réservés
58
Correction des mouvements interfractions avec les systèmes intramodalité
US-TA et US-TP
Figure 3.1 – Images US et CT de référence acquises pour le traitement d’un patient non opéré. A.
Coupe sagittale de l’acquisition CT avec les volumes de la vessie, du rectum et du CTV contourés
respectivement en jaune, vert et rouge. B, C et D. Coupes respectivement sagittale, axiale et coronale
de l’acquisition US-TA. Le RPV correspond à la partie visible de la prostate sur l’image US-TA et
est contouré en rose.
c’est-à-dire l’image acquise avant le scanner, et appelée USref . Il correspondait à la prostate
pour les patients de la cohorte TP-A (Figure 3.3) et à un volume comprenant le col vésical
et l’urètre pour les patients de la cohorte TP-B (Figure 3.4).
Dans le cadre de cette étude, le protocole d’acquisition des images de repositionnement
a été modifié. Les acquisitions ont été faites quotidiennement, aussi bien pour le CBCT
que pour l’image USttt. Cette dernière était acquise juste avant le CBCT. Le recalage du
RPV était réalisé selon la procédure explicitée dans la section 2.2.2 et avant le CBCT.
Avant de sortir de la salle de traitement, le mode monitoring était activé afin d’observer les
éventuels mouvements du volume cible pendant l’acquisition CBCT. Pour prendre en compte
d’éventuels mouvements ayant lieu pendant l’acquisition de l’image CBCT, les valeurs de
monitoring ont été notées manuellement à la fin de celle-ci sur la feuille de suivi des patients.
3.2.1.3 Analyse des données de recalage CBCT et US
Chaque acquisition US a été revue avant l’analyse des résultats afin d’exclure les images
de mauvaise qualité. 16,9 % et 22,1 % des images USttt n’ont ainsi pas été considérées
dans l’analyse pour les cohortes TA-A et TA-B, respectivement. Au contraire, aucune image
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Figure 3.2 – Images US et CT de référence acquises pour le traitement d’un patient opéré. A.
Coupe sagittale de l’acquisition CT avec les volumes de la vessie, du rectum et du CTV contourés
respectivement en jaune, vert et rouge. B, C et D. Coupes respectivement sagittale, axiale et coronale
de l’acquisition US-TA. Le RPV correspond au col vésical visible sur l’image US-TA et est contouré
en rose.
USttt acquise avec la sonde TP n’a été exclue de l’analyse en raison d’une mauvaise qualité
de l’acquisition. La composition des cohortes ainsi que le nombre final de paires d’images
CBCT et US incluses dans l’étude sont détaillés dans le tableau 3.1.
Sonde TA TP
Localisation Prostate Prostatectomie Prostate Prostatectomie
Nom de la cohorte TA-A TA-B TP-A TP-B
Nombre de patients 25 10 11 14
Nombre de paires d’images CBCT/US 284 106 357 453
Tableau 3.1 – Composition des différentes cohortes
Pour le patient p et la session s, les décalages du volume à repositionner obtenus après
recalage de l’image du jour sur l’image de référence sont notés Tcbct,p,s et Tus,p,s respective-
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Figure 3.3 – Images US et CT de référence acquises pour le traitement d’un patient non opéré. A.
Coupe sagittale de l’acquisition CT avec les volumes de la vessie, du rectum et du CTV contourés
respectivement en jaune, vert et rouge. B, C et D. Coupes respectivement sagittale, axiale et coronale
de l’acquisition US-TP. Le RPV correspond à la partie visible de la prostate sur l’image US-TP et
est contouré en rose.
ment pour les modalités CBCT et US. Pour chaque session, les différences entre les décalages
CBCT et US ont été calculées pour chaque direction et sont notées δcbct−us,p,s :
δcbct−us,p,s = Tcbct,p,s − Tus,p,s (3.1)
Le procédé d’acquisition des images et d’analyse des recalages est explicité sur le schéma
3.5.
Les moyennes et les écart-types des distributions des valeurs δcbct−us,p,s ont été calculés
sur toutes les sessions et tous les patients de chaque cohorte. Les histogrammes des distri-
butions des valeurs δcbct−us,p,s ont été tracés pour chaque direction afin de s’assurer de leur
normalité. Un test de Student pour échantillons appariés a été réalisé sur les distributions
des décalages CBCT et US afin de comparer leurs moyennes, l’hypothèse nulle étant l’égalité
entre ces deux moyennes. La différence est définie comme statistiquement significative pour
une valeur p inférieure à 0,05.
Dans le cadre de notre étude, les résultats ne sont pas comparés à une valeur ”vérité
terrain”. Dans ce cas, les méthodes de corrélation ne sont pas les plus appropriées. Par
exemple, le coefficient de corrélation de Pearson mesure l’intensité d’une relation linéaire
Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2015ISAL0119/these.pdf 
© [M. Fargier-Voiron], [2015], INSA Lyon, tous droits réservés
Correction des mouvements interfractions avec les systèmes intramodalité
US-TA et US-TP 61
Figure 3.4 – Images US et CT de référence acquises pour le traitement d’un patient opéré. A.
Coupe sagittale de l’acquisition CT avec les volumes de la vessie, du rectum et du CTV contourés
respectivement en jaune, vert et rouge. B, C et D. Coupes respectivement sagittale, axiale et coronale
de l’acquisition US-TP. Le RPV correspond au col vésical et à l’urètre visibles sur l’image US-TP et
est contouré en rose.
Figure 3.5 – Procédé d’acquisitions des images et d’analyse des données de recalage des deux
modalités CBCT et US.
entre les deux distributions, quelle que soit la relation linéaire. Deux distributions de mesures
X et Y issues de deux appareils différents peuvent avoir un haut coefficient de corrélation,
avec une relation linéaire autre que x = y et ainsi ne pas donner les mêmes résultats. Une
autre notion que la corrélation, appelé concordance, permet de comparer les résultats issus
de deux techniques différentes. La quantification de la concordance des résultats a été réa-
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lisée dans cette étude grâce à la méthode de Bland-Altman [85]. Après s’être assuré de la
normalité de la distribution des différences entre les deux appareils de mesure, cette méthode
consiste à tracer l’écart entre chaque paire de mesures en fonction de leur moyenne, pour
chaque couple de points. Le désaccord entre les deux modalités est alors mesuré par le biais,
estimé par la moyenne d et l’écart-type des écarts sd, et par les limites de concordance LC
à 95 % qui sont évaluées par : LChaute = d + 1, 96sd et LCbasse = d − 1, 96sd. Ces limites
correspondent à l’intervalle dans lequel se situe 95 % des écarts entre chaque paire de me-
sures. Le pourcentage de décalages concordants a également été calculé pour un intervalle
de ±5 mm et correspond au nombre de paires de décalages pour lesquelles la diférence entre
les deux modalités est inférieure ou égale à 5 mm en valeur absolue. Les seuils 95 % et 5
mm ont été choisis de façon à pouvoir comparer les résultats de cette présente étude avec
les résultats publiés dans la littérature.
3.2.2 Résultats
3.2.2.1 Résultats obtenus avec la sonde TA
Les distributions des différences δcbct−us,p,s sont présentées sous forme d’histogramme
sur la figure 3.6. Nous pouvons observer un décalage du pic des histogrammes dans la
direction AP pour les deux cohortes, mettant en évidence une différence systématique sur
l’ensemble des patients entre les deux techniques de mesure des déplacements inter-fractions
des patients. Pour la cohorte TA-A, les histogrammes sont centrés dans les deux autres
directions, alors que nous observons pour la cohorte TA-B un décalage du pic dans la
direction SI. L’histogramme de la cohorte TA-B dans la direction AP met également en
évidence une importante dispersion des résultats autour de la valeur moyenne. Nous noterons
enfin que ces histogrammes ne sont pas en désaccord avec l’hypothèse que les distributions
suivent une loi normale.
Ces observations sont confirmées par l’analyse statistique dont les résultats sont rappor-
tés dans le tableau 3.2. La moyenne des différences entre CBCT et US-TA est supérieure à
1 mm en valeur absolue dans la direction AP pour les deux cohortes, et dans la direction SI
pour la cohorte TA-B. L’écart-type est maximal dans les directions AP et SI pour la cohorte
TA-B. La différence entre les mesures CBCT et US-TA est significativement différente dans
toutes les directions pour les deux cohortes, sauf dans la direction LR pour la cohorte TA-B.
Les graphiques de Bland-Altman pour chaque cohorte et direction sont représentés sur la
figure 3.7. Pour quantifier la concordance entre les deux systèmes de mesure, les valeurs des
LC ainsi que le pourcentage de décalages concordants à ± 5 mm figurent également dans le
tableau 3.2. Dans les directions AP et SI, ces pourcentages sont compris entre 70 et 80 %
pour les deux cohortes. De meilleurs résultats sont obtenus dans la direction LR avec des
valeurs comprises entre 87 et 92 %. C’est également dans cette direction que l’intervalle des
LC est le plus resserré. Les valeurs maximales en valeur absolue des LC sont environ égales
à 11 mm dans la direction AP pour les deux cohortes, et dans la direction SI pour la cohorte
TA-B.
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Figure 3.6 – Histogrammes des distributions des valeurs δcbct−us,p,s pour les directions axiale,
longitudinale et latérale, et pour les cohortes TA-A et TA-B.
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Cohorte TA-A
Direction AP SI LR
Moyenne (mm) 2.8± 4.1 −0.9± 4.2 0.5± 3.3
Valeur p < 0.001 ([2.3; 3.3]) < 0.001 ([−1.4;−0.4]) 0.01 ([0.1; 0.9])
Décalages concordants (%) 70.4 78.5 87.3
LC(mm) [−5.3; 10.9] [−9.0; 7.3] [−5.9; 6.3]
σpatient (mm) 2.7 2.6 1.9
Cohorte TA-B
Direction AP SI LR
Moyenne (mm) 1.3± 5.0 −2.3± 4.6 0.5± 2.9
Valeur p < 0.001 ([0.3; 2.2]) < 0.001 ([−3.2;−1.4]) 0.06 ([0.0; 1.1])
Décalages concordants (%) 71.7 74.5 91.5
LC(mm) [−8.4; 11] [−11.3; 6.7] [−5.1; 6.2]
σpatient (mm) 3.1 2.5 1.7
Tableau 3.2 – Analyse statistique des différences entre les paires de recalage CBCT et
TA-US pour les cohortes TA-A et TA-B. Pour chaque cohorte et direction, la moyenne et
l’écart-type des distributions des différences sont calculés ainsi que la valeur p associée et
son intervalle de confiance. Le pourcentage de décalages concordants est donné pour un
intervalle de ±5 mm. Les limites de concordance (LC) sont calculées selon la méthode de
Bland-Altman. La valeur σpatient correspond à l’écart-type des moyennes des différences
calculées pour chaque patient.
Ces résultats donnent des informations sur l’ensemble des patients inclus dans les co-
hortes mais ne permettent pas de caractériser individuellement les différences entre US et
CBCT. La figure 3.8 présente les différences observées entre les mesures CBCT et TA-US
pour chaque patient. Conformément aux observations réalisées sur la totalité des cohortes,
les divergences les plus importantes sont calculées dans les directions AP et SI pour les
deux cohortes. En revanche, cette figure permet de mettre en évidence que la différence
systématique n’est pas égale d’un patient à l’autre. Elle peut être nulle, comme pour les
patients TA-A6 ou TA-A10 dans la direction AP, ou au contraire supérieure à 5 mm comme
pour les patients TA-A15 ou TA-A16 par exemple. Cette observation est confirmée par la
valeur de l’écart-type des moyennes des différences de chaque patient σpatient (Tableau 3.2).
Pour les deux cohortes, la dispersion des moyennes des différences entre CBCT et US-TA
est maximale pour la direction AP et minimale pour la direction LR. La différence systé-
matique entre les mesures CBCT et US-TA est donc fortement patient-dépendante pour les
deux localisations et quelle que soit la direction.
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3.2.2.2 Résultats obtenus avec la sonde TP
De même que pour les cohortes TA-A et TA-B, les résultats de la comparaison entre
les modalités CBCT et US-TP sont présentés sur l’ensemble des cohortes grâce aux histo-
grammes de la distribution des différences entre les deux systèmes (Figure 3.9), aux gra-
phiques de Bland-Altman (Figure 3.10) et à un tableau synthétisant l’analyse statistique
effectuée sur ces mesures (Tableau 3.3). Les histogrammes sont décentrés dans la direction
AP pour les deux cohortes, et dans la direction SI pour la cohorte TP-B (Figure 3.9). En
revanche, nous pouvons remarquer que les histogrammes sont dans toutes les directions
plus resserrés que ceux obtenus avec la modalité US-TA. Nous noterons aussi que ces his-
togrammes ne sont pas en désaccord avec l’hypothèse que les distributions suivent une loi
normale. La différence systématique entre les mesures CBCT et US-TP est supérieure à 1
mm dans les directions AP pour les deux cohortes, et dans la direction SI pour la cohorte
TP-B (Tableau 3.3), ce qui est similaire à ce qui a été observé pour les mesures US-TA.
Les différences ne sont pas statistiquement significatives dans la direction LR pour les deux
cohortes, et dans la direction SI pour la cohorte TP-A. Les diagrammes de Bland-Altman
permettent de mettre en évidence une meilleure concordance des résultats dans les direc-
tions LR pour les deux localisations (Figure 3.10). Les intervalles des LC sont plus larges
dans la direction AP pour la cohorte TP-A et dans la direction SI pour la cohorte TP-B.
Ces résultats sont confirmés par les pourcentages de décalages concordants puisque c’est
dans ces deux directions que les valeurs minimales ont été calculées. Dans les autres cas, ces
valeurs sont supérieures à 90 %.
La figure 3.11 permet d’observer les différences entre CBCT et US-TP pour chaque
patient. Dans la direction AP, les moyennes des différences sont proches de 5 mm pour
les patients TP-A3, TP-A7, TP-A10, TP-B11, TP-B13 et TP-B14 et même supérieure à
5 mm pour le patient TP-A12. Les moyennes sont moins importantes dans la direction SI
pour la cohorte TP-A. En revanche, les mesures US-TP réalisées sur le patient TP-B13
ont en moyenne une différence supérieure à 5 mm avec les mesures CBCT. La dispersion
des moyennes par patient est traduite par la valeur σpatient calculée comme l’écart-type des
moyennes des différences par patient (Tableau 3.3). Les valeurs maximales (2,2 mm) sont
observées dans la direction AP pour la cohorte TP-A et dans la direction SI pour la cohorte
TP-B.
3.2.3 Discussion
Les performances de systèmes d’IGRT basés sur la modalité US et des acquisitions TA
ont été étudiées à plusieurs reprises avec des recalages intermodalité. En revanche, peu
d’études existent avec le système intramodalité et aucune n’a été menée sur la localisation
prostatectomie. Pour cette localisation, la difficulté majeure est de valider un volume de
repositionnement RPV pertinent basé uniquement sur l’image US. Dans cette étude, nous
avons utilisé le col vésical, volume qui avait également été utilisé dans l’étude de Paskalev et
al. [22]. Nous trouvons des résultats similaires entre les localisations prostate et prostatec-
tomie bien que les différences soient plus importantes dans la direction SI pour les patients
opérés. Une des explications peut être l’absence de paroi définie dans le sens supérieur. En
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Cohorte TP-A
Direction AP SI LR
Moyenne (mm) 2.6± 3.3 −0.1± 2.5 −0.2± 2.5
Valeur p < 0.001 ([2.3; 2.9]) 0.66 ([−0.4; 0.1]) 0.39 ([−0.5; 0.0])
Décalages concordants (%) 76.6 95.1 96.3
LC(mm) [−3.4; 8.6] [−5.1; 4.8] [−5.1; 4.6]
σpatient (mm) 2,2 1,4 1,8
Cohorte TP-B
Direction AP SI LR
Moyenne (mm) 1.5± 2.6 −1.6± 3.2 −0.5± 2.3
Valeur p 0.01 ([1.2; 1.7]) 0.02 ([−1.9;−1.3]) 0.34 ([−0.7;−0.3])
Décalages concordants (%) 90.3 85.0 97.6
LC(mm) [−3.6; 6.6] [−7.9; 4.7] [−4.9; 3.9]
σpatient (mm) 1,8 2,2 1,8
Tableau 3.3 – Analyse statistique des différences entre les paires de recalage CBCT et
US-TP pour les cohortes TP-A et TP-B. Pour chaque cohorte et direction, la moyenne et
l’écart-type des distributions des différences sont calculés ainsi que la valeur p associée et
son intervalle de confiance. Le pourcentage de décalages concordants est donné pour un
intervalle de ±5 mm. Les limites de concordance (LC) sont calculées selon la méthode de
Bland-Altman. La valeur σpatient correspond à l’écart-type des moyennes des différences
calculées pour chaque patient.
effet, le RPV dans ce sens-là est coupé arbitrairement dans la vessie ce qui implique que
le recalage dans cette direction ne repose que sur la paroi inférieure du RPV. Nous avons
aussi dû exclure un nombre plus important d’images de l’analyse pour cette localisation. En
effet, obtenir la totalité du RPV requiert un remplissage vésical important en raison de la
proximité de l’os pubien qui crée un cône d’ombre sur l’acquisition US. 22,1 % des images
acquises sur les patients opérés ont été exclus, contre 16,9 % pour la localisation prostate,
ce qui reste néanmoins un chiffre important pour une technique de repositionnement que
nous souhaiterions journalière.
Les études de Johnston et al. et de van Der Meer et al. ainsi que la nôtre s’accordent
pour trouver une différence systématique supérieure à 2 mm dans le sens postérieur pour
cette localisation prostate [27, 29]. Dans l’étude de Mayyas et al., les différences ne sont
pas calculées pour chaque paire de décalages mais la modalité US donne en moyenne un
décalage plus important dans la direction postérieure que les modalités kV et CBCT [30].
En revanche, seule l’étude de van Der Meer et al. met en évidence une différence importante
dans la direction LR. Ainsi, quelle que soit la technique d’imagerie qui a été comparée au
système US intramodalité, les résultats sont plutôt en défaveur de l’utilisation de la modalité
US-TA quand bien même le recalage intramodalité devait permettre de minimiser certaines
incertitudes. Différentes raisons peuvent être avancées pour expliquer ces écarts. La qualité
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d’image est un premier facteur d’incertitudes, et nous discuterons de son impact dans la
section dédiée à l’étude de la variabilité du recalage (Chapitre 5). Le second facteur est la
différence de position du volume cible entre une imagerie par rayons X et l’imagerie US
impliquant l’exercice d’une pression sur l’abdomen. Nous évaluerons également l’impact de
cette pression dans le prochain chapitre (chapitre 4). Enfin, les reconstructions des images
US dans les systèmes commerciaux actuels reposent sur l’hypothèse que la vitesse du son
est constante quel que soit le milieu traversé et égale à 1540 m/s. Or, il a été montré que
la vitesse du son dépend de la densité du milieu traversé [87]. Plusieurs études ont été pu-
bliées par Fontanarosa et al. mettant en évidence l’impact de cette hypothèse sur la position
mesurée du volume cible que ce soit avec des systèmes US avec recalage intermodalité ou
intramodalité [88, 24, 89]. Ainsi la position du volume cible peut être différente de 3 mm
entre celle mesurée sur l’US et celle mesurée sur le CT. Un recalage intramodalité pourrait
minimiser cette incertitude, mais cela implique que l’acquisition soit toujours réalisée de
la même manière (même position de la sonde sur l’abdomen, même pression etc...) et que
l’anatomie du patient soit strictement identique entre la séance de simulation et les séances
de traitement, ce qui est en réalité difficilement réalisable. L’utilisation d’une autre voie
d’acquisition permettrait de réduire en partie ces incertitudes. Ainsi, la voie TP permet de
diminuer la distance entre le transducteur et le volume cible et de s’affranchir de la fenêtre
acoustique de la vessie. Ainsi, toutes les acquisitions étaient de qualité suffisante pour être
recalées, ce qui montre que la qualité d’image n’est plus la principale difficulté quant à l’uti-
lisation de la modalité US pour le repositionnement du patient avec une sonde TP. L’impact
de la qualité des images acquises avec la sonde TP sera également discuté dans le chapitre 5.
De même, la sonde étant fixée à un support et l’acquisition étant automatisée, nous pouvons
nous attendre à un impact moindre de la pression exercée par la sonde, ce qui sera étudié
dans le chapitre 4. Enfin, la distance traversée par les US étant moins importante qu’avec
la sonde TA, il est très probable que l’hypothèse d’une vitesse du son constante dans les
tissus n’entraîne pas les aberrations qui ont pu être mises en évidence avec la sonde TA. En
effet, Fontanarosa et al. avait montré un faible impact des variations de la vitesse du son
sur les acquisitions US de sein en raison de la faible distance entre transducteur et volume
cible [90], raisonnement qui pourrait également être appliqué à la prostate avec une porte
d’entrée des US plus proche que l’abdomen comme c’est le cas avec la voie TP.
Les résultats que nous avons trouvés dans notre étude confirment les hypothèses précé-
dentes. Une meilleure concordance entre décalages CBCT et US-TP a été mise en évidence
quelles que soient la direction et la localisation. Ainsi, le pourcentage de décalages concor-
dants à ± 5 mm est supérieur à 90% dans deux directions pour chaque localisation, alors
que nous n’arrivions à atteindre ce seuil uniquement dans la direction LR pour la locali-
sation prostatectomie avec la sonde TA. De plus, la variabilité des mesures est beaucoup
moins importante avec les acquisitions US-TP. Par exemple, dans la direction SI pour la lo-
calisation prostatectomie, l’écart-type des différences CBCT/US-TA est égale à 5 mm alors
que la même valeur est divisée par deux avec la sonde US-TP. Cette observation se vérifie
dans toutes les directions et localisations, même si cette différence est moins importante.
Cependant, des biais systématiques entre les mesures US et CBCT sont observés quelle que
soit la modalité US-TA ou US-TP.
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Figure 3.7 – Graphiques de Bland-Altman pour les directions axiale (AP), longitudinale (SI) et
latérale (LR), et pour les cohortes TA-A et TA-B. Les droites rouges représentent les limites de
concordance hautes et basses et la droite bleu représente la valeur du biais.
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Figure 3.8 – Différences entre les décalages CBCT et US-TA pour les cohortes TA-A et TA-B dans
les directions axiale, longitudinale et latérale. Les lignes rouges représentent l’intervalle ±5 mm. Les
croix noires et rouges représentent les différences dont les valeurs se trouvent dans cet intervalle ou
en-dehors de cet intervalle, respectivement. La moyenne des différences entre les décalages CBCT et
US-TA est représentée pour chaque patient par le point bleu, avec l’écart-type associé.
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Figure 3.9 – Histogrammes des distributions des valeurs δcbct−us,p,s pour les directions axiale,
longitudinale et latérale, et pour les cohortes TP-A et TP-B.
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Figure 3.10 – Graphiques de Bland-Altman pour les directions axiale, longitudinale et latérale, et
pour les cohortes TP-A et TP-B. Les droites rouges représentent les limites de concordance hautes
et basses et la droite bleu représente la valeur du biais.
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Figure 3.11 – Différences entre les décalages CBCT et TP-US pour les cohortes TP-A et TP-B
dans les directions axiale, longitudinale et latérale. Les lignes rouges représentent l’intervalle ±5 mm.
Les croix noires et rouges représentent les différences dont les valeurs se trouvent dans cet intervalle
ou en-dehors de cet intervalle, respectivement. La moyenne des différences entre les décalages CBCT
et TA-US est représentée pour chaque patient par le point bleu, avec l’écart-type associé.
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3.3 Comparaison de différentes techniques de localisation
Une des difficultés inhérente à la comparaison de deux techniques de repositionnement
est l’absence de vérité terrain, et l’impossibilité de réaliser les acquisitions au même instant.
Bien que nos résultats sur les acquisitions US-TA concordent avec des études ayant comparé
cette sonde avec d’autres modalités que le CBCT, nous pouvons mettre en doute la fiabilité
des décalages mesurés sur les images CBCT. Les résultats d’études de repositionnement
comparatives ou de segmentation réalisées sur CBCT seront analysés afin de juger de la
pertinence de prendre le CBCT comme modalité de référence. Nous étudierons également
dans quelle mesure les déplacements entre les acquisitions US et CBCT ont un impact sur
les désaccords observés dans la partie précédente.
3.3.1 L’imagerie CBCT comme modalité de référence
Nous avons comparé le repositionnement du patient obtenu avec la modalité US avec
celui obtenu avec la modalité CBCT. Cependant, le recalage CBCT/CT est également sujet
à des incertitudes que différentes études ont cherché à quantifier notamment pour la localisa-
tion prostate. Ces études étaient toutes basées sur la comparaison des déplacements obtenus
avec une modalité d’imagerie associée à des fiduciaires (2D-kV, 2D-MV ou CBCT) avec ceux
obtenus grâce à un recalage basé sur les tissus mous entre CBCT et CT [91, 92, 93, 94].
Parmi ces études, seuls Moseley et al. et Barney et al. ont pré-traités les images CBCT
afin de supprimer les fiduciaires et d’effectuer le recalage uniquement sur les tissus mous
[91, 92]. Logadottir et al. se sont servis des fiduciaires en plus des interfaces en tissus mous
pour faire le recalage CBCT et Deegan et al. n’a donné aucune précision quant à la présence
et l’utilisation ou non des fiduciaires pour le recalage CBCT. Dans notre étude, les patients
n’ont pas subi d’implantation de fiduciaires, nous nous intéresserons donc uniquement aux
résultats des deux premiers auteurs.
Moseley et al. ont comparé la modalité CBCT avec la modalité 2D-MV et fiduciaires
sur une cohorte de 15 patients, et sur 256 paires d’images. Le recalage CBCT a été réa-
lisé sans l’aide d’algorithme, uniquement de façon manuelle. Barney et al. ont comparé la
modalité CBCT avec la modalité 2D-kV et fiduciaires sur une cohorte de 36 patients et
286 paires d’images. Dans leur étude, le recalage CBCT était d’abord réalisé grâce à un
algorithme automatique sur les os puis un ajustement manuel était effectué sur les tissus
mous. Ce procédé correspond au protocole en place dans notre centre. Les résultats de ces
deux études sont rapportés dans le tableau 3.4. Les valeurs trouvées dans la direction LR
étaient similaires alors que les différences entre les deux études étaient importantes dans les
deux autres directions. Ainsi, Barney et al. ont trouvé un biais entre leur deux modalités
dans les directions AP et SI supérieur à 3 mm alors que la différence systématique maximale
observée par Moseley et al. était égale à 1.8 mm. De même, le pourcentage de décalages
concordants était nettement plus important dans les directions AP et SI avec l’étude de
Moseley et al. L’équipe de Barney et al. a publié ce travail après celui de Moseley et al. et
a avancé comme explication le nombre de patients inclus dans les deux études, puisqu’ils
ont inclus environ le double de patients. Une autre explication pourrait venir d’une qualité
d’image différente entre les deux appareils et protocole d’acquisition utilisés.
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Moyenne (mm) −0.9± 2.8 −1.8± 2.8 0.3± 1.0
Décalages concordants ± 3 mm (%) 63.7 64.1 90.8
LC (mm) [−4.6; 6.3] [−3.7; 7.3] [−2.2; 1.6]
Barney et al.
Moyenne (mm) 3.4± 2.6 3.1± 2.7 1.3± 1.6
Décalages concordants ± 3 mm (%) 41.3 49.0 87.0
Décalages concordants ± 5 mm (%) 72.4 72.7 97.2
LC (mm) [−7.0; 9.0] [−9.0; 5.3] [−4.1; 3.9]
Tableau 3.4 – Résultats des études de Moseley et al. [91] et Barney et al. [92] comparant
la modalité CBCT avec une modalité 2D associée à des fiduciaires. Les valeurs LC cor-
respondent aux limites calculées avec la méthode de Bland-Altman pour un intervalle de
confiance de 95%.
Les résultats de ces études sont donc en net désaccord et pourraient être expliqués par
des phénomènes de migration des fiduciaires ou par une faible qualité des images CBCT.
Ainsi, d’autres études ont fait état d’incertitudes sur la localisation des volumes liées à la
qualité des images CBCT en zone pelvienne. Lutgendorf-Caucig et al. ont comparé les vo-
lumes prostatiques contourés sur des acquisitions CT, CBCT et IRM de 8 patients par 7
radiothérapeutes et ont mis en évidence une variabilité inter-observateur plus importante
avec la modalité CBCT que pour les deux autres modalités d’imagerie, résultat lié à la
qualité des images CBCT [95]. Pour la localisation prostatectomie, peu d’études ont été
réalisées sur le repositionnement des patients avec la modalité CBCT, et aucune ne rap-
porte les résultats d’une comparaison de la modalité CBCT avec une autre sur la même
cohorte de patients. Cependant, des travaux font état de la difficulté de repérer précisément
les contours du lit prostatique [96, 97]. Ainsi, Gill et al. ont mesuré les déformations du lit
prostatique sur 477 images CBCT dans les directions AP et LR. La direction SI n’a pas
été considérée en raison des difficultés à contourer précisément le lit prostatique dans cette
direction [96]. La direction SI semble donc la plus problématique pour le repositionnement
des patients traités après prostatectomie. Or, c’est également dans cette direction que nous
avons observé une différence des résultats de comparaison CBCT et US entre les patients
non opérés et les patients traités après prostatectomie. La qualité d’image du CBCT pour-
rait donc expliquer en partie le biais systématique observé dans cette direction pour les deux
cohortes de patients opérés.
La qualité des images CBCT en zone pelvienne n’est donc pas optimale pour le reposi-
tionnement des patients et une partie des différences entre CBCT et US peut être expliquée
par les incertitudes liées à cette modalité d’imagerie. Les résultats présentés dans les sections
suivantes ont été établis en considérant le CBCT comme la modalité de référence, malgré
les limites précédemment exposées.
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3.3.2 Acquisitions non simultanées des images
3.3.2.1 Acquisitions non simultanées des images US et CT de références
Des images US-TP ont été acquises avant et après l’acquisition CT avec comme objectif
initial de mesurer d’éventuels mouvements du patient pendant la session de simulation.
Cependant les mouvements de table pendant la session de simulation ont engendré des
incertitudes trop importantes pour pouvoir quantifier précisément les mouvements internes
du patient. Après l’acquisition CT, les manipulateurs alignaient à nouveau les marques
à la peau du patient avec les lasers, mais dans de nombreux cas, il n’était pas possible
d’avoir toutes les marques alignées avec les lasers. Les manipulateurs choisissaient donc
un compromis pour le positionnement du patient. Il aurait fallu mettre un repère sur la
table et aligner ce repère avec les lasers avant et après le CT sans prendre en compte
les marques du patient, ce qui n’a pas été fait. Pourtant, le caractère systématique des
différences entre CBCT et US est en accord avec l’hypothèse d’un déplacement du patient
entre les deux images CT et US de référence, décalage qui se propagerait alors sur tout le
traitement. La section suivante est basée sur cette hypothèse : le décalage systématique est
dû à un déplacement du patient entre les images de référence. Dans la mesure où le CT n’est
pas seulement l’image de référence du recalage CBCT mais également l’image qui permet
de définir le plan de traitement, nous allons mettre en place une méthode qui permet de
ramener l’US de référence à la position du CT de référence.
3.3.2.2 Acquisitions non simultanées des images US et CBCT
Comme nous l’avons expliqué dans la section 2.2.2, la sonde TP permet d’enregistrer les
déplacements du volume cible pendant le traitement. Dans le protocole mis en place pour
l’étude comparative CBCT et US-TP, l’acquisition US-TP était réalisée avant le CBCT,
et le système US était activé en mode ”monitoring” avant le début de l’acquisition CBCT.
Ainsi, pour les patients des cohortes TP-A et TP-B, nous avons eu la possibilité d’enregistrer
les mouvements entre l’acquisition US-TP et la fin de l’acquisition CBCT. Cependant, les
systèmes US et CBCT fonctionnent aujourd’hui de manière indépendante ce qui ne permet
pas de connaître le moment précis de la fin d’acquisition du CBCT. Il a été demandé aux
manipulateurs de noter manuellement sur la feuille de suivi patient les déplacements affi-
chés sur l’écran de contrôle du système US. Ces données sont donc absentes pour un certain
nombre de patients et de séances en raison d’oublis, de mauvaises recopies des décalages,
de panne du système de monitoring ou de l’écran de contrôle. L’analyse des mouvements
pendant l’acquisition CBCT a été faite sur 12 patients de la cohorte TP-A et 12 patients de
la cohorte TP-B, sur un total respectivement de 357 et 336 sessions.
Les décalages notés à la fin de l’acquisition CBCT ont été soustraits aux recalages des
images CBCT réalisés par les manipulateurs. L’analyse explicitée dans la section 3.2.1.3 a
été appliquée aux données corrigées. Afin de pouvoir mettre en évidence l’incidence des mou-
vements ayant eu lieu entre les deux acquisitions, l’analyse a également été reproduite sur
le même jeu de données sans prendre en compte les mouvements survenus pendant le CBCT.
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Les résultats pour chaque patient de la moyenne des différences entre décalages CBCT
et US-TP sont donnés dans le tableau 3.5. Sur la cohorte TP-A, la moyenne diminue pour
7 patients dans la direction AP, et augmente pour 3 patients. La diminution la plus impor-
tante est observée pour le patient A7 avec 2 mm de différence entre la moyenne avec prise
en compte des mouvements entre les deux acquisitions et la moyenne sans prise en compte.
Dans la direction SI, les différences sont moins importantes, la moyenne augmentant pour 6
patients sur les 12, mais avec des différences faibles entre les deux valeurs. Enfin, il y a peu
de différence entre les moyennes dans la direction LR. Les différences entre les valeurs avec
et sans prise en compte des mouvements intrafractions sont peu marquées pour la cohorte
TP-B. Seuls deux patients (TP-B13 et TP-B14) ont des différences entre les moyennes supé-
rieures à 1 mm. Nous noterons également que la différence systématique maximale observée
sur le patient TP-B13 dans la direction SI (6,5 mm) n’est que peu corrigée avec la prise en
compte des mouvements.
Cette observation est confirmée par les résultats calculés sur l’ensemble des cohortes et
présentés dans le tableau 3.6. Les biais entre les mesures CBCT et US-TP existent encore
après la prise en compte des mouvements intrafractions. Toutefois, la différence systématique
est diminuée de 0.9 mm et 0.5 mm dans la direction AP respectivement pour les cohortes
TP-A et TP-B. De plus, le pourcentage de décalages concordants à ± 5 mm augmente grâce
à la correction des mouvements entre les deux imageries notamment dans la direction AP
pour la cohorte TP-A où ce pourcentage passe de 75,4 % à 82,6 %.
Dans la partie précédente, nous avions noté des différences systématiques supérieures à
1 mm dans les directions AP pour les deux cohortes et dans la direction SI pour la cohorte
TP-B. Les déplacements du patient entre les deux imageries expliquent en partie ces diffé-
rences, mais ne permettent pas de les corriger entièrement.
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Cohorte TP-A avec monitoring TP-A sans monitoring
Direction AP SI LR AP SI LR
A1 −1.3± 2.3 3.7± 1.8 1.4± 2.2 0.3± 2.0 2.4± 1.7 0.5± 1.9
A3 2.5± 2.6 0.9± 2.4 −1.8± 1.6 4.4± 2.6 −0.9± 2.1 −2.6± 1.6
A4 4.1± 2.5 −1.2± 2.7 −2.8± 2.2 3.6± 2.6 −1.1± 2.7 −2.6± 2.3
A5 1.0± 3.3 −1.2± 1.9 0.7± 2.0 2.2± 3.4 −2.2± 1.9 0.2± 2.0
A6 −1.7± 3.1 0.2± 2.7 2.0± 1.6 −1.7± 3.0 0.2± 2.5 1.0± 1.4
A7 2.4± 2.8 2.1± 1.8 2.3± 2.4 4.4± 2.6 0.5± 1.6 2.4± 2.3
A8 2.4± 2.3 2.4± 2.0 −0.5± 1.7 2.2± 1.6 0.6± 2.2 −0.7± 1.9
A9 2.3± 3.1 −1.0± 2.3 1.8± 2.2 3.3± 2.4 −2.5± 2.4 1.6± 2.0
A10 4.4± 2.6 0.3± 1.7 −3.5± 2.1 4.4± 1.9 0.3± 1.7 −3.6± 1.8
A11 1.6± 1.3 1.6± 2.2 −0.9± 1.6 2.4± 1.3 0.7± 2.0 −0.7± 1.5
A12 4.5± 2.7 1.4± 2.4 −0.4± 1.1 6.0± 1.6 0.6± 2.5 −0.3± 1.1
A13 1.8± 1.7 −1.1± 2.2 1.5± 1.2 2.8± 1.6 −1.5± 2.2 0.9± 1.4
Cohorte TP-B avec monitoring TP-B sans monitoring
Direction AP SI LR AP SI LR
B1 0.8± 1.3 −2.4± 2.1 −2.4± 1.0 1.0± 1.2 −2.6± 1.9 −2.1± 1.0
B3 0.5± 1.9 −3.1± 2.5 −2.5± 1.4 0.6± 1.9 −3.2± 2.4 −2.0± 1.1
B4 0.7± 1.3 −2.1± 2.9 −2.6± 1.1 0.5± 1.3 −2.5± 3.1 −2.0± 1.2
B6 1.5± 1.6 2.8± 1.9 −2.8± 1.7 2.4± 1.0 2.6± 1.8 −2.4± 1.4
B7 1.5± 1.8 −1.3± 2.0 −0.5± 1.4 1.9± 1.7 −1.2± 1.9 −0.4± 1.4
B8 −1.0± 2.6 −2.8± 1.6 1.1± 1.6 −1.0± 2.5 −2.9± 1.6 1.2± 1.4
B9 2.4± 1.4 −1.2± 2.2 −0.2± 1.5 2.5± 1.5 −1.0± 2.2 −0.6± 1.5
B10 0.7± 2.0 0.0± 3.2 1.8± 2.6 0.8± 1.7 −0.2± 3.2 1.7± 2.6
B11 3.5± 1.6 −1.2± 2.4 −0.9± 2.0 4.1± 1.6 −1.3± 2.5 −1.3± 1.7
B12 −1.6± 4.1 −1.7± 2.1 1.8± 1.1 −0.9± 4.2 −2.2± 2.2 2.3± 1.3
B13 2.4± 1.9 −5.7± 2.8 1.4± 1.1 3.6± 1.7 −6.5± 2.8 2.1± 1.1
B14 2.2± 2.6 −2.5± 4.2 0.4± 1.3 4.0± 1.9 −2.9± 4.1 0.1± 1.5
Tableau 3.5 – Moyennes des différences entre recalages CBCT et US-TP pour les cohortes
TP-A et TP-B dans les directions AP, SI et LR pour chaque patient. Les moyennes en bleu
et en rouge sont respectivement les valeurs pour lesquelles la moyenne avec mouvements
intrafraction a diminué d’au moins 1 mm ou augmenté d’au moins 1 mm par rapport à la
moyenne sans mouvements intrafraction.
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Cohorte TP-A avec monitoring TP-A sans monitoring
Direction AP SI LR AP SI LR
Moyenne (mm) 1.9± 3.2 0.7± 2.6 0.2± 2, 6 2.8± 3.0 −0, 3± 2, 5 −0, 1± 2, 5
Décalages
82.6 93.6 94.7 75.4 95.0 96.1
concordants (%)
LC(mm) [−4, 3; 8, 1] [−4.4; 5.8] [−4, 9; 5.3] [−3.2; 8.8] [−5, 1; 4, 6] [−5.0; 4, 7]
Cohorte TP-B avec monitoring TP-B sans monitoring
Direction AP SI LR AP SI LR
Moyenne (mm) 1.2± 2, 6 −1.7± 3, 2 0, 3± 2.3 1.7± 2, 7 −1.9± 3, 3 −0, 1± 2.2
Décalages
91.4 85.4 97.6 88.4 83.0 97.6
concordants (%)
LC(mm) [−3.9; 6.3] [−7.9; 4.5] [−4.7; 4.2] [−3.5; 6.9] [−8.3; 4.5] [−4.5; 4.3]
Tableau 3.6 – Analyse statistique des différences entre les paires de recalage CBCT et
TP-US pour les cohortes TP-A et TP-B avec et sans prise en compte des mouvements
intrafractions. Pour chaque cohorte et direction, la moyenne et l’écart-type des distributions
des différences sont calculés. Le pourcentage de décalages concordants est donné pour un
intervalle de ±5 mm. Les limites de concordance (LC) sont calculées selon la méthode de
Bland-Altman.
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3.4 Méthodologie hybride de repositionnement
En analysant les différences entre les mesures CBCT/US-TA et CBCT/US-TP, nous
avons mis en évidence des différences systématiques entre les deux systèmes qui ne sont pas
égales pour tous les patients. La calibration des appareils ne semble donc pas être mise en
cause puisque dans ce cas, les différences auraient été égales pour tous les patients. Dans
l’objectif de remplacer l’imagerie CBCT par la modalité US, nous avons rétrospectivement
développé une méthodologie patient dépendante afin de corriger ces écarts observés. Cette
méthodologie est basée sur le calcul d’une estimation de la différence systématique sur les N
premières séances du traitement dans chaque direction, appelée ∆estime. A la séance N+1, le
recalage US est corrigé de la valeur estimée ∆estime. Ce procédé est explicité dans le tableau
3.7. De façon prospective, cette méthode revient à décaler l’image US de référence de la
valeur ∆estime après les N premières séances de traitement.
Sans méthodologie hybride Avec méthodologie hybride
Session δcbct−us,p,s δhybride,cbct−us,p,s
Session 1 Tcbct,p,1 − Tus,p,1 /
... ... ...
Session N Tcbct,p,N − Tus,p,N /
Session N+1 Tcbct,p,N+1 − Tus,p,N+1 Tcbct,p,N+1 − (Tus,p,N+1 −∆estime)
... ... ...
Tableau 3.7 – Construction de la base de donnée sans et avec la méthodologie hybride.
La valeur ∆estime correpond à la moyenne des différences entre les décalages CBCT et US




Le nombre de séances utilisées pour calculer la valeur ∆estime n’a pas été optimisé pour les
cohortes TA-A et TA-B. Dans le cadre de l’utilisation de la sonde TA, le protocole d’imagerie
du CLB n’a pas été modifié et suit le protocole eNAL explicité dans la section 1.2.2.5 [68].
Le nombre de paires d’images CBCT et US par patient est donc réduit. Nous avons choisi de
reproduire le protocole en place, et avons utilisé les trois premières séances pour calculer la
valeur ∆estime. Cette valeur a été appliquée aux séances suivantes. En revanche, le protocole
mis en place pour l’utilisation de la sonde US-TP prévoit l’acquisition quotidienne d’images
CBCT et US-TP. Pour les patients inclus dans ce protocole, le nombre de séances utilisé
pour calculer la valeur ∆estime a pu être optimisé. Dans les sections suivantes, nous allons
présenter les résultats de l’optimisation de l’estimation de la différence systématique pour la
modalité US-TP puis nous présenterons les résultats obtenus avec cette méthode ”hybride”
de repositionnement des patients.
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3.4.1 Optimisation du nombre de séances pour l’estimation de la diffé-
rence entre les mesures CBCT et US-TP
La valeur ∆estime a été calculée sur les n premières séances, n variant de 1 à 15 et
appliquée aux séances restantes. Pour chaque valeur de n, les résultats ont été analysés sur
les séances restantes, donc sans prendre en compte les n premières séances. Les objectifs
étaient les suivants :
– la moyenne des différences sur les séances restantes doit être proche de 0, les limites
de Bland-Altman doivent être comprises entre ± 5 mm, et le pourcentage de recalages
concordants à ± 5 mm doit être supérieur à 90 %,
– le nombre de séances utilisé pour le calcul de la valeur ∆estime doit être restreint pour
qu’il y ait un intérêt à utiliser les deux modalités d’imagerie sur les premières séances,
et ne plus faire de CBCT sur les séances suivantes.
Cette optimisation a été calculée sur les données des 6 premiers patients de chaque cohorte.
L’évolution de ces résultats selon le nombre de sessions utilisées pour calculer la valeur
∆estime est présentée dans la figure 3.12. Quels que soient la direction et le résultat considé-
rés, nous observons une variation des résultats importantes sur les cinq premières séances,
puis une stabilisation des résultats en augmentant le nombre de séances. En considérant
les cinq premières séances pour calculer la valeur ∆estime, tous les résultats obtenus sur
les séances restantes respectent les objectifs préalablement fixés et ne sont pas dégradés
par rapport aux résultats obtenus sans correction. D’un point de vue pratique, il semble
raisonnable de réaliser les deux acquisitions CBCT et US-TP pendant la première semaine
de traitement pour un patient. Les résultats de la méthode ”hybride” sont présentés dans
la section suivante sur l’ensemble des patients des cohortes TP-A et TP-B avec une valeur
∆estime calculée sur les 5 premières séances.
3.4.2 Résultats de la méthode ”hybride” pour la modalité US-TA
Les analyses décrites dans la section 3.2.1.3 ont été répétées sur les données corrigées
avec la différence moyenne estimée sur les 3 premières séances pour les cohortes TA-A et
TA-B. La figure 3.13 met en évidence l’impact de la correction pour chaque patient. Ainsi,
les importantes différences systématiques que l’on pouvait observer dans la direction axiale
sur les patients TA-A11, TA-A15, TA-A16, TA-A25 et TA-B6 (Figure 3.8) sont corrigées
grâce à cette méthode. De même dans la direction sagittale, les différences systématiques
diminuent et sont en-dessous de 5 mm pour les patients TA-A11, TA-A22, TA-B1 et TA-B9.
Après correction, la différence systématique reste supérieure à 5 mm pour seulement un pa-
tient dans la direction axiale, à savoir le patient TA-A13. Cette diminution de la différence
systématique est confirmée par les résultats présentés dans le tableau 3.8 sur l’ensemble des
cohortes. La valeur σpatient est plus faible avec la méthode hybride, quelles que soient la
cohorte et la direction. Cette baisse est particulièrement important dans la direction AP
de la cohorte TA-B pour laquelle la valeur σpatient était égale à 3,1 mm avant correction et
est égale à 1,5 mm avec la méthode ”hybride”. Ce procédé permet donc de bien prendre en
compte le comportement de chaque patient et de diminuer les écarts observés précédemment.
Les valeurs moyennes des différences entre les deux modalités sont inférieures ou égales à 1
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mm en valeur absolue pour toutes les directions et pour les deux cohortes (Tableau 3.8), ce
que nous pouvons également constater sur les histogrammes de la figure 3.14. Cependant, la
concordance entre les deux modalités reste insuffisante puisque le pourcentage de recalages
concordants à ± 5 mm est inférieur à 90 % dans les directions axiale et longitudinale pour les
deux cohortes. De plus, les limites de concordance restent élevées, comprises entre -9,1 mm
et 8,9 mm (figure 3.15). Ceci est dû à une variabilité des mesures US-TA très importante
qui ne peut être corrigée avec la méthodologie développée ici.
Cohorte TA-A Avec Correction
Direction AP SI LR
Moyenne (mm) −0.5± 3.9 −1.0± 4.2 0.3± 3.0
Valeur p 0.02 ([−1.0;−0.1]) 0.45 ([−0.6; 0.3]) 0.13 ([−0.1; 0.6])
Décalages concordants (%) 81.7 84.5 90.5
LC(mm) [−8.1; 7.1] [−7.7; 7.3] [−5.6; 6.2]
σpatient(mm) 1.9 2.0 1.5
Cohorte TA-B Avec Correction
Direction AP SI LR
Moyenne (mm) −0.7± 4.3 1.0± 4.6 0.2± 2.7
Valeur p 0.11 ([−1.5; 0.2]) 0.10 ([−1.5; 0.2]) 0.07 ([−0.3; 0.7])
Décalages concordants (%) 80.2 86.8 96.2
LC(mm) [−9.1; 7.7] [−7.6; 8.9] [−5.0; 5.4]
σpatient(mm) 1.5 1.4 1.1
Tableau 3.8 – Analyse statistique des différences entre les paires de recalage CBCT et TA-US
pour les cohortes TA-A et TA-B sur la base des recalages US corrigés. Pour chaque cohorte et
direction, la moyenne et l’écart-type des distributions des différences sont calculés ainsi que
la valeur p associée et son intervalle de confiance. Le pourcentage de décalages concordants
est donné pour un intervalle de ±5 mm. Les limites de concordance (LC) sont calculées selon
la méthode de Bland-Altman. La valeur σpatient correspond à l’écart-type des moyennes des
différences calculées pour chaque patient.
3.4.3 Résultats de la méthode ”hybride” pour la modalité US-TP
Les données présentées dans cette partie ont été calculées en estimant la valeur ∆estime
sur les 5 premières séances de traitement. Nous observons sur la figure 3.17 que les diffé-
rences systématiques initialement présentes dans la direction axiale pour les deux cohortes
sont diminuées pour tous les patients, sauf pour le patient TP-B12. Dans ce cas-là, ainsi
que pour les patients TP-B10 et TP-B14 dans la direction sagittale, la méthode ”hybride”
ne permet pas d’améliorer la concordance entre les deux modalités. Cependant, les résultats
calculés sur l’ensemble des patients de chaque cohorte et présentés dans les figures 3.16 et
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3.18 ainsi que dans le tableau 3.9 montrent que non seulement les différences systématiques
sont diminuées entre les deux modalités mais également que la concordance entre les deux
modalités est nettement améliorée grâce à cette méthodologie. En effet, quelles que soient
les cohortes ou les directions considérés, les pourcentages de recalages concordants à ± 5
mm sont supérieurs à 89,9 % et atteignent même 99,0 % pour la cohorte TP-B en latérale.
Les limites de concordance restent supérieures à ± 5 mm pour la cohorte TP-B dans la
direction longitudinale. Dans les autres cas, ces limites sont très proches ou inférieures à ce
seuil (LCbasse = -5.4 pour la cohorte TP-A sur la direction longitudinale).
Cohorte TP-A Avec Correction
Direction AP SI LR
Moyenne (mm) 0, 2± 2, 5 −0, 5± 2, 5 0, 0± 2, 2
Valeur p 0, 64 ([−0, 5; 0, 8]) 0, 26 ([−1, 4; 0, 4]) 0, 97 ([−0, 8; 0, 8])
Décalages concordants (%) 95.9 95.0 98.3
LC(mm) [−4, 7; 5, 1] [−5, 4; 4, 5] [−4, 3; 4, 2]
σpatient(mm) 1,2 1,5 1,4
Cohorte TP-B Avec Correction
Direction AP SI LR
Moyenne (mm) 0, 2± 2, 4 −0, 2± 3, 0 0, 2± 1, 8
Valeur p 0, 55 ([−0, 6; 1, 0]) 0, 78 ([−1, 3; 1, 0]) 0, 54 ([−0, 5; 0, 8])
Décalages concordants (%) 95, 6 89, 9 99, 0
LC(mm) [−4, 4; 4, 9] [−6, 1; 5, 8] [−3, 3; 3, 7]
σpatient(mm) 1,4 2,0 1,1
Tableau 3.9 – Analyse statistique des différences entre les paires de recalage CBCT et
TP-US pour les cohortes TP-A et TP-B sur la base des recalages US corrigés. Pour chaque
cohorte et direction, la moyenne et l’écart-type des distributions des différences sont calculés
ainsi que la valeur p associée et son intervalle de confiance. Le pourcentage de décalages
concordants est donné pour un intervalle de ± 5 mm. Les limites de concordance (LC) sont
calculées selon la méthode de Bland-Altman. La valeur σpatient correspond à l’écart-type des
moyennes des différences calculées pour chaque patient.
3.4.4 Conclusion
La méthodologie hybride développée dans le cadre de ce travail permet d’atteindre une
concordance des décalages à ± 5 mm supérieure à 80 % pour toutes les directions pour les
cohortes TA-A et TA-B, et supérieure ou égale à 90 % dans également toutes les directions
pour les cohortes TP-A et TP-B. Ces résultats confirment que la dispersion des valeurs
est plus importante avec la modalité US-TA puisque les différences systématiques sont mi-
nimisées pour les deux modalités mais la concordance reste insuffisante pour la modalité
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US-TA. Cette méthodologie permet de corriger une partie des différences systématiques
mais n’affecte pas les différences aléatoires entre les deux modalités. Le choix d’utiliser les
cinq premières séances avait été défini sur des sous-cohorte de 6 patients des groupes TP-
A et TP-B. En incluant les patients suivants, nous confirmons le nombre de sessions utiles
pour cette stratégie dans la mesure où les résultats sur l’ensemble des cohortes respectent les
critères définis pour l’optimisation du nombre de sessions (section 3.4.1), ou s’en éloignent
peu dans le cas de la cohorte TP-B dans la direction SI.
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Figure 3.12 – Evolution des résultats des moyennes, du pourcentage de concordance et des limites
de concordances selon le nombre de sessions utilisées pour calculer la valeur estimée des différences
moyennes entre les modalités CBCT et US-TP. Ces résultats ont été calculés sur les 6 premiers
patients de chaque cohorte.
Cette thèse est accessible à l'adresse : http://theses.insa-lyon.fr/publication/2015ISAL0119/these.pdf 
© [M. Fargier-Voiron], [2015], INSA Lyon, tous droits réservés
Correction des mouvements interfractions avec les systèmes intramodalité
US-TA et US-TP 85
Figure 3.13 – Différences entre les décalages CBCT et US-TA pour les cohortes TA-A et TA-B
dans les directions axiale, longitudinale et latérale sur la base des recalages US corrigés. Les lignes
rouges représentent l’intervalle ±5 mm. Les croix noires et rouges représentent les différences dont
les valeurs se trouvent dans cet intervalle ou en-dehors de cet intervalle, respectivement. La moyenne
des différences entre les décalages CBCT et US-TA est représentée pour chaque patient par le point
bleu, avec l’écart-type associé.
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Figure 3.14 – Histogrammes des distributions des valeurs δcbct−us,p,s pour les directions axiale,
longitudinale et latérale, et pour les cohortes TA-A et TA-B sur la base des recalages US corrigés.
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Figure 3.15 – Graphiques de Bland-Altman pour les directions axiale, longitudinale et latérale, et
pour les cohortes TA-A et TA-B sur la base des recalages US corrigés. Les droites rouges représentent
les limites de concordance hautes et basses et la droite bleu représente la valeur du biais.
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Figure 3.16 – Histogrammes des distributions des valeurs δcbct−us,p,s pour les directions axiale,
longitudinale et latérale, et pour les cohortes TP-A et TP-B sur la base des recalages US corrigés.
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Figure 3.17 – Différences entre les décalages CBCT et TP-US pour les cohortes TP-A et TP-B
dans les directions axiale, longitudinale et latérale sur la base des recalages US corrigés. Les lignes
rouges représentent l’intervalle ±5 mm. Les croix noires et rouges représentent les différences dont
les valeurs se trouvent dans cet intervalle ou en-dehors de cet intervalle, respectivement. La moyenne
des différences entre les décalages CBCT et TA-US est représentée pour chaque patient par le point
bleu, avec l’écart-type associé.
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Figure 3.18 – Graphiques de Bland-Altman pour les directions axiale, longitudinale et latérale, et
pour les cohortes TP-A et TP-B sur la base des recalages US corrigés. Les droites rouges représentent
les limites de concordance hautes et basses et la droite bleu représente la valeur du biais.
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3.5 Marges de traitements
Afin de mettre en évidence les différences entre les modalités CBCT et US, les marges de
traitement calculées à partir des différentes mesures sont présentées dans cette section. En
aucun cas ces marges représentent la valeur finale à utiliser dans le cadre d’un traitement.
En effet, seules les incertitudes de repositionnement entre la séance de simulation et la
séance de traitement sont prises en compte dans cette partie. A cela, il faudrait ajouter les
incertitudes de délinéation des volumes cible, les incertitudes géométriques de l’appareil de
traitement mais également les incertitudes liées aux mouvements intrafractions. L’objectif de
cette section est de donner un ordre de grandeur d’une valeur minimale de marge, sachant
qu’elle est implicitement sous-estimée puisque nous avons négligé toutes les incertitudes
précédemment citées.
3.5.1 Méthodologie
Les marges de traitement ont été calculées suivant la méthodologie développée par van
Herk et al. et explicitée dans le chapitre 1.2.2.4 selon la formule 1.8 de façon à délivrer une
dose minimale de 95% de la dose prescrite pour 90% des patients. Plusieurs configurations
de positionnement du patient en début de séance ont été prises en compte pour calculer les
marges :
– repositionnement basé sur l’alignement des marques à la peau du patient avec les
lasers et mesure des erreurs résiduelles avec la modalité CBCT,
– repositionnement basé sur l’alignement des marques à la peau du patient avec les
lasers et mesure des erreurs résiduelles avec la modalité US,
– repositionnement basé sur l’alignement des marques à la peau du patient avec les lasers
et mesure des erreurs résiduelles avec la modalité US et méthode hybride (section 3.4),
– repositionnement effectué grâce au recalage US en prenant comme erreurs résiduelles
la différence entre US et CBCT.
– repositionnement effectué grâce au recalage US corrigé avec la méthode hybride (sec-
tion 3.4) en prenant comme erreurs résiduelles la différence entre US corrigé et CBCT.
Ces calculs ont été réalisés pour chaque cohorte présentée dans la section 3.2.1.
3.5.2 Résultats
Les résultats des calculs de marges figurent dans le tableau 3.10 pour les cohortes TA-A
et TA-B et dans le tableau 3.11 pour les cohortes TP-A et TP-B. Pour la modalité US-TA, la
valeur maximale de marge a été calculée pour la localisation prostatectomie avec une valeur
égale à 11,2 mm dans la direction AP. Avec un repositionnement basé sur l’alignement des
lasers avec les marques à la peau, le CBCT donne pour les deux localisations les marges les
plus faibles, la méthode hybride ne permettant pas de suffisamment corriger les décalages
US-TA. L’alignement basé sur le recalage US-TA avec la méthode hybride (appelé US avec
correction dans le tableau 3.10) permet d’obtenir une diminution de la marge de plus de 4
mm dans les directions AP et SI par rapport à l’alignement avec les recalages US non corrigés
pour la cohorte TA-A. Ainsi, dans toutes les directions, les marges sont inférieures à 5 mm
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grâce à la méthodologie hybride pour cette localisation. Pour la localisation prostatectomie,
la méthode hybride permet également de diminuer les marges, d’une valeur maximale de 3,9
mm dans la direction AP.
Avec un alignement du patient uniquement basé sur les marques à la peau, le CBCT
donne également des marges plus faibles que la modalité US-TP, que les valeurs US-TP
soient calculées avec la méthode hybride ou non. En revanche, nous pouvons constater que
la méthode hybride permet de diminuer les marges dans le cas d’un repositionnement basé
sur le recalage US-TP, quelles que soient la direction et cohorte considérées. Seule la marge
dans la direction SI pour la cohorte TP-B reste largement supérieure à 5 mm avec l’utilisation
de la méthode hybride.
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Cohorte TA-A
Technique d’alignement du patient Modalité d’imagerie AP SI LR
Marques à la peau/Lasers US
Σ 2.9 2.8 2.2
σ 4.2 4.3 3.3
Marge 10.2 10.1 7.8
Marques à la peau/Lasers US avec correction
Σ 2.3 2.3 1.9
σ 2.9 2.8 2.4
Marge 7.7 7.7 6.4
Marques à la peau/Lasers CBCT
Σ 1.1 1.4 1.2
σ 3.0 2.9 2.6
Marge 4.9 5.5 4.9
US CBCT
Σ 2.7 2.6 1.9
σ 3.7 3.5 2.8
Marge 9.2 8.9 6.6
US avec correction CBCT
Σ 1.2 1.3 1.4
σ 2.4 2.1 1.9
Marge 4.8 4.8 4.9
Cohorte TA-B
Technique d’alignement du patient Modalité d’imagerie AP SI LR
Marques à la peau/Lasers US
Σ 3.2 2.1 2.2
σ 4.7 4.4 3.9
Marge 11.2 8.2 8.3
Marques à la peau/Lasers US avec correction
Σ 2.7 1.8 2.7
σ 4.7 4.3 3.9
Marge 10.1 6.0 8.9
Marques à la peau/Lasers CBCT
Σ 1.5 1.0 1.8
σ 2.8 2.3 3.3
Marge 5.6 4.0 6.8
US CBCT
Σ 3.1 2.5 1.7
σ 4.2 4.4 2.6
Marge 10.7 9.4 6.1
US avec correction CBCT
Σ 1.5 1.4 1.1
σ 4.2 4.4 2.6
Marge 6.8 6.7 4.6
Tableau 3.10 – Calcul des marges de traitement sur les cohortes TA-A et TA-B selon la
technique d’alignement du patient, et la modalité d’imagerie utilisée pour mesurer les erreurs
résiduelles après alignement. Les données US avec correction correspondent aux décalages
US calculés avec la méthode développée dans la section 3.4. Toutes les valeurs sont données
en mm. La ligne 5 se lit ainsi : la marge à appliquer quand un patient prostate est aligné en
utilisant les marques à la peau et les lasers est égale à 10.2, 10.1, 7.8 mm dans les directions
AP, SI et LR en ayant quantifié les erreurs résiduelles avec la modalité US-TA.
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Cohorte TP-A
Technique d’alignement du patient Modalité d’imagerie AP SI LR
Marques à la peau/Lasers US
Σ 2.2 2.1 1.3
σ 2.8 2.8 2.6
Marge 7.5 7.3 5.1
Marques à la peau/Lasers US avec correction
Σ 2.2 2.3 1.8
σ 2.7 2.7 2.3
Marge 7.3 7.6 6.2
Marques à la peau/Lasers CBCT
Σ 1.1 1.4 1.2
σ 3.0 2.9 2.6
Marge 4.9 5.5 4.9
US CBCT
Σ 2.2 1.4 1.8
σ 2.3 2.2 1.9
Marge 7.0 4.9 5.7
US avec correction CBCT
Σ 1.2 1.5 1.4
σ 2.2 2.1 1.8
Marge 4.5 5.3 4.7
Cohorte TP-B
Technique d’alignement du patient Modalité d’imagerie AP SI LR
Marques à la peau/Lasers US
Σ 2.0 1.9 2.3
σ 2.5 2.9 2.3
Marge 6.8 6.8 7.4
Marques à la peau/Lasers US avec correction
Σ 1.5 1.8 1.8
σ 2.4 2.7 2.1
Marge 5.4 6.3 6.0
Marques à la peau/Lasers CBCT
Σ 0.9 0.9 1.1
σ 2.0 1.8 2.2
Marge 3.7 3.6 4.3
US CBCT
Σ 1.8 2.2 1.8
σ 2.0 2.5 1.4
Marge 5.9 7.3 5.5
US avec correction CBCT
Σ 1.4 2.0 1.1
σ 2.0 2.4 1.5
Marge 4.9 6.8 3.8
Tableau 3.11 – Calcul des marges de traitement sur les cohortes TP-A et TP-B selon la
technique d’alignement du patient, et la modalité d’imagerie utilisée pour mesurer les erreurs
résiduelles après alignement. Les données US avec correction correspondent aux décalages
US calculés avec la méthode développée dans la section 3.4. Toutes les valeurs sont données
en mm.
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3.6 Conclusion
Nous avons évalué la faisabilité et la précision des modalités US-TA et US-TP pour les
localisations prostate et prostatectomie. La qualité d’image est un facteur limitant pour une
utilisation quotidienne de la modalité US-TA ainsi que l’importante dispersion des valeurs
de décalage. Les résultats calculés avec la modalité US-TP ont une meilleure concordance
avec la modalité CBCT même si des différences systématiques sont également présentes
avec cette technique. Les mouvements entre les acquisitions réalisées les jours de traitement
n’expliquent pas complètement ces biais qui semblent plutôt dus à des déplacements du
patient pendant la séance de simulation. C’est pourquoi une méthodologie a été développée
pour corriger la position de l’US de référence par rapport à celle du CT. Cette méthodologie
permet d’améliorer nettement les résultats notamment pour la sonde TP. Aujourd’hui, le
protocole d’étude de la sonde TA est arrêté et cette modalité n’est plus utilisée au centre. Le
protocole US-TP continue, avec la mise en place de la méthode hybride de façon prospective.
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L’objectif de ce chapitre est de déterminer l’impact de la pression exercée par la sonde TA ou
TP sur la localisation et/ou la déformation des volumes cibles. La reproductibilité de cette pression
est également étudiée en mesurant la position de la sonde tout au long des traitements des patients.
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4.1 Introduction
La pression exercée par la sonde échographique lors de l’acquisition des images peut
impacter de manière significative la localisation de la prostate [98, 23, 69, 29]. Il a ainsi été
montré que le déplacement du volume cible était d’autant plus important que la pression
exercée était forte et pouvait atteindre jusqu’à 10 mm. Les recommandations édictées dans
le rapport du groupe 154 de l’AAPM sont donc d’appliquer la pression la plus faible possible
permettant d’obtenir une image de qualité suffisante [80]. Cette pression dépend de l’opéra-
teur, du patient, de ses variations anatomiques, et est une notion difficilement quantifiable
tout au long d’un traitement. Par ailleurs, les études utilisant un système US intramodalité
ont fait l’hypothèse que ce recalage intramodalité devait minimiser l’impact de la pression
par rapport aux systèmes intermodalité. En effet, contrairement à ces derniers, l’image de
référence sur laquelle est recalée l’image de traitement est également une image US acquise
avec une pression. Si la pression appliquée était identique d’un jour à l’autre, l’impact de la
pression de la sonde sur la localisation de la prostate serait alors nul. Cependant, ce raison-
nement repose sur l’hypothèse que nous serions capable d’appliquer une pression identique
entre la session de simulation et les différentes sessions de traitement, mais ceci n’a encore
jamais été vérifié.
Concernant la sonde TP, l’impact de la pression exercée par cette sonde sur la localisa-
tion du volume cible n’a jamais été étudié. Contrairement à la sonde TA, la sonde TP est
fixée sur un support, et sa position peut être indexée par rapport au patient. De plus, le
périnée, présent dans la fenêtre d’acquisition de cette sonde, ne permet pas la même com-
pression que l’abdomen. Nous pouvons donc faire l’hypothèse que la pression devrait être
plus reproductible avec la sonde TP qu’avec la sonde TA. Cependant, la sonde TA se trouve
entre 10 et 20 cm du volume cible alors que la sonde TP est placée proche du volume cible
(quelques centimètres). Ainsi, une pression importante risque d’être reportée sur le volume
cible car le volume de tissu entre la sonde TP et le volume n’est pas nécessairement suffisant
pour absorber toute la pression.
Par conséquent, ce travail avait deux objectifs :
– étudier l’impact de la pression des sondes TA et TP sur la localisation des volumes
cibles,
– évaluer la reproductibilité de la pression exercée par les 2 sondes tout au long du
traitement.
Bien que les objectifs soient similaires pour les deux sondes, les méthodologies qui ont
été développées sont différentes. Les études menées avec chaque sonde sont présentées en
deux parties distinctes.
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4.2 Impact de la variabilité de la pression de la sonde TA sur
la localisation du volume cible.
4.2.1 Méthodes et matériels
4.2.1.1 Mesure du déplacement de la prostate engendré par la pression exercée
par la sonde TA.
17 volontaires sains (cohorte V) et 8 patients (cohorte A) traités avec prostate en place
ont été inclus dans cette étude. Les caractéristiques de ces deux cohortes, l’âge moyen et
l’indice de masse corporelle (IMC), sont listées dans le tableau 4.1.
Cohorte Age moyen (ans) IMC (kg ×m−2)
V 30, 8± 6, 2 21, 4± 2, 4
A 68, 7± 7, 3 25, 8± 2, 6
Tableau 4.1 – Composition des différentes cohortes
Avant les acquisitions US, les patients et les volontaires devaient avoir une vessie confor-
tablement pleine afin d’obtenir des images US de bonne qualité. Ils devaient rester immobiles
tout au long de la séance et étaient installés en position suspinale, avec un coussin Kneefix
sous les genoux afin d’assurer une bonne immobilisation. Trois acquisitions successives ont
été réalisées sur chaque patient et volontaire par la même manipulatrice. La première acqui-
sition a été réalisée avec la plus faible pression possible, mais permettant une visualisation
suffisante de la prostate. Les deux acquisitions suivantes ont été réalisées immédiatement
après, en augmentant la pression. Les trois images ont donc été acquises avec des pressions
faible, modérée et forte (images 1, 2 et 3, respectivement). La pression forte n’a créé de
douleur sur aucun des volontaires ou patients. Le temps entre les acquisitions 1 et 3 était
inférieur à 3 minutes. Les patients de la cohorte A ont également eu une acquisition CT
juste avant les acquisitions US, dans la même position (Figure 4.1). Cette acquisition CT
n’a pu être réalisée sur les volontaires de la cohorte V, puisque nécessitant une irradiation.
Le volume prostatique a été contouré sur l’image 1, puis dupliqué et recalé sur les images
2 et 3 en translation afin de mesurer la position relative de la prostate sur les images 2 et 3
par rapport à l’image 1 (Figure 4.2). Le déplacement de la prostate a été mesuré en calculant
la distance entre les centres de masse des volumes recalés sur les images 2 et 3 par rapport
au volume tracé sur l’image 1.
4.2.1.2 Mesures de la variabilité de la pression pendant les traitements.
La pression exercée par la sonde a été rétrospectivement mesurée sur les traitements de
18 patients (cohorte A*) traités avec prostate en place, en utilisant les paires d’images CBCT
et US. Les caractéristiques de cette cohorte étaient les suivantes : âge moyen : 75, 1±6, 1 ans ;
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Figure 4.1 – Cônes des acquisitions US superposés sur l’acquisition CT d’un patient de la cohorte A.
Les cônes correspondant aux images acquises avec la pression faible, modérée et forte sont représentés
respectivement en rouge, vert et violet.
Figure 4.2 – (a) : Image 1. Image acquise avec la pression faible, le volume prostatique est contouré
en rouge. (b) : Image 3. Image acquise avec la pression forte, le volume bleu correspond au volume
rouge qui a été dupliqué puis recalé sur cette image. (c) : Superposition des images 1 et 3 avec le
volume contouré sur l’image 1, en rouge, et le volume recalé sur l’image 3, en bleu.
IMC moyen : 24, 6± 3, 8 kg ×m−2. Les patients devaient avoir une vessie confortablement
pleine pour les séances de simulation et de traitement. Les acquisitions étaient réalisées dans
le cadre de l’étude décrite dans le chapitre 3.2. L’acquisition US de référence était donc
réalisée juste après le CT, dans un délai inférieur à 3 minutes. Les images US de traitement
ont été acquises juste avant l’acquisition CBCT dans un délai d’environ 3 minutes afin
de minimiser les mouvements du patient entre les deux images. Ainsi, 18 paires d’images
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CT/US et 228 paires d’images CBCT/US ont été collectées.
La pression a été quantifiée en mesurant la distance entre la peau de l’abdomen au repos,
visualisée sur les images CT et CBCT, et la peau soumise à une pression, visualisée sur
les images US. Les paires d’images CT/US et CBCT/US n’ont pas été recalées puisque
les acquisitions de chaque paire étaient réalisées le même jour et dans le même système de
coordonnées. Pour chaque coupe US 2D i qui composait l’acquisition US 3D, le centre Ci à
la surface du cône de la coupe 2D était repéré ainsi que la direction de la pression exercée
qui correspondait à la droite médiane Di de la coupe 2D passant par le point Ci (Figure
4.3(a)). La distance Li était calculée comme étant la distance entre le point Ci et le point
correspondant à l’intersection entre la surface du patient sur l’image CT ou CBCT et la
droite Di (Figure 4.3(b)). La distance peau à peau correspondant à la pression exercée était
finalement obtenue en calculant la moyenne des distances Li.
Figure 4.3 – (a). Coupe US 2D. Le point Ci représente le point central de la surface de la sonde.
La droite en pointillé rouge Di correspond à la direction de la pression exercée lors de l’acquisition de
cette coupe. (b). Image US 3D projetée sur le CBCT correspondant. Les droites bleue, violette, rose
et verte correspondent à quelques coupes 2D US appartenant à cette acquisition. Li est la distance
entre le point Ci et la peau visualisée sur le CBCT selon la direction Di représentée par la ligne en
pointillé rouge.
4.2.1.3 Analyse statistique.
Différentes analyses statistiques ont été conduites avec le logiciel R (R Core Team, 2012)
sur la cohorte A* afin de mettre en évidence les paramètres ayant un effet sur la pression
exercée par la sonde. Ces paramètres étaient l’IMC des patients, le remplissage vésical, et
l’opérateur ayant acquis l’image. Le facteur de corrélation a été calculé entre les moyennes
des pressions exercées sur les patients et leur IMC. De même, ce facteur a été calculé entre
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l’IMC du patient et l’écart-type de la distribution des valeurs de pressions appliquées sur ce
patient, afin d’établir un lien ou non entre la variabilité intrapatient de la pression exercée et
la corpulence du patient. La vessie a été segmentée sur les images CBCT de 6 patients (soit
96 images) afin de calculer pour chaque patient la corrélation entre le remplissage vésical et
la pression exercée ce jour là. Enfin, les noms des opérateurs ayant acquis les images US de
la cohorte A* ont été enregistrés afin de déterminer l’influence de l’opérateur sur la pression.
Un test ANOVA à 2 facteurs (l’opérateur et le patient) a été réalisé avec ces données. La
différence était définie comme statistiquement significative pour une valeur p inférieure à
0,05.
Les pressions exercées pour les acquisitions de la cohorte A étaient des pressions volon-
taires : les fortes pressions ont été appliquées intentionnellement pour les raisons de l’étude
et non dans le cadre du traitement du patient. Il était donc possible que la distribution
des pressions de la cohorte A ne soit pas semblable à ce qui a été mesuré au cours des
traitements de la cohorte A*. Une analyse par modèle linéaire à effets mixtes a été réalisée
afin d’étudier la dépendance entre la pression exercée sur un patient et l’appartenance de
ce patient à une des deux cohortes A ou A* en utilisant la fonction lme4 du logiciel R [99].
Un modèle linéaire à effets mixtes est un modèle ayant pour but d’expliquer une variable
quantitative (ici, la pression) en fonction de paramètres fixes (ici, les cohortes A et A*) et
de paramètres aléatoires (ici, les patients). Dans cette étude, il a été appliqué afin de définir
si la pression exercée sur le patient λ était expliquée par le fait que le patient λ appartenait
à la cohorte A ou A*, ou était indépendante de ce facteur. La valeur p a été obtenue par
un test du maximum de vraisemblance entre le modèle prenant en compte l’effet étudié
(l’appartenance à la cohorte) et le modèle sans l’effet étudié. La différence entre les deux
modèles était définie comme statistiquement significative pour une valeur p inférieure à 0,05.
4.2.2 Résultats
4.2.2.1 Mesure du déplacement de la prostate engendré par la pression exercée
par la sonde TA sur les cohortes V et A.
Les déplacements de la prostate pour chaque direction ainsi que le vecteur 3D sont re-
présentés sur la figure 4.4 en fonction de la pression exercée, et par rapport à la position de
la prostate sur l’image à pression faible. 84 % des volontaires et patients ont subi un dépla-
cement 3D supérieur à 2 mm pour au moins un des deux niveaux de pression. La moyenne
et l’écart-type du déplacement 3D de la prostate étaient de 2, 5 ± 1, 2 mm et 3, 3 ± 1, 6
mm pour les pressions modérée et forte, respectivement. Les déplacements mesurés dans la
direction latérale étaient inférieurs à 2 mm, sauf pour le patient A7. Selon l’axe longitudinal,
les déplacements ont été observés dans le sens inférieur, excepté pour le patient A8. Un sens
privilégié en postérieur était également observé pour le déplacement de la prostate selon
l’axe axial.
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4.2.2.2 Mesure de la distance peau à peau entre les images CT ou CBCT et
US et relations statistiques avec les paramètres étudiés
La distribution des pressions exercées est représentée par des diagrammes en boîte à
moustache pour chaque patient de la cohorte A* sur la figure 4.5. Les valeurs des trois
niveaux de pression (faible, modérée et forte) appliqués sur les patients de la cohorte A*
sont également reportées sur cette figure. Les patients de chaque cohorte ont été classés par
valeurs d’IMC croissantes.
Nous pouvons observer que les pressions exercées étaient patient dépendantes. En effet,
l’amplitude des pressions mesurées au cours du traitement était différente selon le patient
considéré : ainsi, le patient A*9 a subi des pressions allant de 29 mm jusqu’à 85 mm alors
que le patient A*17 avait une différence inférieure à 15 mm entre la pression la plus faible et
la pression la plus forte. Il est aussi à noter que pour trois patients (A*1, A*2 et A*11), la
pression appliquée pour l’image de référence n’a jamais été reproduite lors des acquisitions
des images de traitement, la pression étant toujours plus importante pour ces dernières. Les
moyennes des pressions exercées sur les patients étaient faiblement corrélées à l’IMC (R =
0,58, p < 0,05). En revanche, la variabilité intrapatient n’est pas liée à l’IMC (R = 0,42,
p = 0,08). Il en est de même pour la corrélation entre le remplissage vésical et la pression
exercée (R = 0,48, p > 0,05). Le test ANOVA multivarié a confirmé une dépendance entre
le patient et la pression exercée (p < 0,05) mais ne mettait pas en évidence une différence
significative de la pression exercée selon le manipulateur ayant effectué l’acquisition (p =
0,12).
L’étude par modèle linéaire à effets mixtes confirmait une variabilité de la pression selon
le patient étudié (p < 0,05). En revanche, l’effet cohorte était non significatif (p = 0,74),
ce qui signifie que les pressions exercées sur les 2 cohortes n’étaient pas significativement
différentes. Il est donc probable que les pressions importantes et volontaires appliquées sur
la cohorte A aient été reproduites au cours du traitement des patients de la cohorte A*.
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4.2.3 Discussion
Le premier objectif de ce travail était d’étudier la relation entre la pression exercée lors
d’une acquisition US avec la sonde TA et la localisation du volume cible. Nous avons mis en
évidence que la pression pouvait engendrer un déplacement du volume cible d’autant plus
important que la celle-ci était importante. Cet effet avait déjà été démontré dans des études
antérieures et notamment par l’équipe de van der Meer et al. qui a utilisé le même système
que le nôtre, sur 13 patients [29]. Cependant, nous pouvons noter deux différences : nous
n’avons pas observé de déplacement notable dans la direction latérale avec la pression exer-
cée ; leur première acquisition était effectuée sans aucune pression, en posant simplement
la sonde sur l’abdomen. De notre côté, nous n’avons pu obtenir des images sans appliquer
une pression minimale afin de visualiser correctement la prostate. Nous avons donc mesuré
les déplacements de la prostate par rapport à l’image acquise avec la pression faible. Or,
même cette faible pression pourrait impliquer un déplacement de la prostate par rapport à
sa position au repos. Il n’a pas été possible de quantifier ce déplacement dans cette étude.
Une solution aurait été de recaler l’image US acquise avec la pression faible sur l’image CT
mais le résultat aurait été sujet à des incertitudes telles que la variabilité inter-opérateur
mais également dues à la différence de visualisation des volumes entre une image CT et une
image US (la prostate apparait notamment plus petite sur une image US que sur une image
CT) [25]. Enfin, la variabilité de la vitesse du son dans le milieu peut également affecter la
précision de la localisation de la prostate sur l’image US, et donc la précision du recalage
[24].
Lors d’une précédente étude, Artignan et al. avaient trouvé des décalages jusqu’à 16 mm
[23], plus importants que ceux que nous avons pu mesurer ici. Cette différence pourrait être
due à la position de la sonde sur l’abdomen. En effet, la sonde utilisée par Artignan et al.
était placée à l’aplomb de la prostate, soit en limite supérieure de l’os pubien. Dans le cadre
de notre étude, la sonde était plus éloignée du volume cible et placée à la limite supérieure
de la vessie. Ainsi, la pression pouvait être en partie absorbée par la vessie avant d’avoir des
répercussions sur la prostate.
Le second objectif de ce travail était de mesurer la pression qui avait été exercée pour l’acqui-
sition US le jour de la séance de simulation et également pour chaque séance de traitement.
La mesure de la pression réelle n’a jamais été réalisée dans le cadre d’acquisitions US pour
l’IGRT. Le choix a alors été d’assimiler la pression à la différence de position de la sonde
entre deux acquisitions. Les premières études portant sur l’impact de la pression de la sonde
ont été réalisées avec des systèmes permettant uniquement des acquisitions 2D. Il n’y avait
pas de balayage de la part d’un opérateur et la sonde était fixe pendant l’acquisition ce qui
permettait de facilement mesurer la distance entre deux acquisitions. Cette solution a été
choisie par Artignan et al. et Dobler et al. Cependant, le balayage a rendu cette solution im-
possible à mettre en œuvre. L’équipe de van der Meer n’a pu que qualifier la pression exercée
[29], ce qui n’est possible que si les différentes acquisitions sont réalisées le même jour et par
le même opérateur. De plus, cette solution n’était pas satisfaisante car la qualification du ni-
veau de pression était opérateur dépendante. Dans la présente étude, l’acquisition d’images
couplées, une avec la peau au repos, visible sur l’image CT ou CBCT, et la seconde avec la
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peau soumise à la pression exercée par la sonde, visible sur l’image US, représentait l’oppor-
tunité de ne pas seulement qualifier la pression exercée mais également de la quantifier. Les
résultats obtenus avec la méthodologie développée grâce à ces images couplées montraient
que la pression était un paramètre très difficile à reproduire d’un jour à l’autre. Les fortes
pressions appliquées intentionnellement sur la cohorte A n’étaient pas aberrantes et pou-
vaient être retrouvées lors d’une acquisition réalisée au cours d’un traitement. Ces résultats
invalident l’hypothèse selon laquelle le recalage US intramodalité permettrait de minimiser
l’impact de la pression. Nous n’avons pu établir clairement de lien entre la pression exercée
et les différentes caractéristiques du patient (IMC, remplissage vésical) ou l’opérateur ayant
acquis l’image.
Dans cette étude, nous avons clairement démontré que la pression exercée sur l’abdomen par
une sonde US est un facteur d’incertitude pour la localisation de la prostate. Cette pression
est difficilement reproductible à cause entre autre, de la technique d’acquisition basée sur
un balayage manuel de la sonde.
Ce travail a fait l’objet d’un article publié dans le journal ”Radiotherapy and Oncology”
[100], et consultable dans l’annexe 1.
4.3 Impact de la pression appliquée avec la sonde TP
Forts de l’expérience acquise lors de l’utilisation de la sonde TA, nous avons jugé per-
tinent de contrôler la pression exercée par la sonde TP et de déterminer si elle pouvait
impacter la précision du système. Contrairement à la sonde TA, la sonde TP est fixée sur un
support et laissée en place pendant toute la durée des séances de simulation et de traitement.
De plus, le balayage est automatisé et ne requiert donc pas d’opérateur. Enfin, l’acquisition
ne passe plus par la fenêtre acoustique de la vessie. Les méthodologies et les analyses faites
dans le cadre de cette étude sont donc différentes de ce qui a été mis en œuvre lors de
l’étude avec la sonde TA. L’étude a été réalisée sur deux cohortes de patients : la première
correspondait à des patients traités avec la prostate en place, tandis que la seconde était
constituée de patients traités après une prostatectomie.
4.3.1 Méthodes et matériels
4.3.1.1 Mesure du déplacement de la prostate ou de la loge prostatique engen-
dré par la pression exercée par la sonde TP.
8 patients issus de la cohorte TP-A ainsi que 7 patients issus de la cohorte TP-B (voir
section 3.2.1), ont subi 3 acquisitions avec différentes pressions lors d’une séance de leur
traitement. Les caractéristiques de ces deux cohortes sont listées dans le tableau 4.2.
La première acquisition a été réalisée avec une pression faible, mais suffisante pour
visualiser les contours du volume cible (image 1). Les deux images suivantes ont été acquises
avec une pression modérée (image 2) puis une pression forte (image 3), la pression étant
contrôlée en avançant plus ou moins la sonde dans la direction supérieure sur la base de la
contention. Les trois acquisitions étant réalisées successivement dans un temps très court et
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Cohorte Age moyen (ans) IMC (kg ×m−2)
A 71, 6± 9, 6 26, 5± 2, 3
B 67, 1± 6, 2 25, 6± 1, 3
Tableau 4.2 – Composition des différentes cohortes
dans la même salle de traitement, les images étaient dans le même système de coordonnées
et ne nécessitaient pas de recalage. La différence de pression entre chaque acquisition a été
assimilée au déplacement de la sonde entre les acquisitions et a été quantifiée en mesurant
la différence entre les centres de masse des cônes d’acquisition.
Afin de mesurer le déplacement des volumes dû à l’augmentation de la pression, un
volume de référence a été tracé sur l’image 1. Ce volume correspondait à la prostate pour les
patients de la cohorte TP-A (Figure 4.6). Pour les patients de la cohorte TP-B, deux volumes
ont été tracés : le premier correspondait au col vésical, tandis que le second correspondait
à la partie inférieure de l’urètre (Figure 4.7). Ces volumes ont ensuite été dupliqués puis
recalés sur les images 2 et 3 et leurs déplacements ont été mesurés en calculant les différences
entre les coordonnées de leurs centres de masse.
Figure 4.6 – (a) : Image 1. Image acquise avec la pression faible, le volume prostatique est contouré
en rouge. (b) : Image 3. Image acquise avec la pression forte, le volume bleu correspond au volume
rouge qui a été dupliqué puis recalé sur cette image. (c) : Superposition des images 1 et 3 avec le
volume contouré sur l’image 1, en rouge, et le volume recalé sur l’image 3, en bleu.
4.3.1.2 Mesure de la variabilité de la pression exercée par la sonde TP au cours
du traitement
La position de la sonde a été rétrospectivement mesurée pour toutes les séances de
traitement de ces patients. Afin de placer la sonde de façon la plus reproductible possible,
différents repères ont été mis en place et mesurés pour chaque patient. La distance entre les
marques à la peau et la contention TP était mesurée lors de la séance de simulation puis
reproduite lors de la séance de mise en traitement. A cette première séance, le patient était
positionné selon les coordonnées de l’isocentre de traitement. De nouvelles marques étaient
alors tracées après vérification de la position du patient grâce au CBCT. La mesure de la
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Figure 4.7 – (a) : Image 1. Image acquise avec la pression faible, le col vésical est contouré en
rouge clair, tandis que le volume inférieur de l’urètre est représenté en rouge foncé. (b) : Image 3.
Image acquise avec la pression forte, les volumes bleus correspondent aux volumes rouges qui ont été
dupliqués puis recalés sur cette image, le bleu clair représentant le col vésical le bleu foncé le volume
inférieur de l’urètre. (c) : Superposition des images 1 et 3 avec les volumes contourés sur l’image 1,
en rouge, et les volume recalés sur l’image 3, en bleu.
distance entre les nouvelles marques à la peau et la contention TP était mise à jour afin
d’être reproduite aux séances suivantes. Une deuxième distance était également notée lors
de la séance de simulation : il s’agissait de la distance entre le bas de la contention et le
support de la sonde sur cette contention. La position de la sonde par rapport à la contention
devait être identique à chaque séance de traitement, et était reperée pour chaque patient sur
la contention. Ces deux distances sont explicitées sur le schéma 4.8. Enfin, la sonde TP était
mise en place tout en visualisant l’image US de référence. L’opérateur devait contrôler que
le positionnement de la sonde TP permettait bien d’obtenir une image similaire à l’image
de référence, en ajustant si besoin la pression de la sonde par rapport au repère placé sur la
contention.
Figure 4.8 – Positionnement de la sonde par rapport au patient. D1 : distance entre les marques
à la peau et le bord supérieur de la contention TP, D2 : distance entre la sonde et le bord inférieur
de la contention.
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La position de la sonde utilisée pour les images de traitement a été mesurée par rapport
à celle utilisée pour l’image de référence. Ces positions étaient visibles sur les images CBCT,
pour les images de traitements, et sur les images CT, pour les images de référence. Un
recalage osseux avec une zone d’intérêt prenant en compte uniquement la sonde a été effectué
entre l’image CBCT quotidienne et l’image CT de référence afin de mesurer la différence
de position de la sonde. Dans les résultats, le recalage osseux réalisé sur la zone d’intérêt
incluant les os pelviens du patient a été soustrait au recalage sur la sonde pour s’affranchir
des mouvements interfraction du patient. La figure 4.9 montre la superposition des images
CBCT et CT d’un patient acquise lors d’une des séances de son traitement, sans recalage
et après recalage sur les zones d’intérêt osseuse et de la sonde.
Figure 4.9 – Superposition des images CBCT et CT en vert/violet (a) avant recalage,(b) après
recalage osseux, (c) après recalage sur la sonde. Les cadres blancs représentent les zones d’intérêt
utilisés pour les recalage osseux et sur la sonde. L’image du CT est représentée dans le canal vert,
et l’image du CBCT est représentée dans le canal violet.
4.3.1.3 Analyse statistique.
Un test de corrélation a été réalisé entre la moyenne et l’écart-type des pressions exercées
au cours des traitement pour chaque patient et leur IMC. Une analyse ANOVA multivariée a
également été réalisée afin de déterminer l’impact de l’opérateur sur la pression exercée par
la sonde. L’observation était la pression, et les deux facteurs qualitatifs étaient le patient et
l’opérateur. Le test est défini comme statistiquement significatif pour une valeur p inférieure
à 0,05.
4.3.2 Résultats
4.3.2.1 Mesure du déplacement de la prostate ou de la loge prostatique engen-
dré par la pression exercée par la sonde TP.
Les résultats des déplacements de la prostate engendrés par une augmentation de la
pression de la sonde sont présentés sur la figure 4.10. Les patients sont identifiés par leur
numéro correspondant à l’étude décrite dans la section 3.2.1. En moyenne, le déplacement
de la sonde pour obtenir l’image avec une pression modérée, par rapport à la pression faible,
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était de 8,1 ± 3,5 mm et de 17,5 ± 5,2 mm pour l’image avec une pression forte. Les déplace-
ments de la prostate ont été observés dans la direction longitudinale, dans le sens supérieur,
ce qui correspondait à la direction de déplacement de la sonde. Les valeurs moyennes du
déplacement de la prostate induit par la pression modérée de la sonde étaient de 2,2 ± 1.2
mm et de 6,2 ± 2,9 mm par la pression forte. Le déplacement maximal de la prostate était
observé pour le patient A3, avec une valeur de 10,5 mm. Pour la moitié des patients, le
déplacement de la prostate était supérieur à 5 mm quand la pression exercée était forte. Les
déplacements dans les directions axiales et latérales étaient négligeables.
Figure 4.10 – Déplacement du volume prostatique selon le déplacement de la sonde par rapport à
l’image acquise avec une pression faible.
Les résultats obtenus sur les patients traités après une prostatectomie sont représentés
dans les figures 4.11 et 4.12. En moyenne, le déplacement de la sonde pour obtenir l’image
avec une pression modérée, par rapport à la pression faible, était de 8,3 ± 2,5 mm, et
pour l’image avec une pression forte, de 15,2 ± 2,8 mm. De même que pour la cohorte de
patients avec prostate en place, les déplacements des volumes col et urètre ont été observés
dans la direction longitudinale, dans le sens supérieur, ce qui correspondait à la direction
de déplacement de la sonde. Les déplacements étaient en moyenne plus importants sur la
partie inférieure de l’urètre que sur le col vésical. En moyenne, les déplacements induits par
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la pression faible étaient de 3,7 ± 1,3 mm pour l’urètre contre 1,5 ± 1,2 mm pour le col
vésical. Ces valeurs pour la pression forte étaient égales à 7,5 ± 0,8 mm pour l’urètre contre
2,5 ± 1,6 mm pour le col vésical. Des déplacements supérieurs à 5 mm ont été observés pour
tous les patients de cette cohorte, sauf pour le patient B6, quand la pression exercée était
forte. Le déplacement était également supérieur à 5 mm avec le niveau de pression modérée
pour le patient B13. Les déplacements dans les deux autres directions (latérale et axiale)
étaient négligeables, quel que soit le niveau de pression, et pour les deux volumes étudiés.
Figure 4.11 – Déplacement du col vésical selon le déplacement de la sonde par rapport à l’image
acquise avec une pression faible.
4.3.2.2 Mesure de la variabilité de la pression exercée par la sonde TP au cours
du traitement
La distribution des pressions exercées est représentée par des diagrammes en boîte à
moustache pour chaque patient inclus dans cette étude. Les valeurs des trois niveaux de
pressions appliquées pour mesurer les déplacements des volumes cibles sont également re-
portées sur cette figure. Les patients ont été classés par IMC croissants afin de visualiser
une possible corrélation entre les distributions de pression et la corpulence du patient. Nous
pouvons observer que les distributions de pressions étaient patient dépendantes mais que
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Figure 4.12 – Déplacement de la partie inférieure de l’urètre selon le déplacement de la sonde par
rapport à l’image acquise avec une pression faible.
cela ne semblait pas lié à la valeur de l’IMC. L’étude statistique confirme cette observa-
tion : le facteur de corrélation entre les moyennes des distributions et les IMC était égal
à 0,08 associé à une valeur p non significative (p = 0,79). Il n’y avait également pas de
corrélation entre l’écart-type des distributions de pression et l’IMC (R = 0,14 , p = 0,61).
Le test multivarié ANOVA confirmait une dépendance entre la distribution de la pression
et le patient étudié (p < 0,05). Ces distributions étaient également opérateur dépendantes
puisque la valeur p trouvée avec l’analyse multivariée ANOVA était inférieure à 0,05. La
figure 4.13 permet de visualiser les différences entre les opérateurs. Nous pouvons observer
que la variabilité de la position de la sonde était plus importante pour l’opérateur 5 et que la
distribution obtenue par l’opérateur 7 présentait des valeurs inférieures par rapport à celle
des autres opérateurs.
La figure 4.14 permet également de déterminer si les pressions appliquées intentionnelle-
ment pour en mesurer l’impact sur la localisation des volumes cibles ont été répétées lors
des séances de traitement. La pression faible n’a pas été reproduite pour 6 patients (A9,
A12, A13, A10, B1 et B13). De même, la pression forte était en dehors des distributions
de pressions observées pendant le traitement de 9 patients (A3, A9, A12, A11, B6, B3, B4,
B2, B13). La pression appliquée intentionnellement la plus reproduite pendant les traite-
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ment correspondait à la pression modérée. Dans la partie précédente, nous avons noté que
les déplacements les plus importants avaient été obtenus sur les patients A3, A9, A11 et
A12. Or, la pression à l’origine de ces déplacements n’a pas été observée au cours de leur
traitement. Concernant les patients issus de la cohorte TP-B, les pressions fortes à l’origine
d’un déplacement de l’urètre supérieur à 5 mm étaient incluses dans les distributions des
pressions mesurées pendant les traitements des patients B5 et B1 mais en limite supérieure
de ces distributions.
Figure 4.13 – Distributions des pressions exercées selon les différents opérateurs. Les diagrammes
en boîte à moustache représentent la médiane de la distribution des distances de la sonde entre
l’image US de référence et l’image US de traitement(ligne rouge), les 25e et 75e percentiles (côtés du
rectangle bleu) ainsi que l’amplitude totale des valeurs (extrémités des moustaches, noir).
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4.3.3 Discussion
L’impact de la pression de la sonde TP sur la localisation des volumes cibles a été mis
en évidence dans le cadre de cette étude. Nous avons pu observer des déplacements jus-
qu’à 10 mm. Les conséquences de la pression exercée n’étaient pas les mêmes selon que le
patient était traité avec prostate en place ou avec prostatectomie. Nous avons pu observer
des déplacements rigides de la prostate alors que les loges prostatiques étaient déformées
pour la plupart des patients. C’est pourquoi nous avons mesuré les déplacements grâce à
deux volumes distincts pour cette localisation. Le volume le plus près de la sonde, i.e. la
partie inférieure de l’urètre, a subi le plus de décalage, tandis que les déplacements du col
vésical étaient nettement plus limités. Quel que soit le système d’imagerie utilisé, il a été
montré que le CTV dans le cas des irradiations après prostatectomie était sujet à des défor-
mations entre chaque séance de traitement [96], ce qui a entrainé l’émergence de stratégies
adaptatives pour l’irradiation de cette localisation [101]. Les déformations dues à la pression
ainsi que celles naturellement observées expliquent qu’un simple déplacement de la table ne
permettra pas de corriger le positionnement du patient en début de séance. Il est donc d’au-
tant plus important pour cette localisation d’arriver à reproduire la pression d’une session
à l’autre.
Nous avons alors étudié la reproductibilité de la pression de la sonde d’une séance à l’autre
par rapport à la pression qui avait été exercée lors de l’acquisition de référence. La sonde res-
tant en place lors des traitements, elle était ainsi visible sur les images CT et CBCT permet-
tant de la localiser et de calculer sa position le jour du traitement par rapport à celui du jour
de référence. Nous avons montré que la variabilité de la pression était patient-dépendante
mais également opérateur-dépendante. Il est par conséquent important de régulièrement
contrôler les bonnes pratiques des opérateurs et d’améliorer les techniques actuellement uti-
lisées pour positionner la sonde. Les systèmes d’indexation basés uniquement sur des repères
externes au patient ne semblent pas suffisants. D’autres solutions pourraient être envisagées
en utilisant l’image en elle-même. Nous pourrions mesurer la distance entre la surface de
la peau et la symphyse pubienne, ou également la compression du bulbe pénien sur l’image
du jour de traitement et comparer ces mesures à celles réalisées sur l’image de référence.
Cependant, ces deux mesures seraient à évaluer car la première serait sujette aux incerti-
tudes liées aux mouvements interfraction du patient, tandis que la seconde dépendrait de
la compressibilité du muscle périnéal du patient. Nous avons en effet constaté que pour
certains patients, la pression est effectivement absorbée en partie par le bulbe pénien tandis
que dans d’autres cas, le bulbe pénien ne subit aucune déformation et toute la pression est
transmise aux tissus supérieurs. Cependant, bien que la pression soit un facteur à maîtriser
lors de la mise en place de la sonde, nous avons aussi pu observer que les pressions ayant
engendré d’importants décalages n’ont que rarement voire jamais été reproduites lors des
séances de traitements.
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4.4 Conclusion
Quelle que soit la sonde utilisée, la pression induit un déplacement du volume cible.
Ceci est une limitation particulièrement importante pour l’utilisation de la sonde TA. Cette
sonde n’est pas fixée et ne reste pas en place entre l’acquisition de l’image US et l’irradiation
en elle-même. Le volume cible est donc soumis à une pression pendant l’acquisition qui
n’est pas reproduite pendant le reste de la séance. La position du volume cible pendant
l’acquisition peut être différente de celle prise par le volume pendant l’irradiation. Dans
ce cas, reproduire le plus précisément possible la pression appliquée lors de l’acquisition de
l’image de référence est indispensable afin de bien mesurer les décalages interfractions et non
les décalages dus à une différence de pression. Concernant la sonde TP, bien que nous ayons
montré qu’une pression suffisamment forte pour engendrer des déplacements supérieurs à
5 mm était observable pendant les séances de traitement, l’impact et la variabilité de la
pression de la sonde ne semblent pas être des facteurs limitants quant à l’utilisation de la
sonde TP en routine clinique. Contrairement à la sonde TA, la sonde TP reste en place
pendant l’acquisition de l’image de traitement et pendant l’irradiation, et le volume cible
est au même endroit entre l’acquisition de l’image et le traitement, sans prendre en compte
les mouvements intrafractions. Cependant, cette pression doit être la plus reproductible
possible, puisqu’elle n’engendre pas seulement des déplacements rigides des volumes mais
également des déformations des volumes cibles dans le cas de la localisation prostatectomie.
En conclusion, le fait que le recalage soit effectué sur des images issues de la même modalité
d’imagerie avec ce système ne permet pas de négliger les incertitudes sur la délivrance de la
dose dues à la variabilité de la pression exercée par l’une des deux sondes.
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L’objectif de cette étude est de déterminer les incertitudes liées au recalage manuel des
images acquises avec les différentes modalités étudiées dans le cadre de ce travail. Nous
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présenterons le calcul de la variabilité inter-opérateur de recalage de chaque modalité puis
nous détaillerons pour chaque modalité les facteurs ayant une incidence sur ces résultats.
Nous présenterons une solution de recalage automatique pour les images US-TA. Concernant
la modalité US-TP, nous mettrons en évidence l’influence de l’opérateur ou du patient sur
les résultats du recalage, puis nous expliciterons l’impact du recalage automatique dans le
procédé de recalage semi-automatique des images CBCT.
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5.1 Introduction
Dans le précédent chapitre, nous avons mis en évidence un important facteur d’incer-
titudes dans le procédé d’IGRT basé sur l’US lié à la pression exercée par les sondes lors
de l’acquisition des images. Un autre facteur d’incertitudes est directement lié au recalage
des images de traitement sur les images de référence, quelque soit la modalité considérée.
Dans notre étude, les images US sont recalées manuellement, sans l’aide d’un algorithme
de recalage. Les images CBCT sont recalées en 2 étapes : la première étape est réalisée
grâce à un algorithme de recalage automatique sur les structures osseuses puis un ajus-
tement manuel est réalisé sur les tissus mous dont fait partie le volume cible. L’opérateur
a donc une influence directe sur le résultat final du recalage pour les trois modalités étudiées.
5.2 Variabilité inter-opérateur de recalage des images US-
TA, US-TP et CBCT
5.2.1 Méthodes
L’étude a été réalisée sur des patients inclus dans les cohortes décrites dans la section
3.2.1. Les images de traitement US-TA et CBCT acquises sur 4 patients de la cohorte TA-A
et 7 patients de la cohorte TA-B ont été recalées a posteriori sur leurs images de référence
par un référent de la modalité considérée et trois manipulateurs formés. La même procédure
a été répétée pour des images acquises avec la sonde TP sur 4 patients des cohortes TP-A
et TP-B. Les recalages ont été faits en aveugle avec comme expert un radiothérapeute pour
la modalité CBCT et moi-même pour les images US. Les recalages ont été réalisés sur les
logiciels commerciaux et en respectant les procédures propres à chaque modalité décrites
dans les sections 1.2.2.5 et 1.3.3.1. Le détail du nombre de patients impliqués et du nombre
d’images utilisées dans cette étude est décrit dans le tableau 5.1.
Localisation Prostate Prostatectomie
Modalité US-TA US-TP CBCT US-TA US-TP CBCT
Nombre de patients 4 4 4 7 4 7
Nombre d’images 74 117 74 62 129 74
Tableau 5.1 – Composition des différentes cohortes pour l’étude de la variabilité inter-
opérateurs de recalage
Pour chaque session s, la valeur du recalage trouvée par l’opérateur o est notée Tp,s,o,
p désignant le patient. A partir de ces données, trois valeurs sont calculées pour chaque
direction, modalité et localisation. La première correspond à la variabilité inter-opérateur
(V IO). Les deux autres valeurs permettent de déterminer si la variabilité entre les opérateurs
est liée aux sessions recalées ou aux patients considérés. Ces deux données sont appelées
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variabilité inter-opérateur inter-session (V IOIS) et variabilité inter-opérateur inter-patient










































Tableau 5.2 – Variabilité inter-opérateur, inter-session et inter-patient.
Abréviations : P est le nombre total de patient, Sp est le nombre de sessions du patient










(Tp,s,o − µp,s)2 sont
la moyenne et l’écart-type du recalage trouvés par les différents opérateurs pour chaque
session.
5.2.2 Résultats
Les valeurs V IO, V IOIS et V IOIP correspondant à chaque modalité, direction et
localisation sont présentées dans le tableau 5.3. Nous pouvons constater que pour chaque
modalité, la variabilité inter-session était plus importante que la variabilité inter-patient.
La variabilité du recalage dépendait donc plus de la session considérée que du patient.
En comparant les V IO entre les différentes modalités, nous observons que les valeurs les
plus importantes ont été obtenues avec les acquisitions US-TA, quelle que soit la direction.
Ainsi, la V IO de la localisation prostatectomie dans la direction AP avec la modalité US-TA
représentait la valeur maximale de l’étude et était égale à 3,5 mm. Les résultats entre les
modalités CBCT et US-TP étaient en revanche similaires. La valeur minimale de V IO était
obtenue pour la localisation prostatectomie avec ces deux modalités et était égale à 0,6 mm.
Seule la valeur dans la direction SI pour la localisation prostate présentait une différence
proche de 1 mm entre US-TP et CBCT, avec une valeur égale à 1,8 mm pour cette dernière.
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Prostate Prostatectomie
US-TA AP SI LR AP SI LR
V IO 2,1 2,6 2,2 3,5 2,5 2,5
V IOIS 1,0 1,1 0,9 2,0 1,0 1,8
V IOIP 0,6 0,3 0,5 1,5 0,8 1,3
Prostate Prostatectomie
US-TP AP SI LR AP SI LR
V IO 1,9 1,0 1,3 1,2 1,3 0,6
V IOIS 0,8 0,5 0,6 0,8 0,6 0,3
V IOIP 0,6 0,1 0,4 0,4 0,2 0,0
Prostate Prostatectomie
CBCT AP SI LR AP SI LR
V IO 2,0 1,8 1,1 1,1 0,9 0,6
V IOIS 1,1 1,0 0,7 0,6 0,6 0,4
V IOIP 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3
Tableau 5.3 – Résultats de la variabilité inter-opérateur de recalage
5.2.3 Discussion
Peu d’études ont été réalisées dans le but de quantifier la V IO de recalage des images
issues des différentes modalités présentées ici. Ainsi à ce jour, les recalages des images US-
TP n’ont fait l’objet d’aucun travail. Des résultats ont été publiés en revanche pour les
modalités US-TA et CBCT mais uniquement pour la localisation prostate.
La modalité US-TA
Deux études ont été réalisées pour déterminer la variabilité inter-opérateur de recalage
intramodalité des images US-TA pour la localisation prostate. La première menée par van
der Meer et al. présentait des résultats de recalages de 195 paires d’images issues de 13
patients, effectués par trois opérateurs [29]. La V IO correspondait ici à la moyenne des
écart-types des recalages trouvés par les différents opérateurs pour chaque session. Dans la
seconde étude, Fiandra et al. ont choisi de comparer les résultats de recalages de 30 paires
d’images issus de 10 patients entre deux groupes d’utilisateurs d’expérience supérieure ou in-
férieure à 1 an [83]. La V IO correspondait pour cette étude à la différence entre les recalages
des opérateurs de chaque groupe et les recalages d’un troisième groupe référent composé de
deux utilisateurs ayant une expérience plus importante. La différence a été quantifiée en
calculant l’erreur-type, c’est-à-dire la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne. Dans
notre travail, la V IO correspondait à la moyenne quadratique des écart-types des recalages
de chaque session effectués par les 4 opérateurs. Les différences de méthodologie ne per-
mettent pas de comparer les valeurs absolues des V IO entre les trois études. Cependant,
nous pouvons noter que nos résultats, ceux de van der Meer et al. et ceux du groupe peu ex-
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périmenté de l’équipe de Fiandra et al. étaient supérieurs dans la direction SI, ce qui montre
que le recalage est plus difficilement reproductible dans cette direction. La différence était
importante par rapport aux valeurs obtenues dans les deux autres directions. La plus faible
valeur V IO était obtenue dans la direction LR ou AP avec une différence entre les V IO de
ces deux directions égale à 0,1 mm quelle que soit l’étude considérée.
Contrairement à Fiandra et al., nous avons choisi de ne pas définir de recalage de réfé-
rence, ce dernier étant sujet à une incertitude qui devrait être quantifiée et prise en compte.
Ils avaient également inclus un nombre plus important de patients que la nôtre (dix patients
contre quatre) mais le nombre de sessions était très limité. Or, nos résultats ont montré que
l’incertitude de recalage était plus session dépendante que patient dépendante, les valeurs
V IOIS étant plus élevées que les valeurs V IOIP .
Pour toutes les directions et les deux localisations, les valeurs V IO étaient plus impor-
tantes avec cette modalité qu’avec le CBCT et l’US-TP. Nous avons montré dans le chapitre
3 que la qualité d’image était un facteur très limitant quant à l’utilisation de l’US-TA. Or,
la précision du recalage dépend non seulement de la formation de l’opérateur mais égale-
ment de la qualité d’image. Ceci peut en grande partie expliquer les différences observées.
Une solution pour limiter cette incertitude de recalage pourrait être de proposer un procédé
similaire à celui utilisé pour la modalité CBCT, à savoir un premier recalage calculé par un
algorithme puis un ajustement réalisé par l’opérateur. Le développement de cette solution
est présenté dans la section 5.3.
La modalité US-TP
Le procédé de recalage des images US-TP était entièrement manuel, et strictement iden-
tique à celui des images US-TA. Cependant, les valeurs de V IO obtenues avec cette modalité
étaient dans toutes les directions et pour les deux localisations inférieures aux valeurs de
V IO des images US-TA. L’écart le plus important entre les deux modalités a été observé
pour la localisation prostatectomie dans la direction AP avec une différence de 2,3 mm.
La qualité des images obtenues par voie TP peut expliquer la meilleure reproductibilité du
recalage. En effet, la voie TP permet de s’affranchir de la fenêtre acoustique de la vessie
conduisant à une meilleure reproductibilité des acquisitions quelque soit les conditions ana-
tomiques du patient. Ainsi, les V IO calculées pour la modalité US-TP étaient similaires à
celles de la modalité CBCT. L’écart maximal entre les valeurs de V IO de ces deux modali-
tés a été trouvé dans la direction SI pour la localisation prostate avec une V IO de recalage
US-TP inférieure de 0,8 mm à la valeur CBCT. Pour la localisation prostatectomie, les V IO
CBCT et US-TP étaient égales dans la direction LR et similairee dans la direction AP avec
une différence entre les deux valeurs de 0,1 mm. En revanche, le recalage CBCT était plus
reproductible dans la direction SI que le recalage US-TP, la valeur V IO du CBCT étant
inférieure de 0,4 mm à la valeur US-TP. Nous noterons que les recalages des images CBCT
bénéficiaient d’une première étape de recalage automatique, dont l’impact sur le résultat
final sera décrit dans la section 5.5.
En comparant les résultats de la V IO des images US-TP entre les localisations prostate
et prostatectomie, nous pouvons constater que la V IO était maximale pour la localisation
prostate dans la direction AP. Dans cette direction, le RPV est clairement défini par la
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paroi antérieure de la prostate. En revanche, les parois de la prostate et du rectum sont
le plus souvent confondues sur l’acquisition US-TP dans le sens postérieur. En effet, ces
parois sont parallèles au sens de propagation des US et la différence de densité est faible
entre les deux structures. Peu d’échos sont donc générés à cette interface. Il en résulte un
manque d’information sur l’image US-TP, ce qui peut expliquer la V IO plus importante
dans cette direction. Ce phénomène peut également être à l’origine des difficultés de recalage
que nous avons rencontrés sur certains patients dans la direction LR. En revanche, l’angle
d’incidence des ondes US n’a pas le même impact pour la localisation prostatectomie. En
effet, le RPV pour la localisation prostatectomie est constitué du col vésical et de l’urètre
qui ont une densité suffisamment différente des tissus environnants pour apparaître avec un
bon contraste sur l’image US-TP. Le RPV est donc défini dans chaque sens des directions
AP et LR. En SI, le RPV est arbitrairement coupé dans le sens supérieur au-dessus du col
vésical. Cependant la courbure du col permet un recalage reproductible même en l’absence
d’une interface dans cette direction.
La sonde US-TP avait déjà été utilisée sur des patients traités avec une prostate en
place dans d’autres centres. En revanche, l’expérience sur des patients traités après pros-
tatectomie était nulle et nous avons été le premier centre à réaliser des acquisitions sur
cette localisation. Le choix du RPV a été décidé après visualisation des premières images
acquises en fin de session de traitement sur des patients traités après une prostatectomie et
non inclus dans le protocole. Cette étude de V IO ainsi que les résultats de comparaison des
modalités US-TP et CBCT donnés dans la section 3.2.2 confirment le choix du RPV pour
cette localisation car ce volume est facilement identifiable par les opérateurs sur les images
US-TP et le recalage est reproductible.Une analyse opérateur par opérateur est présentée
dans la section 5.4 afin d’affiner l’examen des résultats obtenus avec cette modalité.
La modalité CBCT
Trois études ont rapporté des résultats d’incertitude inter-opérateur de recalage des
images CBCT sur tissus mous, et uniquement pour la localisation prostate. Moseley et
al. ont comparé la V IO calculée sur 5 opérateurs, entre un recalage d’images CBCT/CT
uniquement manuel sur les tissus mous et un recalage d’images MV sur fiduciaires [91]. Afin
de ne pas introduire de biais dans l’étude du recalage tissus mous, les images CBCT ont été
pré-traitées afin de masquer les fiduciaires. L’étude a été faite sur un nombre très restreint
d’images, à savoir 5 patients et 1 image par patient. Outre le nombre limité d’images, la
variabilité a été calculée en mesurant l’écart entre le recalage tissus mous des opérateurs et
une valeur de référence définie grâce à l’image MV, ce qui rend difficile la comparaison avec
nos résultats. Récemment, Deegan et al. ont comparé pour la modalité CBCT les résultats
de recalages en tissu mou avec des résultats de recalages sur fiduciaires, réalisés par trois
opérateurs [94]. La présence ou non de fiduciaires sur les images recalées manuellement sur
tissus mous n’était pas évoquée. La V IO n’a pas été quantifiée dans cette étude, en revanche
les limites d’agrément définies par Bland-Altman [85] ont été calculées afin de comparer les
performances des trois opérateurs, ce qui donnait in fine une indication de l’incertitude du
recalage pour chaque direction. Enfin, les recalages CBCT sur tissus mous avec initialisation
automatique sur les os ont été comparés entre des opérateurs ayant différents temps de
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pratique avec cette modalité par Jereczek-Fossa et al. [102]. La valeur finale de V IO n’était
pas calculée mais la concordance entre les recalages des différents opérateur était évaluée
avec un test appelé Kappa de Cohen. Si le résultat du test était inférieur à 0 ou égale à 1,
les opérateurs étaient respectivement totalement en désaccord ou totalement en accord. La
méthode de quantification de l’incertitude de recalage différait donc d’une étude à l’autre.
Cependant nous pouvons comparer ces résultats et les nôtres par la variation de l’incertitude
selon la direction. Ainsi, toutes les études s’accordaient pour donner la direction LR comme
celle étant la moins sujette aux incertitudes inter-opérateur. Pour les deux autres directions,
les résultats variaient selon l’étude considérée. Comme Moseley et al. nous avons trouvé une
incertitude plus grande dans la direction AP, contrairement à Deegan et al. et Jereczek-Fossa
et al. pour lesquels la direction SI était la plus problématique. Cependant quelle que soit
l’étude considérée, l’écart entre les valeurs obtenues dans ces deux directions était beaucoup
plus faible que l’écart entre les valeurs AP et LR ou SI et LR.
Nos résultats sont donc cohérents avec ceux déjà publiés. Cependant, la modalité CBCT
associée à un recalage tissus mous sans fiduciaires a fait l’objet de plusieurs études, mettant
en doute la précision du recalage tissus mous comme nous avons pu le voir dans la section
3.3.1. Nous pouvions donc nous attendre à des valeurs plus élevées de V IO en raison du
faible contraste entre les différentes structures de la zone pelvienne sur les images CBCT.
Nous allons étudier dans la section 5.5 l’importance du recalage automatique dans la décision
finale du repositionnement du patient.
5.3 La modalité US-TA : développement d’un recalage auto-
matique pour la localisation prostatectomie et impact de
la qualité des images US-TA
Différents algorithmes de recalage d’images US pour la localisation prostate ont été pro-
posés et appliqués avec succès sur des acquisitions intra-opératives [103] ou sur des acquisi-
tions transrectales [104]. En revanche, aucun système commercial US dédié à la radiothérapie
et utilisant une sonde TA pour les acquisitions ne propose de recalage automatique pour
aider l’opérateur à positionner le patient, que ce soit pour la localisation prostate ou la loca-
lisation prostatectomie. L’équipe de Kaar et al. a développé son propre système US-TA avec
une sonde fixée sur un bras pour minimiser les incertitudes liées à l’acquisition de l’image et
a optimisé un algorithme de recalage automatique pour mesurer les déplacements interfrac-
tion du volume cible [82]. Cependant, cet algorithme n’a été testé que sur des patients traités
avec une prostate en place et n’a pas été élaboré pour recaler les images acquises sur des
patients traités après une prostatectomie. Nous avons donc souhaité proposer une solution
automatique optimisée pour cette localisation. Un algorithme de recalage a été développé
dans l’équipe par Benoît Presles, et nous avons travaillé en commun sur la validation de ces
résultats grâce aux données issus de l’étude de la variabilité inter-opérateur.
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5.3.1 Méthodes
5.3.1.1 Description de l’algorithme de recalage
Les trois méthodes développées dans ce travail sont basées sur l’optimisation de l’infor-
mation mutuelle qui est une mesure de similarité utilisant l’intensité des images. Le procédé
de recalage consiste à transformer de façon itérative une image dite mobile sur une image
dite fixe. A chaque itération, une transformation est appliquée à l’image mobile de façon à
maximiser l’information mutuelle et ainsi obtenir l’alignement optimal entre les deux images.
Cette mesure ne suppose pas l’égalité des intensités entre les deux images ni l’existence d’une
relation linéaire entre les intensités, ce qui la rend performante aussi bien pour le recalage
monomodal que multimodal, et appropriée pour le recalage d’images US [105]. L’informa-
tion mutuelle traduit la quantité d’information commune entre les deux images A et B grâce
à une relation mathématique entre les densités de probabilités individuelles des images et
la densité de probabilité de l’histogramme joint des deux images. Maximiser l’information
mutuelle revient donc à maximiser la ressemblance entre l’image fixe et l’image mobile. Ici,
l’image fixe est l’image de référence, et l’image mobile est l’image de traitement.
Les trois méthodes diffèrent de par le pré-traitement des images avant recalage. La mé-
thode A applique directement l’information mutuelle sur les images US, sans pré-traitement.
La méthode B calcule la mesure de similarité sur les gradients des images US. Enfin, la
méthode C applique l’information mutuelle sur ”l’image d’importance” des images US de
référence et de traitement [82]. L’image d’importance est une combinaison linéaire de l’image
originale, de l’image de son gradient et de l’image de son laplacien, qui correspond à la dé-
rivée seconde de l’image. Les poids relatifs de chaque image dans l’image d’importance ont
été choisis selon la méthode de Kaar et al. et sont respectivement égaux à 1/4, 1/2 et 1/4
pour l’image originale, son gradient et son laplacien. Nous noterons que les images utilisées
pour les méthodes A et B peuvent également être définies comme des images d’importance
avec les poids 1,0,0 pour la méthode A, et 0,1,0 pour la méthode B.
Le recalage est restreint à une région d’intérêt définie sur l’image fixe comprenant le RPV.
Afin d’optimiser la taille de cette région d’intérêt, le RPV a été dilaté avec une boule de
rayon r, r variant de 0 à 50 mm, et les recalages ont été calculés pour chaque valeur de r.
Si r est égal à 0 mm, alors la région d’intérêt est uniquement constituée du RPV. Plus r
augmente, plus la région croît autour du RPV (Figure 5.1). Afin de ne considérer que les
pixels contenant de l’information, le cône d’acquisition est détecté sur toutes les images, et
la région d’intérêt est l’intersection entre le cône et le RPV dilaté. Le procédé de recalage
est décrit dans la figure 5.2.
Les transformations sont limitées à des translations 3D et sont optimisées grâce à un algo-
rithme de descente du gradient [106]. Le critère d’arrêt est fixé par le nombre d’itérations,
égal à 2000 ici. Le recalage est réalisé en utilisant le logiciel Elastix.
5.3.1.2 Méthode de validation des résultats calculés à partir de l’algorithme
Les performances des trois méthodes décrites ci-dessus ont été quantifiés grâce aux reca-
lages manuels réalisés dans le cadre de l’étude inter-opérateur de la section 5.2. Si l’écart-type
σp,s des recalages obtenus par les opérateurs pour la session s du patient p était supérieur
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Figure 5.1 – Vue sagittale d’une acquisition 3D d’un patient traité après prostatectomie représen-
tant la région d’intérêt utilisé pour le recalage automatique. Cette région est représentée en bleu, et
correspond à l’intersection entre le RPV (en jaune) dilaté par une boule de rayon r et du masque de
l’acquisition (en violet).
Figure 5.2 – Etapes du recalage des images US
à 5 mm, les opérateurs devaient refaire le recalage de cette session. Ce procédé n’a pas été
utilisé pour définir la V IO, mais uniquement pour définir pour chaque session un recalage
de référence noté µp,s. Cette valeur est calculée comme étant la moyenne des recalages des
opérateurs de la session s du patient p. Grâce à cette valeur, le vecteur de non-alignement
V Np,s est calculé comme étant la différence entre la valeur du recalage trouvée par l’algo-
rithme et le recalage de référence µp,s. La distance entre le recalage de l’algorithme et le
recalage de référence est la longueur du vecteur V Np,s :
LV Np,s = ||V Np,s||2 (5.1)
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Pour quantifier l’erreur globale de l’algorithme, les moyennes pondérées des vecteurs de
non-alignement V N et de leurs longueurs LV N ont été calculées ainsi :



















avec Sp le nombre total de sessions s du patient p, et P le nombre total de patients p.
Afin de quantifier la précision de l’algorithme session par session, la valeur absolue de l’er-
reur |V Np,s| et l’erreur relative à la variabilité des opérateurs |V Np,s|σp,s ont été conjointement
considérées pour détecter les échecs de l’algorithme. Pour chaque session, le résultat du reca-
lage automatique est dit erroné si la valeur |V Np,s| est supérieure à 3 mm et supérieure à la
variabilité des opérateurs, i.e si |V Np,s|σp,s est supérieure à 1. Dans ce cas, le résultat de recalage
de l’algorithme est à la fois loin du recalage de référence et en-dehors de la variabilité de
recalage des opérateurs.
5.3.2 Résultats
La distance moyenne LV N est présentée pour chaque méthode en fonction du rayon
de dilatation du RPV sur la figure 5.3. La valeur minimale de la distance moyenne LV N
est obtenue avec la méthode B pour une valeur de dilatation du RPV égale à 15 mm. Les
valeurs minimales V N de chaque méthode dépendent du rayon de dilatation du RPV r et
sont présentées dans le tableau 5.4. Quelque soit la méthode utilisée, il n’existe pas de biais
systématique sur les résultats des recalages dans la mesure où les valeurs V N sont proches
de zéro dans toutes les directions. Les écart-types sont similaires entre les différentes mé-
thodes pour les directions AP et LR. En revanche, l’écart-type obtenu dans la direction SI
avec la méthode B est inférieur à celui obtenu avec les deux autres méthodes. La méthode B
a donc été sélectionnée comme étant la méthode la plus performante. Les résultats suivants
ne sont rapportés que pour cette méthode.
Méthode Valeur r (mm) AP SI LR
A 20 -0,3 ± 2,3 0,2 ± 2,9 -0,4 ± 1,8
B 15 -0,2 ± 2,6 0,7 ± 2,4 -0,6 ± 1,7
C 15 -0,5 ± 2,4 0,6 ± 3,7 -0,4 ± 1,7
Tableau 5.4 – Valeur moyenne du vecteur VN selon la direction considérée pour les méthodes
A, B et C. Les résultats sont exprimés en mm.
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Figure 5.3 – Longueur moyenne des vecteurs de non-alignement LV N en fonction du rayon de
dilatation r et de la méthode de pré-traitement des images. Les résultats sont présentés par une ligne
rouge, verte et bleue pour les méthodes A, B et C, respectivement.
Les erreurs de recalage obtenues avec la méthode B sont représentées pour toutes les
directions sous la forme d’histogrammes construits selon les deux critères décrits dans la
partie 5.3.1.2 (Figure 5.4). L’histogramme 2D h est ainsi construit de cette façon :
∀(i, j) ∈ N×N, h(i+0.5, j+0.5) = Card{|V Np,s|i ≤ |V Np,s|
σp,s







Par exemple, la valeur du premier carré de l’histogramme (i = j = 0) représente le nombre
de valeurs |V Np,s| qui sont à la fois inférieures à 1 mm et à la variabilité de recalage de la
session considérée σp,s. La première colonne de l’histogramme (i = 0) représente le nombre
de valeurs |V Np,s| qui peuvent être importantes mais inférieures à la variabilité de recalage
σp,s. Dans ce cas, le résultat de l’algorithme n’est pas considéré comme une erreur car la
variabilité du recalage de référence est importante. De même, les résultats compris entre la
première et troisième lignes de l’histogramme ne sont pas considérés comme des erreurs car
dans ces cas là, la variabilité entre les opérateurs est très faible et la valeur |V Np,s|σp,s tend vers
l’infini. 90%, 82% et 92% des sessions sont correctement recalées selon ces deux critères avec
la méthode B respectivement dans les directions AP, SI et LR. 29%, 1,6% et 0% des sessions
sont incorrectement recalées par l’algorithme dans respectivement les directions AP, SI et
LR. Finalement, 69% des sessions sont correctement recalées dans toutes les directions.
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Figure 5.4 – Histogrammes conjoints présentant les résultats de recalage obtenus avec la méthode
B selon les critères définis sur la valeur du vecteur de non-alignement absolu |V Np,s| et la valeur de ce
vecteur normalisé par l’écart-type des recalages des opérateurs |V Np,s|σp,s . Les résultats sont présentés
pour la direction axiale (A), longitudinale (B) et latérale (C). Les lignes rouges horizontales et
verticales représentent les limites au-dessus desquelles le recalage est considéré comme ayant échoué.
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5.3.3 Impact de la qualité des images sur le recalage
Dans la première section de ce chapitre (section 5.2.2), nous avons pu constater que la
V IO de recalage des images US-TA était supérieure quelque soit la direction et la localisa-
tion considérées à celles obtenues sur les images US-TP et CBCT. La valeur maximale est
observée pour la localisation prostatectomie (3,5 mm) dans la direction AP. La difficulté des
acquisitions TA pour cette localisation peut expliquer cette valeur élevée par rapport aux
autres directions. Pour certains patients, la paroi antérieure du col vésical est très proche
de l’os pubien. Dans ce cas, la sonde doit être placée le plus haut sur l’abdomen et l’angle
d’acquisition doit être très important afin d’éviter le cône d’ombre engendré par l’os pubien.
Pour certains patients, il n’est pas réalisable d’atteindre cet angle, le plus souvent à cause
d’un remplissage vésical insuffisant (Figure 5.5). Ces images-là ont été exclues des différentes
analyses. Dans certains cas, le cône d’ombre empêche la visualisation de la paroi antérieure
du col vésical tandis que la paroi postérieure est visible. Le RPV n’est alors défini dans
la direction axiale que par la paroi postérieure ce qui rend plus difficile un recalage précis.
Cette situation est par exemple à l’origine des échecs de recalage de l’algorithme automa-
tique dans les directions SI et AP, respectivement représentés par les points de coordonnées
(1,5 ;4,5) et (1,5 ;7,5) des histogrammes conjoints des directions SI et AP (Figure 5.4). La
figure 5.6 représente les images US de référence et de traitement pour lesquelles l’utilisation
de l’algorithme n’a pu aboutir à un recalage satisfaisant.
Figure 5.5 – Schéma en vue sagittale de l’anatomie pelvienne avec les positions possibles de la
sondes TA en fonction du remplissage vésical. La position la plus haute de la sonde est définie par le
remplissage vésical. A. Le remplissage vésical est suffisant pour que la sonde soit assez haute et que
le col vésical soit visible dans l’image US. B. Le remplissage vésical est ici insuffisant. La position la
plus haute de la sonde ne permet pas de visualiser le col vésical, celui-ci étant dans l’ombre de l’os
pubien.
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Figure 5.6 – Vues sagittales des images US-TA d’un patient traité après une prostatectomie. A.
Image de référence avec définition du RPV en jaune. B. Image d’une session de traitement avec un
remplissage vésical moins important et une difficile visualisation du col vésical.
5.3.4 Conclusion
La qualité des images US-TA est un facteur limitant pour l’utilisation de cette modalité.
L’algorithme permet d’obtenir un recalage satisfaisant pour 69% des sessions, les échecs sur
les autres sessions pouvant être en grande partie expliqués par les difficultés de l’acquisition.
Nous n’avons optimisé et validé l’algorithme que pour la localisation prostatectomie, dans
la mesure où une solution avait été proposée auparavant par Kaar et al., et parce que la
variabilité inter-opérateur est plus importante pour cette localisation que pour la localisation
prostate. Pour cette localisation, la variabilité est plus faible, mais reste supérieure à 2 mm
dans toutes les directions. L’utilisation d’un recalage automatique pourrait être une aide
dans le procédé d’IGRT US-TA bien qu’un contrôle manuel après recalage automatique
reste indispensable afin de s’affranchir des possibles échecs des algorithmes.
La méthode et les résultats de l’algorithme automatique ont fait l’objet d’un article dans
le journal ”Medical Physics” [107] qui est consultable dans l’annexe 2.
5.4 La modalité US-TP : suivi des performances des opéra-
teurs
5.4.1 Méthodes
Dans un procédé de recalage entièrement manuel, la formation des opérateurs est essen-
tielle puisque la décision finale du positionnement du patient leur revient. Des procédures de
vérification off-line ont été mises en place afin de suivre les performances des utilisateurs et
reprendre la formation si nécessaire. Lors de la première séance de traitement d’un patient,
l’opérateur qui a tracé ou validé le RPV sur l’image de référence est présent afin d’expliquer
les choix qui ont été faits pour le contourage du volume et corriger si nécessaire la lecture de
l’image par le manipulateur. Le recalage de cette première séance est généralement contrôlé
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on-line. Tout au long du traitement, les recalages US-TP ont été contrôlés a posteriori en
aveugle par le référent US-TP. En cas de détection d’une différence trop importante entre
le recalage de l’opérateur et du référent, l’opérateur était prévenu et dans la mesure du
possible, le recalage était refait en présence du référent pour analyser les possibles sources
d’erreurs.
Tous les recalages des images des cohortes TP-A et TP-B ont été réalisés par le référent,
soit 880 recalages, puis les différences ont été calculées entre l’opérateur et le référent. Le
nombre de sessions pour lesquelles la différence de recalage est supérieure à 3 et 5 mm a
été calculé pour chaque direction. Une analyse de variance multivariée de type ANOVA à
2 facteurs a été réalisée afin de déterminer l’impact de l’opérateur et du patient sur les
différences entre opérateur et référent.
5.4.2 Résultats
Les résultats sont présentés dans le tableau 5.5. Nous pouvons constater que la différence
entre les opérateurs et le référent est plus importante dans la direction AP pour laquelle
11,5% des recalages ont une différence supérieure à 3 mm. Quelle que soit la direction,
le nombre de sessions avec une différence supérieure à 5 mm est faible, inférieure à 2,4%.
L’analyse ANOVA montre que la différence entre les opérateurs et le référent est opérateur et
patient dépendante dans les directions AP et SI. En revanche, la différence dans la direction
LR n’est pas opérateur dépendante (p > 0,05).
Direction 3 mm 5 mm poperateur ppatient
AP 101 (11,5%) 21 (2,4%) < 0,001 < 0,001
SI 51 (5,8%) 13 (1,5%) < 0,001 < 0,001
LR 43 (4,9%) 6 (0,7%) 0,07 < 0,001
Tableau 5.5 – Nombres et pourcentages de recalage pour lesquels la différence entre opéra-
teur et référent est supérieure à 3 et 5 mm. Les valeurs p ont été calculées par une analyse
ANOVA à 2 facteurs, l’opérateur et le patient.
Le nombre de sessions recalées par chaque opérateur est donné dans le tableau 5.6.
Afin de mettre en évidence les performances des opérateurs, les différences de recalage entre
opérateur et référent sont présentées pour chaque manipulateur sous la forme d’une figure en
boîte à moustache pour chaque direction (figure 5.7). De plus, le rapport entre le nombres
de sessions recalées par l’opérateur considéré avec une différence supérieure à 3 mm et
le nombre total de sessions avec une différence supérieure à 3 mm, Dinter−operateur, a été
calculé afin de déterminer quels opérateurs sont à l’origine des différences observées dans le
tableau 5.5. De même, afin de déterminer si l’opérateur est de façon récurrente ou non en
désaccord avec le référent, le rapport entre le nombres de sessions recalées par l’opérateur
considéré avec une différence supérieure à 3 mm et le nombre total de sessions recalées par
cet opérateur, Dintra−operateur, a aussi été calculé. Ces valeurs sont rapportées pour chaque
opérateur et direction dans le tableau 5.7. Nous pouvons observer des variations importantes
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d’un opérateur à l’autre. Dans la direction AP, les opérateurs 5, 11 et 13 sont à eux trois à
l’origine de plus de 50% des recalages dont le résultat différe de plus de 3 mm avec celui du
référent. Ainsi, l’opérateur 5 est responsable des valeurs maximales Dinter−operateur trouvées
dans les directions AP et SI et égales respectivement à 21,8% et 19,6%. Dans la direction
LR, 1/4 des sessions avec plus de 3 mm de différence ont été recalées par l’opérateur 2. Nous
pouvons grâce à la valeur Dintra−operateur, déterminer si l’opérateur et le référent sont en
désaccord pour toutes les sessions de l’opérateur. Ainsi, l’opérateur 13 est en désaccord avec
le référent pour environ 1/3 des sessions qu’il a recalé dans la direction AP. En revanche,
les difficultés de recalage sont beaucoup moins marquées dans les autres directions pour
cet opérateur. Dans les directions SI et LR, les valeurs Dintra−operateur sont inférieures à
10%, ce qui confirme que la direction AP est plus problématique pour la reproductibilité du
recalage.
Opérateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Recalages 25 76 58 100 119 59 34 121 32 59 92 25 57 23
% /total (=880) 2,8 8,6 6,6 11,4 13,5 6,7 3,9 13,8 3,6 6,7 10,5 2,8 6,5 2,6
Tableau 5.6 – Nombres et pourcentages de sessions recalées par chaque opérateur.
Opérateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AP
Dinter−operateur 2,0 6,9 4,0 7,9 21,8 5,0 4,0 5,0 2,0 2,0 11,9 5,9 17,8 4,0
Dintra−operateur 8,0 9,2 6,9 8,0 18,5 8,5 11,8 4,1 6,3 3,4 13,0 24,0 31,6 17,4
SI
Dinter−operateur 2,0 9,8 7,8 9,8 19,6 3,9 2,0 5,9 7,8 3,9 15,7 2,0 7,8 2,0
Dintra−operateur 4,0 6,6 6,9 5,0 8,4 3,4 2,9 2,5 12,5 3,4 8,7 4,0 7,0 4,3
LR
Dinter−operateur 0,0 25,6 2,3 9,3 7,0 7,0 9,3 7,0 2,3 2,3 18,6 4,7 2,3 2,3
Dintra−operateur 0,0 14,5 1,7 4,0 2,5 5,1 11,8 2,5 3,1 1,7 8,7 8,0 1,8 4,3
Tableau 5.7 – Pourcentage de recalage avec une différence entre l’opérateur et le référent
supérieure à 3 mm. La valeur Dinter−operateur est le pourcentage de sessions pour lesquelles
la différence entre le recalage de l’opérateur considéré et du référent est supérieure à 3 mm
par rapport au nombre total de sessions pour lesquelles la différence est supérieure à 3 mm.
La valeur Dintra−operateur est le pourcentage de sessions pour lesquelles la différence entre
le recalage de l’opérateur considéré et du référent est supérieure à 3 mm par rapport au
nombre total de sessions recalées par cet opérateur.
5.4.3 Conclusion
L’étude de suivi des performances des opérateurs a mis en évidence que certains opéra-
teurs ont plus de difficultés que les autres à effectuer le recalage manuel. Ces difficultés ne
semblent pas liées uniquement à un manque de pratique de la part de l’opérateur. En effet,
l’opérateur 5 est celui qui est le plus en désaccord avec le référent alors qu’il est le deuxième
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opérateur à avoir effectué le plus de recalages. Les opérateurs inclus dans l’étude de calcul
des V IO US-TP étaient les opérateurs 5, 6 et 8 ainsi que le référent. Bien que l’étude V IO
incluait un des opérateurs étant le plus en désaccord avec le référent, les valeurs V IO sont
inférieures à 2 mm quelles que soient la localisation et la direction. Le recalage manuel ne
serait donc pas un frein à la mise en pratique de cette modalité dans la routine clinique. En
revanche, il serait tout de même souhaitable qu’un algorithme de recalage automatique soit
implémenté afin d’aider les opérateurs et diminuer encore les incertitudes liées au recalage.
La solution proposée pour la modalité US-TA n’est pas directement applicable en raison des
différentes importantes entre les deux types d’acquisition. En revanche, un algorithme dérivé
du précédent est cours de développement dans l’équipe, et les résultats seront prochainement
soumis pour une publication.
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Figure 5.7 – Distributions des différences de recalage de la modalité US-TP entre opérateur et
référent, pour chaque opérateur. Les diagrammes en boîte à moustache représentent la médiane de
la distribution (ligne rouge), les 25e et 75e percentiles (côtés du rectangle bleu) ainsi que l’amplitude
totale des valeurs (extrémités des moustaches, noir).
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5.5 La modalité CBCT : impact du recalage automatique
5.5.1 Méthodes
La modalité CBCT est la seule étudiée dans ce travail à être associée à un logiciel per-
mettant de recaler automatiquement l’image de traitement avec l’image de référence. Le
protocole de recalage adopté au CLB comprend une première phase de recalage automa-
tique restreint à une zone d’intérêt comprenant les os pelviens puis une seconde phase de
recalage manuel où l’opérateur doit contrôler, et si nécessaire, corriger le recalage afin que
la zone à traiter soit comprise dans le PTV tracé sur le CT de référence. Ce protocole a été
respecté pour le calcul des valeurs de V IO liées à cette modalité et les résultats ont mis en
évidence une faible incertitude de recalage liée à l’opérateur. Afin de déterminer l’impact
du recalage automatique, les recalages automatiques osseux ont été comparés aux recalages
des opérateurs pour l’ensemble des patients inclus dans les cohortes TP-A et TP-B. Pour
chaque session, la différence entre le recalage opérateur et le recalage automatique a été
calculée.
5.5.2 Résultats
La moyenne et l’écart-type des différences entre opérateur et algorithme sont présentés
dans le tableau 5.8 pour chaque localisation et direction, ainsi que la valeur p calculée à partir
d’un test de Student entre les deux distributions. La concordance entre les distributions à
0 mm, c’est à dire le pourcentage de sessions pour lesquelles le recalage automatique a été
validé par l’opérateur, est également reportée dans ce tableau. L’évolution de la concordance
selon le seuil considéré est présentée dans la figure 5.8 pour des seuils variant de 0 à 5 mm.
Prostate
AP SI LR
Moyenne ± écart-type (mm) 0.69 ± 1.67 0.23 ± 1.54 -0.11 ± 0.11
Valeur p < 0.001 0.06 0.43
Concordance 0 mm (%) 46.1 46.4 64.9
Prostatectomie
AP SI LR
Moyenne ± écart-type (mm) 0.04 ± 1.05 -0.17 ± 1.16 0.05 ± 0.60
Valeur p 0.74 0.14 0.74
Concordance 0 mm (%) 58.5 58.3 77.7
Tableau 5.8 – Nombres et pourcentages de recalage pour lesquels la différence entre opéra-
teur et référent est supérieure à 3 et 5 mm. Les valeurs p ont été calculées par une analyse
ANOVA à 2 facteurs, l’opérateur et le patient.
La différence entre le recalage automatique et le recalage manuel est inférieure à 1 mm
pour les deux localisations et toutes les directions. La variabilité la plus importante est
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Figure 5.8 – Evolution du nombre de sessions pour lesquelles les recalages opérateur et algorithme
sont concordants à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 mm pour la localisation prostate (A.) et pour la localisation
prostatectomie (B.).
observée dans la direction AP pour la localisation prostate qui est également la seule confi-
guration dans laquelle le recalage automatique est significativement différent du recalage
manuel. De même, le pourcentage de sessions pour lesquelles l’opérateur a validé le recalage
automatique est minimal dans la direction AP pour la localisation prostate. Ces résultats
sont en accord avec le fait que la V IO soit plus importante pour la modalité CBCT dans
la direction AP et pour la localisation prostate. La concordance à 0 mm des recalages au-
tomatiques et manuels est maximale dans la direction LR pour les deux localisations. Nous
noterons également que cette valeur est plus importante dans toutes les directions pour la
localisation prostatectomie. La figure 5.8 confirme cette observation : au minimum 90% des
sessions sont recalées manuellement avec moins de 2 mm de différence par rapport à l’al-
gorithme automatique pour la localisation prostatectomie, alors que ce pourcentage n’est
atteint qu’à partir du seuil 3 mm pour la localisation prostate.
5.5.3 Conclusion
Contrairement aux recalages US-TP, les opérateurs ayant effectué le recalage CBCT
ne sont pas identifiés ce qui n’a pas permis de suivre les performances et les pratiques
des différents opérateurs. Cependant, cette étude met en évidence l’apport de l’algorithme
automatique dans la minimisation de l’incertitude inter-opérateur. En effet, avec environ
90% des sessions validées avec une différence inférieure à 2 mm entre le recalage automatique
et le recalage manuel, les valeurs V IO ne peuvent qu’être du même ordre de grandeur.
Cette étude explique également pourquoi de meilleurs résultats de V IO ont été obtenus
pour la localisation prostatectomie. En effet, les opérateurs ont plus tendance à se reposer
sur l’algorithme automatique pour cette localisation que pour la localisation prostate. La
qualité de l’image peut être un facteur explicatif, la distinction entre loge et paroi rectale
étant difficile pour certains patients. L’idéal aurait été de faire à nouveau l’étude de V IO
mais en demandant aux opérateurs de recaler uniquement manuellement les CBCT avec les
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CT de référence. Cependant, cette étude aurait nécessité un temps important de travail pour
les différents opérateurs, et n’aurait pas été conforme aux pratiques cliniques du centre.
5.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons clairement mis en évidence une variabilité plus impor-
tante pour la modalité US-TA que pour les deux autres modalités étudiées. Un recalage
automatique est une vraie aide dans le procédé de recalage pour minimiser les différences
d’interprétations des images entre opérateurs. Cependant, un taux d’échec est inhérent à
tout algorithme de recalage et ne permet pas de s’affranchir d’un contrôle manuel. La forma-
tion des opérateurs est un point clé quant à la précision d’une technique d’IGRT, d’autant
plus que le recalage est délégué aux manipulateurs. Des procédures de suivis doivent être
mises en place, avec une vérification périodique des recalages effectués.
La problématique liée au recalage des images CBCT/CT est bien connue et une litté-
rature importante existe sur ce point. En revanche, ce type d’analyse n’avait que rarement
voire jamais été réalisé pour la modalité US.
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L’objectif de ce chapitre est de quantifier les déplacements observés avec la modalité US-TP
pendant les séances de traitement des volumes cibles des patients non opérés ou traités après pros-
tatectomie. Après présentation de leur amplitude et fréquence, nous décrirons les premiers résultats
d’une étude comparative sur fantôme entre les systèmes US-TP et RayPilot. Enfin, nous étudierons
l’impact de ces mouvements sur les marges de traitement à utiliser autour du CTV, et sur la dose
réellement délivrée aux volumes cibles et aux organes à risque.
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6.1 Introduction
Les mouvements prostatiques pendant l’irradiation ont été jusqu’à récemment peu étu-
diés, contrairement aux déplacements d’autres localisations comme les tumeurs pulmonaires
affectées par le mouvement respiratoire. Une première étude réalisée avec une imagerie dyna-
mique par résonance magnétique a permis de mettre en évidence l’instabilité de la prostate
sur des temps similaires à des durées de traitement en radiothérapie [108]. Cependant, le
peu de moyens techniques permettant d’imager ces mouvements a limité leur quantifica-
tion. La méthodologie fréquemment utilisée était basée sur des acquisitions d’images avant
et après traitement ce qui ne permettait pas de mettre en évidence des variations de po-
sition transitoires. Les développements récents des technologies comme les transmetteurs
électromagnétiques ou les systèmes type Exactrac ont rendu possible le suivi en temps réel,
ou presque, de la position du volume cible [5, 6, 7]. Dans ce chapitre, nous présenterons
les résultats de suivi des mouvements intrafractions avec une troisième technique basée sur
l’imagerie ultrasonore, les acquisitions étant réalisé par voie transpérinéale avec un balayage
continu de la zone irradiée grâce à une sonde automatisée. Aucun résultat n’a été publié
à ce jour avec cette modalité. L’analyse des déplacements sera réalisée sur l’ensemble des
patients traités avec ou sans prostate, puis pour chaque patient, avec également une analyse
des différents comportements possibles du volume cible. Nous présenterons ensuite les pre-
miers résultats d’un travail sur fantôme visant à valider les résultats obtenus avec la sonde
TP. Les décalages appliqués à un fantôme mobile seront mesurés par la modalité US mais
également par le système RayPilot. Ce dernier est basé sur la géolocalisation d’un unique
transmetteur électromagnétique implanté dans le volume cible. Enfin, les résultats prélimi-
naires d’une étude dosimétrique permettront de quantifier l’impact de ces mouvements sur
la qualité du traitement.
6.2 Suivi des mouvements de la prostate et de la loge pros-
tatique avec la sonde TP
6.2.1 Méthodologie
Les mouvements intrafractions ont été enregistrés sur l’ensemble des patients des co-
hortes TP-A et TP-B décrites dans la section 3.2.1, ce qui représente respectivement 426 et
438 sessions de traitements. Comme expliqué dans la description du fonctionnement du sys-
tème Clarity (section 1.3.3), le mode ”monitoring” est activé juste après l’étape de recalage
manuel US/US. Dans le cadre du protocole clinique, une acquisition CBCT a été réalisée
quotidiennement entre l’acquisition US et le début de l’irradiation. Pendant la phase de
”monitoring”, des déplacements ont pu donc être appliqués à la table de traitement afin
de corriger la position du patient en fonction des résultats du recalage CBCT/CT. Les
mouvements intrafractions ont alors deux composantes : la première correspond au réel dé-
placement du volume, tandis que la seconde est liée au déplacement de la table. La position
de celle-ci est localisée dans le système de coordonnées de la salle grâce au CPI, ce qui
permet de décorréler ces deux composantes et donc d’obtenir la mesure des mouvements du
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volume cible uniquement. Les déplacements exportés à partir du logiciel sont donnés dans
deux référentiels : le premier est le référentiel de la salle, et donc les deux composantes sont
confondues, le deuxième est dans le référentiel de la table, et donc seuls les déplacements du
volume cible sont mesurés. Sur la figure 6.1, nous pouvons observer un dédoublement des
courbes pour chaque direction à t=380 s. La courbe en trait plein correspond aux déplace-
ments mesurés dans le référentiel de la table. Les mesures réalisées pendant le déplacement
de la table ont été supprimées de l’analyse car le système de ”monitoring” n’est pas assez
rapide pour avoir des données précises dans ce cas là. Les analyses effectuées dans ce chapitre
ont donc été réalisées après traitement des données exportées pour supprimer cette phase.
Les séances peuvent être qualitativement classées par ”comportement” du déplacement
du volume cible. Nous avons utilisé la classification établie par Kupelian et al. [5] pour
quantifier l’occurence de chaque type de décalage. Les comportements utilisés sont :
– la stabilité : aucun mouvement significatif n’a été mesuré sur l’ensemble de la séance,
– la dérive : le volume s’éloigne de façon régulière de sa position initiale,
– les pics fréquents : à intervalle relativement régulier, le volume se déplace brusquement
et revient vers sa position d’origine,
– le palier permanent : le volume se décale de sa position d’origine et reste le temps
restant de la séance à une position stable,
– le palier temporaire : le volume atteint une position stable qu’il va quitter avant la fin
de la séance pour revenir vers sa position d’origine,
– l’irrégularité : plusieurs types de comportement ont été observés lors de la même
séance.
Afin de quantifier les déplacements intrafractions, les données ont été ré-échantillonnées
afin d’avoir un pas temporel régulier, puis analysées en ”tronquant” les sessions à différents
temps pour étudier l’évolution des mouvements en fonction de la durée de la séance. Deux
mesures ont été réalisées : la première consistait à calculer la moyenne des déplacements
sur les séances tronquées, en augmentant la durée de traitement T (figure 6.2) afin d’étudier
leurs variations d’amplitude. La seconde quantification des mouvements intrafractions avait
pour objectif de quantifier la fréquence des déplacements. Elle a été déterminée en fixant des
seuils géométriques et temporels et en comptabilisant le nombre de sessions pour lesquelles
les différents seuils ont été dépassés. Un exemple est donné dans la figure 6.3. Le temps de
séance T a également été pris en compte puisqu’il influe directement sur le résultat. Ainsi,
pour la séance représentée dans la figure 6.3, les 3 seuils géométriques ont été franchis sur
la durée T . Si la séance avait duré 180 s, le seuil de 7 mm n’aurait pas été franchi, et le seuil
de 5 mm n’aurait pas été dépassé pendant une durée supérieure à 30s. Afin de synthétiser
ces résultats, nous avons sélectionné deux temps de séance correspondant aux durées d’ir-
radiation nécessaires pour délivrer des doses de 2 et 7,25 Gy afin de se placer dans le cadre
de traitements conventionnels et hypofractionnés. Des plans de traitement ont été calculés
avec ces doses par fraction sur une cohorte de 10 patients et simulés sur un accélérateur afin
d’estimer le temps nécessaire à chaque protocole. Le détail de ces planifications sera donné
dans la section 6.4. A ces durées d’irradiation ont été ajoutées 120 secondes supplémentaires
pour prendre en compte le temps entre l’installation du patient et le début effectif du trai-
tement. Ainsi, les fréquences de dépassements de seuils seront détaillées pour des temps de
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session de traitement de 140 s + 120 s soit 260 s, pour la dose de 2 Gy, et de 290 s + 120 s
soit 410 s, pour la dose de 7,25 Gy.
Figure 6.1 – Déplacements du volume cible dans le référentiel de la salle (trait pointillé) et dans le
référentiel de la table (trait plein). Les courbes rouge, bleue et verte correspondent aux mouvements
mesurés respectivement dans les directions antéro-postérieure, supéro-inférieure et latérale.
6.2.2 Amplitude et fréquence des mouvements observés
Analyse inter-patient
Une revue visuelle des graphiques des différentes séances met en évidence deux phéno-
mènes : nous observons des mouvements principalement dans les directions longitudinale
et axiale et ces déplacements sont le plus souvent simultanés dans ces deux directions. Le
volume cible a tendance à être stable dans la direction latérale, bien que d’importants mou-
vements ont été ponctuellement observés.
La figure 6.4 présente des exemples de sessions pour lesquelles le comportement du vo-
lume cible diffère. La fréquence de chaque type de comportement décrit dans la section
précédente a été quantifiée pour les cohortes TP-A et TP-B (Tableau 6.1). Nous pouvons
ainsi observer que les comportements les plus fréquents après la stabilité sont la dérive et
les mouvements irréguliers.
Les moyennes des déplacements ont été calculées en faisant varier le temps de séance
entre 2 et 480 s (figure 6.5). Nous pouvons constater qu’en moyenne, les déplacements intra-
fractions sont faibles, inférieurs au millimètre. Le volume cible est stable dans la direction
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Figure 6.2 – Calcul de la moyenne des déplacements sur une séance de traitement. Les déplacements
vont être pris en compte dans le calcul jusqu’au temps T. Ici, la séance a été tronquée à 410s.
Figure 6.3 – Calcul des dépassements des seuils géométriques et temporels. Sur cette figure, trois
seuils géométriques et temporels ont été représentés : 3, 5 et 7 mm, et 15, 30, et 60 s. Les situations
A, B, et C représentent les dépassements des différents seuils pour les mouvements enregistrés dans
la direction longitudinale. A. Le déplacement du volume cible est supérieur à 3 mm pendant une
durée supérieure à 60s. B. Le déplacement du volume cible est supérieur à 5 mm pendant une durée
supérieure à 60 s. C. Le déplacement du volume cible est supérieur à 7 mm pendant une durée
supérieure à 30s.
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Stabilité Dérive Irrégularité Pics fréquents Palier permanent Palier temporaire
TP-A 53.5 % 23.4 % 12.1 % 5.6 % 4.2 % 1.2 %
TP-B 81.1 % 8.0 % 6.4 % 1.8 % 2.3 % 0.5 %
Tableau 6.1 – Fréquences des différents comportements observés sur l’ensemble des sessions
des cohortes TP-A et TP-B.
LR pour les deux cohortes. Au contraire, les déplacements les plus importants sont obser-
vés dans les directions AP et SI pour la cohorte TP-A. Ainsi, plus le temps de traitement
augmente, plus les déplacements sont importants. Les deux graphiques mettent en évidence
une différence de comportement entre les localisations prostate et prostatectomie. Alors que
les courbes en AP et SI sont parallèles, voire confondues, pour la localisation prostate, les
déplacements du volume cible des patients de la cohorte TP-B sont très faibles dans la di-
rection SI et plus importants dans la direction AP, quel que soit le temps de séance. Ces
observations sont confirmées par les moyennes calculées sur les temps de séance de 260 s et
410 s (tableau 6.2).
Figure 6.4 – Exemples des comportements du volume cible observés lors de différentes séances de
traitement. 1. Stabilité, 2. Dérive, 3. Pics fréquents, 4. Irrégularité, 5. Palier permanent, 6. Palier
temporaire.
La figure 6.7 représente le nombre de sessions pour lesquelles les seuils de 3, 5 et 7 mm
ont été dépassés pendant une durée supérieure au seuil temporel représenté en abscisse. Pour
cette analyse, le temps de la séance de traitement n’a pas été pris en compte. Sur l’ensemble
des séances que nous avons enregistré, nous notons qu’un mouvement supérieur à 3 mm et
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Figure 6.5 – Evolution de la moyenne des déplacements intrafractions pour chaque direction et
chaque cohorte selon le temps de séance T .
T AP SI LR
TP-A
260 s −0.7± 0.7 0.7± 0.6 −0.2± 0.4
410 s −0.9± 0.8 0.9± 0.8 −0.3± 0.5
TP-B
260 s −0.6± 0.4 0.2± 0.2 0.1± 0.3
410 s −0.8± 0.4 0.2± 0.3 0.1± 0.3
Tableau 6.2 – Moyennes des déplacements observés sur les cohortes TP-A et TP-B pour
des temps de traitement de 260 et 410 s. Les résultats sont donnés en mm.
Figure 6.6 – Fréquences des comportements du volume cible pour chaque patient, normalisées par
le nombre de sessions du patient considéré.
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pendant une durée supérieure à 120 s est survenu dans 16% des cas dans la direction AP. Les
déplacements supérieurs à 7 mm sont rares, et sont présents dans moins de 2,3% des sessions,
quelles que soient la direction et la cohorte. En revanche, les déplacements supérieurs à 3 mm
sont fréquents dans les directions AP et SI pour la cohorte TP-A, ce qui n’est pas le cas pour
la cohorte TP-B. L’impact de la durée de la session de traitement est représenté dans les
figures 6.8 pour la cohorte TP-A et 6.9 pour la cohorte TP-B. Nous pouvons observer qu’à
seuils géométriques et temporels égaux, les fréquences de dépassement augmentent lorsque
le temps de traitement est plus important pour la cohorte TP-A dans les directions AP et SI.
Ainsi, le seuil de 5 mm est dépassé une seule fois dans la direction AP pendant plus de 60 s
lorsque les sessions durent 260 s, contre 11 sessions pour les traitements d’une durée de 410 s.
Analyse intra-patient
Ces résultats calculés sur l’ensemble des patients de chaque cohorte ne permettent pas
de rendre compte de la variabilité intra-patient que ce soit pour la moyenne des déplace-
ments, ou la fréquence de dépassement des seuils. Pour mettre en évidence l’effet patient,
les courbes d’évolution de la moyenne sur l’ensemble des patients des déplacements de la
figure 6.5 ont été superposées à celles calculées pour chaque patient sur la figure 6.10. La
moyenne sur tous les patients est représentée par les marqueurs ronds, avec son écart-type
associé. Les moyennes pour chaque patient sont représentées par des croix, avec une couleur
différente par patient. Nous pouvons ainsi observer la divergence des déplacements mesurés
entre les différents patients notamment dans les directions AP et SI pour la cohorte TP-A.
Par exemple, le volume cible des patients TP-A7 et TP-A10 s’est déplacé en moyenne sur
l’ensemble de leurs sessions de traitement d’environ 2,5 mm pour une durée de traitement
égale à 480 s dans la direction postérieure, contre 0,7 mm dans la direction antérieure pour
le patient TP-A8. Les valeurs moyennes par patient sont moins dispersées pour la cohorte
TP-B, quelle que soit la direction considérée.
De même que pour les valeurs moyennes, les fréquences de dépassement de seuils sont
non seulements dépendantes de la durée de la session mais également du patient considéré.
Les figures 6.11 et 6.12 présentent la fréquence de dépassement du seuil géométrique de 3
mm pendant un temps supérieur à celui indiqué en abscisse, pour chaque patient, et pour
deux temps de traitement T , 260 et 410 s. Les courbes en trait plein représentent les fré-
quences calculées sur l’ensemble des cohortes, précédemment présentées dans les figures 6.8
et 6.9. Les fréquences ont été normalisées par le nombre de sessions de traitement de chaque
patient, et par le nombre total de sessions pour les valeurs calculées sur l’ensemble des co-
hortes. Nous pouvons ainsi observer qu’avec une durée de traitement de 410 s, les volumes
cibles des patients TP-A2 et TP-A13 n’ont pas été déplacés de plus de 3 mm pendant une
durée supérieure à 5 s, alors que les seuils 3 mm pendant plus de 60 s ont été franchis lors de
plus de la moitié des sessions de traitements des patients TP-A3 et TP-A7, dans la direction
AP.
L’amplitude des mouvements intrafractions est donc patient-dépendante, de même que
le comportement du volume cible lors des différentes sessions de traitement. La fréquence des
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Figure 6.7 – Nombre de sessions pour lesquelles un déplacement supérieur à 3, 5 ou 7 mm a été
observé pendant une durée supérieure au seuil temporel indiqué en abscisse. La durée de la session
n’a pas été prise en compte ici. Les graphiques de la colonne de gauche correspondent aux mesures
relevées sur la cohorte TP-A, tandis que ceux de la colonne de droite représentent les déplacements
observés sur la cohorte TP-B. Les courbes en rouge, bleu et vert correspondent respectivement aux
directions AP, SI et LR. Les courbes en trait plein, tirets et pointillés représentent respectivement
les dépassements des seuils géométriques de 3, 5 et 7 mm.
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Figure 6.8 – Nombre de sessions pour lesquelles un déplacement supérieur à 3, 5 ou 7 mm a été
observé pendant une durée supérieure au seuil temporel indiqué en abscisse sur la cohorte TP-A.
La durée de la sessions est égale à 260 et 410 s pour les résultats figurant respectivement dans
les colonnes gauche et droite. Les courbes en rouge, bleu et vert correspondent respectivement aux
directions AP, SI et LR. Les courbes en trait plein, tirets et pointillés représentent respectivement
les dépassements des seuils géométriques de 3, 5 et 7 mm.
différents types de comportement a été également calculée pour chaque patient et représentée
dans la figure 6.6. Nous pouvons observer que le déplacement du volume cible ne se réalise
pas de la même manière pendant toutes les séances de traitement d’un même patient. Par
exemple, les déplacements du volume cible du patient TP-A12 ont été caractérisés avec les
comportements ”stabilité”, ”dérive”, ”pics fréquents”, ”irrégularité” et ”palier permanent”.
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Figure 6.9 – Nombre de sessions pour lesquelles un déplacement supérieur à 3, 5 ou 7 mm a été
observé pendant une durée supérieure au seuil temporel indiqué en abscisse sur la cohorte TP-B.
La durée de la sessions est égale à 260 et 410 s pour les résultats figurant respectivement dans
les colonnes gauche et droite. Les courbes en rouge, bleu et vert correspondent respectivement aux
directions AP, SI et LR. Les courbes en trait plein, tirets et pointillés représentent respectivement
les dépassements des seuils géométriques de 3, 5 et 7 mm.
D’autres patients présentent un comportement majoritaire, comme le patient TP-A3, pour
lequel le volume cible s’est déplacé avec une dérive pendant la plupart de ses séances de
traitement.
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Figure 6.10 – Evolution de la moyenne des déplacements intrafractions pour chaque direction et
chaque patient des cohortes TP-A et TP-B selon le temps de la séance T .
6.2.3 Impact des mouvements sur les marges de traitement
Les marges de traitement uniquement attribuable aux mouvements intrafractions, c’est-
à-dire en supposant négligeable les autres sources d’erreur, ont été calculées avec la métho-
dologie de Van Herk présentée dans la section 1.2.2.4. Pour chaque séance de traitement, les
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Figure 6.11 – Nombre de sessions pour lesquelles un déplacement supérieur à 3 mm a été observé
pendant une durée supérieure au seuil temporel indiqué en abscisse, pour chaque patient de la cohorte
TP-A. La durée de la session est égale à 260 et 410 s pour les résultats figurant respectivement dans
les colonnes gauche et droite. Les courbes en trait plein représentent les fréquences calculées sur
l’ensemble des patients de la cohorte, tandis que les valeurs calculées pour chaque patient sont
représentées en pointillés.
mouvements intrafractions ont été moyennés sur le temps de séance considéré. L’ensemble
de ces valeurs a permis de calculer une moyenne et un écart-type des déplacements pour
chaque patient, desquelles découlent l’erreur systématique Σ (écart-type sur l’ensemble des
moyennes des patients), et l’erreur aléatoire σ (moyenne quadratique des écarts-types de
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Figure 6.12 – Nombre de sessions pour lesquelles un déplacement supérieur à 3 mm a été observé
pendant une durée supérieure au seuil temporel indiqué en abscisse, pour chaque patient de la cohorte
TP-B. La durée de la session est égale à 260 et 410 s pour les résultats figurant respectivement dans
les colonnes gauche et droite. Les courbes en trait plein représentent les fréquences calculées sur
l’ensemble des patients de la cohorte, tandis que les valeurs calculées pour chaque patient sont
représentées en pointillés.
chaque patient). Les marges ont été calculées pour deux durées de séances de traitement,
260 et 410 s, avec la formule 1.8. Les résultats sont donnés dans le tableau 6.3. Nous pouvons
observer que les marges de traitement sont plus faibles pour la localisation prostatectomie
que pour la localisation prostate, avec des valeurs comprises entre 0.88 et 1.62 mm contre
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1.59 et 2.82 mm. L’augmentation de la durée de la séance affecte peu les marges calculées
sur la cohorte TP-B, avec une différence entre les valeurs inférieures à 0.2 mm. L’impact est
plus important pour la localisation prostate, avec une différence entre les marges égale à 0.5
mm dans les directions AP et SI.
260 s 410 s
AP SI LR AP SI LR
TP-A
Σ 0.69 0.60 0.42 0.85 0.77 0.49
σ 0.85 0.70 0.78 1.00 0.83 0.85
Marges 2.33 2.00 1.59 2.82 2.50 1.81
TP-B
Σ 0.40 0.24 0.28 0.43 0.29 0.32
σ 0.66 0.41 0.63 0.78 0.44 0.69
Marges 1.47 0.88 1.14 1.62 1.04 0.28
Tableau 6.3 – Marges calculées pour des durées de traitement de 260 et 410s sur la base
des déplacements observés sur les cohortes TP-A et TP-B. Les valeurs Σ et σ représentent
respectivement l’erreur systématique et l’erreur aléatoire. Les résultats sont donnés en mm.
6.2.4 Discussion
Les résultats présentés dans ce chapitre ont mis en évidence un faible déplacement en
moyenne du volume cible, ce qui masquait de très fortes disparités parmi les patients. Nous
avons pu aussi observer une différence entre les déplacements des volumes cibles des pa-
tients traités avec la prostate en place (cohorte TP-A), et des patients traités après une
prostatectomie (cohorte TP-B). Les mouvements de cette seconde localisation étaient très
faibles, voire pratiquement nuls dans la direction SI. Enfin, l’étude des comportements des
mouvements a mis en évidence le caractère aléatoire de ces derniers, et l’impossibilité de
prévoir leur amplitude. En revanche, les résultats ont montré que plus le temps de séance
augmentait, plus les déplacements étaient importants.
Des études ont été précédemment publiées sur l’observation des mouvements intrafrac-
tions pour la localisation prostate. Nous nous sommes intéressés uniquement à celles pour
lesquelles le suivi a été réalisé en temps réel, c’est-à-dire avec une technologie permettant
l’acquisition des données pendant la séance de traitement, et non uniquement avant et après
l’irradiation. Les observations rapportées par Kupelian et al. et Langen et al. avec le sys-
tème Calypso sur des cohortes de 35 patients (1157 sessions) et 17 patients (550 sessions),
respectivement, concordaient avec nos observations [5, 6]. Les déplacements augmentaient
quand la durée du traitement se prolongeait et des mouvements de même amplitude et
fréquence dans les directions AP et SI ont été enregistrés. Kupelian et al. ont ainsi relevé
des mouvements supérieurs à 3 mm et 5 mm sur une durée supérieure à 30 secondes dans
respectivement 41 % et 15 % des sessions. De même, au cours de leur étude, le volume
cible de certains patients ne bougeait que très peu pendant leur traitement (un déplacement
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supérieur à 3 mm a été observé dans 3 % des sessions d’un patient) alors que pour certains,
des déplacements ont été mesurés à presque chaque session (déplacements supérieurs à 3
mm dans 87 % des sessions d’un patient). Xie et al. ont utilisé la modalité 2D-kV montée
sur un appareil Cyberknife pour suivre les mouvements prostatiques, mais les résultats de
cette étude étaient difficilement comparables avec les deux précédentes et la nôtre car le
temps de traitement moyen était beaucoup plus important et que la position du patient a
été corrigée lorsque la prostate se déplaçait au-delà de 5 mm [7].
Concernant la localisation prostatectomie, trois études ont été menées avec le système
Calypso pour observer les mouvements pendant l’irradiation [8, 9, 10]. Nos résultats ne sont
pas du tout en accord avec ceux publiés par Klayton et al. et Tong et al. [8, 10]. Le tableau
6.4 permet de comparer les fréquences de sessions pour lesquelles le volume cible s’est dé-
placé de plus de 5 mm pendant une durée supérieure à 1 ou 30 s, calculées dans l’étude de
Klayton et al. et la nôtre. Nos résultats correspondent à ceux qui ont été présentés dans la
figure 6.7. Nous pouvons ainsi constater les divergences qui existent dans les directions AP
et SI.
AP SI LR
Seuil temporel (s) 1 30 1 30 1 30
Klayton et al. [8] 25 5 28 7 1.6 ¡0.5
Notre étude 2.6 1.5 0 0 0.7 0.7
Tableau 6.4 – Pourcentage de sessions pour lesquelles un mouvement supérieur à 5 mm a
été observé pendant une durée supérieure à 1 et 30 s, d’après l’étude de Klayton et al. et la
nôtre.
Tong et al. ont comparé les données issues d’une cohorte de 200 patients non opérés
(7738 sessions) et 36 patients traités après prostatectomie (922 sessions). La fréquence de
dépassements du seuil géométrique pendant 30 s dans au moins une direcction était signifi-
cativement plus élevée pour les patients traités après prostatectomie, égale à 35,6 % contre
27,2 % pour les patients non opérés. Ces deux études ont donc conclu que les mouvements
du volume cible en prostatectomie étaient en amplitudes et en fréquences au moins égaux
aux mouvements observés sur des patients non opérés.
Nous pouvons suggérer différentes raisons expliquant de tels différences entre ces deux
études et la nôtre. Par exemple, les transmetteurs ont pu migrer au sein de la loge prosta-
tique. Or Klayton et al. ont montré que la position des transmetteurs était stable à ± 1 mm.
De notre côté, il est possible que la zone d’intérêt suivie par l’algorithme et constituée du
RPV dilaté de 2 cm n’était pas appropriée. Si celle-ci est trop faible, l’information contenue
n’est pas suffisante pour que l’algorithme donne des résultats fiables. Au contraire, une zone
trop importante comprend des tissus dont le déplacement n’est pas nécessairement corrélé
au volume cible, comme les os pelviens par exemple, ce qui fausse les résultats. Enfin, il est à
noter que l’appareil Clarity et le logiciel de suivi ont été développés pour la localisation pros-
tate. Il est donc possible que l’algorithme ne soit pas approprié pour suivre les déplacements
de la loge prostatique. Un travail en cours dans notre équipe sur le recalage automatisé des
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images TP-US interfraction, similaire à ce qui a été développé dans la section 5.3, suggère
que les paramètres de l’algorithme sont différents entre les deux localisations pour obtenir
des résultats corrects. Il est donc probable que l’algorithme de recalage intrafraction néces-
site des ajustements propres à chaque localisation.
Nous avons pu constater visuellement que les mouvements n’étaient pas prévisibles.
Ainsi, des études statistiques ont confirmé que les déplacements intrafractions ne suivaient
pas une distribution gaussienne [11], et pouvaient même être décrits par le modèle mathéma-
tique appelé marche aléatoire [12]. Avec ce formalisme, les pas successifs des déplacements
sont aléatoires et non corrélés entre eux, le déplacement au pas suivant ne dépendant alors
uniquement que de son état présent, sans impact de son état passé même le plus proche.
Les mouvements intrafraction pour cette localisation ne peuvent donc être pris en compte
de la même façon que ceux d’autres localisations comme le poumon ou le foie, la respiration
n’ayant qu’une incidence faible sur le volume prostatique, mise en évidence par une décom-
position en ondelette dans l’étude de Lin et al. [109].
Dans ces conditions, l’application de la méthode de Van Herk pour notre calcul de marges
est peu appropriée, l’hypothèse de départ étant que la distribution des incertitudes suive
une loi gaussienne. Un calcul de marges similaire au nôtre a été réalisé par Litzenberg et
al. avec des données acquises avec le système Calypso sur une cohorte de 35 patients (1157
sessions) [110]. Le temps des séances de traitement était compris entre 8 et 10 minutes.
Dans leur étude, les marges prenant en compte uniquement les déplacements intrafraction
étaient de 4.8 mm, 4,7 mm et 2.4 mm respectivement dans les directions AP, SI et LR. Sur
une durée de séance de 9 minutes, nous trouvons des valeurs égales à 3.2 mm, 2.8 mm, et
2.1 mm. Nos marges sont donc plus faibles, notamment dans la direction SI avec un écart
entre les deux études proches de 2 mm. Le nombre inférieur de patients et de sessions pris
en compte dans notre étude peut expliquer cette différence.
Li et al. ont proposé un calcul de marges basé sur la convolution de la fonction de den-
sité de probabilité des mouvements intrafractions calculés sur la même cohorte de patient
que celle de Litzenberg et al., avec des distributions de doses obtenues sur deux patients
par traitement en IMRT et 7 champs. Les distributions ont été calculées avec des marges
comprises entre 0 et 5 mm [13]. Il a été mis en évidence qu’une marge de 2 mm est nécessaire
pour obtenir une couverture suffisante du PTV.
Que ce soit avec la méthodologie de Van Herk ou par un calcul de convolution, aucune de
ces deux méthodes ne permet de prendre en compte le nombre de fractions dont est constitué
le traitement. De plus, les rotations n’ont pas été incluses dans le calcul, que ce soit dans
notre étude ou dans celles de Litzenberg et al. et Li et al. [110, 13]. Or, Rijkhorst et al. ont
montré que la prise en compte des rotations dans le calcul des marges augmentait celle-ci
de 2 mm, passant ainsi de 4 à 6 mm [111]. Les rotations sont calculées par l’algorithme
de suivi du système TP-US mais celles-ci ne sont pas accessibles dans le mode d’utilisation
clinique de l’appareil. Pourtant, une diminution des marges de traitement nécessitera de
quantifier ces rotations, qui peuvent être non négligeables autour de l’axe LR notamment
lorsque les séances de traitement deviennent plus longues en cas d’hypofractionnement [112].
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6.3 Suivi des mouvements intrafraction en utilisant conjoin-
tement les systèmes Clarity et RayPilot
Contrairement à l’étude des mouvements interfractions, nos mesures relevées avec la mo-
dalité US-TP ne peuvent être comparées à une seconde modalité d’imagerie. Une première
possibilité est de réaliser une acquisition CBCT en fin de traitement ou lorsque des seuils
géométriques et temporels préalablement fixés sont dépassés, mais cette solution ne permet
pas de comparer en temps réel les déplacements observés. Une seconde option envisagée est
d’utiliser conjointement deux systèmes de suivi des mouvements. Grâce à une collaboration
avec l’entreprise Micropos, le centre Léon Bérard a pu bénéficier du prêt de l’appareil Ray-
Pilot. Une étude sur fantôme a été mise en place afin d’évaluer la compatibilité des deux
systèmes et de quantifier leur précision pour mesurer le déplacement d’une structure mobile.
6.3.1 Présentation du système RayPilot
Le système RayPilot a été présenté succinctement dans le chapitre 1 (voir 1.2.2.2) ainsi
que dans la publication de Kindblom et al. [113]. Pour cette étude, un transmetteur était
placé dans l’urètre du patient ce qui n’est plus le cas actuellement, puisqu’il est maintenant
implanté par voie transpérinéale dans le volume cible sous guidage échographique transrec-
tal. La position de ce transmetteur est repérée grâce un ensemble de détecteurs disposés
dans une plateforme qui doit être placée entre le patient et la table de traitement. Il est relié
à un fil qui permet, en plus de collecter des données dosimétriques, de le retirer à la fin du
traitement sous anesthésie locale.
La précision de la localisation du transmetteur a été évaluée par Kindblom et al. par
comparaison avec celle calculée par recalage de radiographies 2D -kV orthogonales. Ils ont
mis en évidence une différence moyenne en 3D égale à 1,7 ± 1,0 mm. De même que pour
le système US-TP, aucune étude n’a validé en temps réel la précision du suivi réalisé avec
cet appareil. L’implantation du transmetteur chez des patients traités après une prostatec-
tomie n’a également jamais été réalisée mais les études effectuées avec le système Calypso
en démontrent la faisabilité [8, 9].
6.3.2 Etude préliminaire sur fantôme mobile
Dispositif
Un fantôme permettant le déplacement de la prostate au moins dans la direction longi-
tudinale a été réalisé avec l’aide d’Adeline Bernard, ingénieur-recherche au sein de l’équipe
Ultrasons du laboratoire CREATIS. Il était constitué d’un contenant en plastique rigide avec
sur une des faces une fenêtre de visualisation pour la sonde TP. Les structures du fantôme
ont été réalisées en PVA, alcool polyvynilique. La densité de ce matériau varie en fonction
de sa concentration et du nombre de cycles de congélation / décongélation effectués pour
le rigidifier. Le rectum était assimilé à une plaque de PVA moulée au fond du contenant
plastique. La prostate a également été réalisée en PVA, dans lequel a été rajouté de la silice
afin d’en améliorer le contraste. Plusieurs formes ont été testées avant d’aboutir à une forme
ovoïde obtenue à partir d’un moulage dans un œuf de poule. Un fil métallique a été placé
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dans la prostate afin de pouvoir déplacer celle-ci dans le fantôme, ainsi que le transmetteur
RayPilot (figure 6.13). Le reste du contenant plastique était rempli avec un liquide égale-
ment constitué de PVA. La densité de ce liquide était suffisante pour maintenir la prostate
au même niveau vertical dans le fantôme et permettait également de déplacer celle-ci sans
à-coups. Les mouvements ont été effectués grâce à une plateforme mobile contrôlée manuel-
lement par une vis sans fin (figure 6.14). L’ensemble du dispositif est schématisé dans la
figure 6.15.
Figure 6.13 – A. Transmetteur RayPilot. B. Prostate ovoïde dans laquelle sont implantés sur la
gauche le fil métallique permettant les déplacements et sur la droite le transmetteur.
Figure 6.14 – Sonde US-TP au contact du fantôme dans lequel se trouve la prostate reliée à la
plateforme mobile par un fil métallique.
Premiers résultats
Des acquisitions CT et US-TP ont été réalisées afin de vérifier la visibilité de la prostate.
Le contraste était suffisant sur l’image US, mais faible sur l’image CT (figure 6.16). Le
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Figure 6.15 – Ensemble du dispositif permettant la comparaison du suivi des mouvements sur
fantôme mobile.
repérage de la prostate sur l’image CBCT a donc été réalisé grâce au transmetteur et au fil
métallique.
Figure 6.16 – A. et B. Vues coronales des acquisitions respectivement CT et US-TP du fantôme.
Des premiers tests ont été effectués sous l’appareil de traitement en utilisant conjointe-
ment les deux systèmes. Le dispositif mis en place est visible sur la figure 6.17 à l’exception
de la plateforme de déplacement qui a été rajouté après (figure 6.14). La position de la
prostate pour les deux systèmes a été initialisée à 0 dans toutes les directions, puis un dé-
placement a été effectué. Les résultats ont montré une bonne concordance des mouvements
mesurés entre les deux appareils. Deux exemples relevés en fin de déplacement sont donnés
dans le tableau 6.5. Nous pouvons constater que l’écart entre les deux modalités était infé-
rieur ou égal à 1 mm quelle que soit la direction considérée.
Des tests plus approfondis vont être réalisés dans les prochaines semaines. Les valeurs des
déplacements trouvées par les deux modalités seront contrôlées par des acquisitions CBCT
effectuées avant et après décalage de la prostate. Les courbes des mouvements mesurés avec
chaque appareil seront également superposées afin de mettre en évidence les différents temps
de réponse lors d’un déplacement du volume cible.
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Figure 6.17 – Ensemble du dispositif mis en place sur la table de traitement.
Exemple 1 Exemple 2
AP SI LR AP SI LR
Clarity 8.6 -0.9 -2.0 -0.3 -0.1 6.2
RayPilot 7.6 -1.7 -2.7 -0.2 0.0 5.9
Delta 1.0 0.8 0.7 -0.1 -0.1 0.3
Tableau 6.5 – Mouvements calculés par les systèmes Clarity et RayPilot lors de deux
déplacements de la prostate.
Nous avons validé l’utilisation conjointe des deux systèmes de suivi des mouvements sur
fantôme. En revanche, un système de fixation de la sonde ainsi qu’un moyen d’immobilisa-
tion sont à mettre au point avant une utilisation sur patient. En effet, la base sur laquelle
est normalement fixée la sonde est constituée de métal ce qui empêche la détection du trans-
metteur par le système RayPilot. La solution envisagée consiste à fixer la sonde sur un rail
mobile guidé par deux barres d’indexation, réalisés en PVC.
6.4 Impact dosimétrique des mouvements intrafractions
6.4.1 Méthodes
Afin de quantifier l’incidence des mouvements intrafraction sur la qualité de traitement
des patients, nous avons débuté une étude dosimétrique visant à comparer des distributions
de dose obtenues sans et avec prise en compte de ces déplacements. Deux protocoles de trai-
tement ont été choisis : le premier consistait à délivrer 80 Gy avec 2 Gy par fraction, tandis
que le second était un plan hypofractionné avec une dose totale de 36.25 Gy en 5 fractions de
7.25 Gy [114]. La marge utilisée pour les deux plans était de 5 mm autour du CTV constitué
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de la prostate. Les contraintes de doses à respecter lors de la planification sont listées dans
le tableau 6.6. Les plans de traitements ont été calculés sur les images CT de référence de 10
patients inclus dans la cohorte TP-A. Les trois autres patients de cette cohorte ont été exclus
car ils étaient porteurs d’une prothèse de hanche. Les dosimétries ont été planifiés en VMAT
avec le TPS Monaco 5.0, en autorisant deux arcs de traitement, 140 points de contrôle par
arc et une incertitude statistique pour le calcul Monte Carlo de 1 % par plan. La grille de
calcul de la distribution de dose était égale à 3 mm. L’isocentre de traitement était défini
comme étant le barycentre du PTV. Après calcul d’un premier plan, dit plan de base, pour
chaque patient et chaque protocole, un second plan a été calculé afin de prendre en compte
les mouvements, en translatant l’isocentre de traitement. Une nouvelle distribution de dose
a été calculée en appliquant le plan de base à ce nouvel isocentre sans nouvelle optimisation.
La valeur de translation a été calculée pour chaque patient comme étant la moyenne des
déplacements observés sur l’ensemble des sessions du patient considéré pour le protocole à
80 Gy, et sur les 5 sessions ayant été affectées par les déplacements les plus importants pour
le protocole à 36.25 Gy. Les temps nécessaires à l’irradiation ont été pris en compte pour le
calcul des moyennes ainsi que 120 s supplémentaires pour le temps entre la fin de l’instal-
lation du patient et le début de l’irradiation, soit 260 s pour le protocole à 80 Gy, et 410 s
pour le protocole à 36.25 Gy. L’ensemble de ce procédé est résumé dans le schéma 6.18. Les
translations appliquées à chaque plan de traitement et patient sont listées dans le tableau 6.7
80 Gy 36.25 Gy
PTV V95% > 90% V95% > 90%
Paroi rectale V95% < 0.8cc V100% < 5%
V92.5% < 5% V80% < 20%
Paroi vésicale V100% < 0.8cc V100% < 10%
V62.5% < 25% V50% < 40%
Tableau 6.6 – Contraintes dosimétriques pour les volumes PTV, paroi rectale et vésicale.
Par exemple, 90% du volume du PTV doit recevoir une dose au moins supérieure à 95 % de
la dose prescrite (soit 76 Gy pour le protocole à 80 Gy et 34.4 Gy pour le protocole à 36.25
Gy).
6.4.2 Résultats
Les histogrammes dose-volume moyennés sur l’ensemble des patients sont présentés dans
la figure 6.19, en superposant les résultats obtenus avec les plans de base et en prenant en
compte les mouvements intrafractions. Nous pouvons constater en moyenne que les résultats
diffèrent très peu pour le protocole à 80 Gy. Les couvertures du CTV et du PTV sont
légèrement inférieures avec le plan incluant les mouvements intrafractions. La dose reçue
par la paroi rectale diminue également alors que celle reçue par la paroi vésicale augmente
légèrement. Les mêmes effets sont observés pour les plans du protocole à 36.25 Gy et sont
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Figure 6.18 – Méthode de calcul des translations appliquées à l’isocentre des plans de traitement
pour prendre en compte les mouvements intrafractions.
plus marqués notamment pour la couverture du TPV et la dose reçue par la paroi rectale.
Nous pouvons expliquer ces résultats par les sens des translations appliquées sur les patients.
En moyenne, les volumes cibles des patients se déplacent dans les directions postérieures et
inférieures, ce qui a bien pour effet d’éloigner le rectum de la zone de fort gradient. De même,
un volume plus important de paroi vésicale sera compris dans cette zone. Les relevés des
contraintes de doses pour les différents volumes sont présentés dans les tableaux 6.8 pour le
protocole à 80 Gy et 6.9 pour le protocole à 36.25 Gy. Quel que soit le patient considéré, la
distribution de dose calculée avec le protocole à 80 Gy est peu affectée par le déplacement
du patient. L’impact le plus important est observé sur le patient TP-A7. Les écarts entre
les deux distributions sont plus importants avec le protocole à 36.25 Gy. Pour le patient
TP-A7, la perte de couverture du CTV et du PTV est supérieure à 10%. C’est aussi pour ce
patient que le volume de paroi vésicale recevant 50% de la dose prescrite augmente le plus,
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Protocole à 80 Gy
Direction A1 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13
AP -1.8 0.6 -1.4 0.0 -2.2 0.0 -1.0 -0.1 -1.5 -1.1
SI -1.5 0.3 -1.3 0.0 -1.7 -1.6 -1.5 0.1 -1.0 -0.5
LR -1.0 0.2 -0.5 -1.0 0.1 -0.2 -0.3 -0.1 0.2 -0.7
Protocole à 36.25 Gy
Direction A1 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13
AP -2.4 2.6 -2.7 1.4 -4.9 0.1 -1.8 -1.3 -2.3 -1.8
SI -2.4 2.2 -2.4 0.9 -4.3 -3.7 -2.6 -0.6 -1.9 -0.9
LR -2.4 0.5 -1.6 -4.6 -0.1 -1.2 -0.1 0.6 0.1 -1.9
Tableau 6.7 – Translations appliquées à l’isocentre du traitement de base de chaque pa-
tient afin d’obtenir les plans à 80 Gy et 36.25 Gy avec prise en compte des mouvements
intrafractions. Les données sont en mm.
soit 7.0%. Les résultats sont inversés pour seulement 2 patients : les couvertures du CTV et
du PTV augmentent ainsi que la dose à la paroi rectale pour les patients TP-A4 et TP-A6.
Ce sont également les seuls patients pour lesquels la dose à la paroi vésicale diminue. Nous
pouvons noter que pour ces deux patients, le déplacement moyen calculé sur 5 sessions pour
le protocole à 36.25 Gy est dans le sens supérieur et antérieur, contrairement à tous les
autres patients. Pour illustrer les différences les plus importantes, les histogrammes dose-
volume des patients TP-A4 et TP-A7 pour le protocole à 36.25 Gy sont présentés dans la
figure 6.20.
6.4.3 Discussion
Les résultats présentés ici sont issus d’une étude préliminaire et doivent faire l’objet de
plus amples développements en raison des hypothèses que nous avons formulées et qui sont :
– le déplacement rigide de l’image CT. Afin de prendre en compte les mouvements intra-
fraction, l’image CT de référence a entièrement été décalée par rapport au précédent
isocentre de traitement. Or, les mouvements que nous avons mesuré correspondent
à ceux du volume cible et peuvent ne pas être similaire à ceux des autres organes.
L’image CT pourrait être déformée, mais cela nécessiterait de connaître les déplace-
ments des autres tissus.
– la même image CT est utilisée pour l’ensemble des sessions. Nous négligeons ainsi les
variations anatomiques du patient d’un jour à l’autre du traitement, en particulier
celles du remplissage vésical et rectal.
– La moyenne des déplacements pour le protocole à 36.25 Gy a été calculée sur les 5
sessions les plus affectées par les mouvements intrafractions. Nous nous mettons ainsi
dans la pire des situations et exagérons volontairement l’effet du fractionnement. Les
mouvements étant aléatoires et non prévisibles, une deuxième stratégie pour ce pro-
tocole consistera à tirer de façon aléatoire 5 sessions parmi toutes celles enregistrées
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Figure 6.19 – Histogrammes dose-volume moyennés sur l’ensemble des patients inclus dans cette
étude. A. Protocole à 80 Gy. B. Protocole à 36.25 Gy. Les courbes en traits pleins correspondent aux
résultats issus du plan de base, c’est-à-dire sans prendre en compte les mouvements intrafractions.
Les courbes en traits pointillés représentent les distributions de dose obtenues en prenant en compte
les mouvements. Les courbes en rose, rouge, bleu et vert correspondent respectivement aux volumes
du CTV, du PTV, de la paroi vésicale et de la paroi rectale.
Figure 6.20 – Histogrammes dose-volume calculés pour les patients TP-A5 et TP-A7 avec le
protocole à 36.25 Gy. Les courbes en traits pleins correspondent aux résultats issus du plan de base,
c’est-à-dire sans prendre en compte les mouvements intrafractions. Les courbes en traits pointillés
représentent les distributions de dose obtenues en prenant en compte les mouvements. Les courbes
en rose, rouge, bleu et vert correspondent respectivement aux volumes du CTV, du PTV, de la paroi
vésicale et de la paroi rectale.
pour le patient considéré, et à calculer la distribution de dose obtenue avec les mou-
vements moyennés sur ces sessions. Ce même processus peut être réalisé plusieurs fois
afin d’établir une probabilité de distributions de dose.
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– Le déplacement est supposé constant tout au long de la session de traitement. Nous
négligeons ici la temporalité entre le déplacement du volume à l’instant t et la dose
délivrée à ce même instant t, phénomène appelé effet ”interplay”.
Des études dosimétriques similaires ont été menées par Zhang et al. [14], Li et al. [13]
et Adamson et al. [115]. Les méthodes de calcul diffèraient légèrement, le premier déplaçant
l’image CT pour chaque session, et les deux suivants convoluant la distribution de dose avec
la fonction de probabilité de distribution des mouvements, mais les conclusions étaient iden-
tiques. La couverture du CTV restait adéquate avec les marges utilisées dans les différentes
études, à savoir 5 mm et 3 mm en regard du rectum, 2 mm et 4 mm pour respectivement
Zhang et al., Li et al. et Adamson et al.
L’effet ”interplay” a été étudié tout d’abord par Hossain et al. [116], lesquels ont recalculé
des distributions de dose pour des traitements de 9,5 Gy par fraction en IMRT. Pour chaque
segment, la position des lames a été modifiée par rapport au plan statique à l’opposé du
mouvement mesuré préalablement avec l’appareil Cyberknife sur une cohorte de 7 patients.
Un nouveau calcul de dose était réalisé avec ces nouvelles positions pour chaque segment.
Leur méthode a permis de mettre en évidence des changements importants sur la couverture
du CTV si les déplacements mesurés étaient supérieurs à 5 mm. Du fait de l’imprévisibilité
de ces mouvements, ils recommandaient d’utiliser des stratégies de correction des mouve-
ments intrafractions si une forte dose par fraction était utilisée. Langen et al. [15] ont utilisé
la méthode développée par Waghorn et al. [117] afin de mettre en évidence l’impact des mou-
vements intrafractions sur la couverture du volume cible pendant un traitement en IMRT,
tout en prenant en compte l’effet ”interplay”. Dans la méthode de Waghorn, les cartes de
fluence étaient exportées du TPS pour chaque segment vers Matlab où elles étaient décalées
de la valeur du mouvement intrafraction correspondant à ce segment. La réimportation de
ces cartes dans le TPS a permis de calculer la distribution de dose. Ce calcul a été réalisé
pour des fractions de 2 Gy, en cumulant la dose reçue sur un nombre croissant de fractions
afin d’évaluer l’impact du fractionnement. Ils ont ainsi pu mettre en évidence une faible
dégradation de la couverture du CTV, avec une marge de 5 mm autour de celui-ci sauf en
regard du rectum où elle était égale à 3 mm. Cette perte de couverture était d’autant moins
importante que le nombre de fractions augmentait. L’utilisation de marges trop faibles et
un nombre de fractions inférieur à 5 ont conduis à une perte de couverture du CTV. Nous
pouvons supposer que cela sera d’autant plus vrai que l’hypofractionnement implique de
fortes doses par session, et donc une probabilité de déplacement plus importante due à l’al-
longement de la durée du traitement. Enfin, Azcona et al. ont mesuré l’impact de l’effet
”interplay” sur un nombre croissant de fractions et ont trouvé qu’il était négligeable à partir
de 7 séances de traitement [118].
Ces études n’ont pris en compte que les translations du volume cible. Deux équipes ont
étudié l’impact des rotations intrafractions sur la distribution de dose réellement délivrée.
Amro et al. ont utilisé la même méthode que la nôtre, à savoir un décalage rigide de l’image
CT puis un recalcul de la distribution de dose, en incluant les rotations, pour une cohorte
de 26 patients [119]. Le calcul était réalisé avec une marge de 5 mm autour du CTV, pour
un traitement en IMRT avec 7 champs et une dose de 1,8 Gy par fraction (79,2 Gy en
dose totale). Contrairement aux précédentes études, ils sont arrivés à la conclusion que les
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mouvements intrafraction pouvaient impacter la qualité du traitement, les couvertures du
CTV calculées avec l’image CT décalée étant insuffisantes pour 16 % des patients. Van de
Water et al. ont également insisté sur la nécessité de corriger les rotations supérieures à 5˚si
la marge utilisée était de 3 mm [120].
L’impact des mouvements intrafraction est de mieux en mieux connu concernant la cou-
verture du volume cible. En revanche, il n’existe à ce jour aucune étude présentant des
résultats sur la dose reçue par les organes à risque. L’approximation faite dans ce chapitre
de décaler rigidement tout le CT n’est pas correcte puisque la vessie et le rectum ne sont pas
mécaniquement liés à la prostate. Bien qu’on puisse supposer au moins pour le rectum que
les mouvements sont corrélés, leurs amplitudes peuvent différer. Une perspective d’étude
serait de suivre non pas les mouvements de la prostate, mais ceux du rectum et de la paroi
vésicale visibles sur les images US-TP. Cependant, la qualité d’image, bien que suffisante
pour la prostate, peut devenir alors problématique notamment pour la paroi antérieure du
rectum difficilement discernable selon le patient.
Aujourd’hui, il n’existe pas de travaux similaires sur la localisation post-prostatectomie,
d’autant plus que les observations des déplacements sont peu nombreuses. Nos propres re-
levés sont sujets à questionnement comme nous avons pu le mentionner dans la section
précédente, et une étape de validation est nécessaire avant d’envisager la réalisation d’une
étude dosimétrique.
6.5 Conclusion
Aucune étude n’a été publiée sur le suivi intrafraction des mouvements prostatiques avec
la modalité US. Concernant la localisation prostate, nos résultats concordent avec ceux de
la littérature existante ce qui laisse à penser que ce système est fiable. Une étude avec une
seconde modalité d’imagerie permettra de valider définitivement l’utilisation de cet appareil
pour cette localisation. En revanche, les données acquises sur des patients traités après une
prostatectomie ne sont en accord ni avec nos résultats obtenus sur la localisation prostate
ni avec les deux études réalisées avec le système Calypso. L’utilisation d’une autre modalité
permettra de mettre en défaut une des deux techniques.
L’impact dosimétrique de ces mouvements semble être faible sur la couverture du CTV
quelle que soit la méthode utilisée pour la calculer. Cependant, le fractionnement est dé-
terminant, d’autant plus que l’effet ”interplay” jouerait un rôle plus important dans le cas
de l’hypofractionnement. La mise en place de stratégies de corrections de ces mouvements
sera nécessaire pour délivrer des traitements hypofractionnés. Nous envisageons comme so-
lution technique de fixer des seuils géométriques et temporels au-delà desquels le traitement
doit être interrompu pour repositionner le volume cible. Des techniques d’asservissement de
l’appareil de traitement aux mouvements du volume cible sont en cours d’évaluation dans
de nombreux groupes de recherche, du même type que ce qui est réalisé avec le système Cy-
berknife [121, 122]. Cette stratégie permettrait d’obtenir une qualité de traitement similaire
à celle obtenue avec utilisation de seuils géométriques et temporels, tout en conservant un
temps d’irradiation similaire à celui obtenu sans interruption du traitement [123].
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Conclusions générales et perspectives
Dans le cadre des travaux de cette thèse, une nouvelle technique d’IGRT dédiée aux
patients atteints d’un cancer de la prostate a été implémentée au centre Léon Bérard avec
pour objectifs de contrôler et corriger la position du volume cible entre les différentes séances
de traitement (mouvements interfractions), mais également de suivre ses déplacements pen-
dant l’irradiation (mouvements intrafractions). La modalité mise en œuvre est l’imagerie
ultrasonore avec un système échographique permettant d’acquérir des images par voie trans-
abdominale ou transpérinéale. Contrairement aux précédents appareils US intermodalités,
les décalages interfractions sont mesurés grâce à un recalage dit intramodalité, entre une
image US TA ou TP de référence acquise lors de la séance de simulation, et une image US
TA ou TP acquise juste avant le traitement.
La première phase a été réalisée avec la sonde TA afin d’évaluer la précision et la varia-
bilité du repositionnement interfraction sur environ 50 patients non opérés ou traités après
une prostatectomie. Cette seconde localisation n’avait jamais fait l’objet d’études avec ce
système intramodalité. En comparant le résultat du recalage US/US avec celui obtenu grâce
à un appareil CBCT, nous avons mis en évidence pour les deux localisations une faible
concordance entre les deux modalités. Des différences systématiques ont été mesurées dans
la direction AP pour les deux localisations, et dans la direction SI pour la localisation pros-
tatectomie. Afin d’expliquer ces résultats, deux sources d’incertitudes ont été identifiées et
étudiées, à savoir l’impact de la pression de la sonde sur la localisation de la prostate, et la
variabilité inter-opérateur de recalage.
Dans les précédentes publications concernant ce système intramodalité, la pression avait
été considérée comme un facteur négligeable car chaque image est acquise avec une pression
non nulle, ce qui n’est pas le cas quand une image US est recalée sur une image CT. Nous
avons démontré que c’est en réalité un facteur limitant car il entraine non seulement un
déplacement du volume cible qui peut être important (supérieur à 5 mm) mais qu’en plus il
n’est pas reproductible d’une session à l’autre. Ces résultats, remettant en question l’intérêt
d’un recalage intramodalité, sont publiés dans le journal ”Radiotherapy and Oncology”.
Le second facteur d’incertitudes est propre à toute modalité d’IGRT, puisque quel que
soit le système utilisé, il y a une étape de recalage entre 2 images. Actuellement, le recalage
entre les images US de référence et de traitement est entièrement manuel. Nous avons quanti-
fié la variabilité inter-opérateur de cette étape, et avons mis en évidence une large variabilité
du résultat avec l’utilisation de la sonde TA. Une solution automatique a été développée au
sein de l’équipe, dans l’objectif de diminuer la variabilité du recalage et d’apporter une aide
aux manipulateurs. Cette étude a fait l’objet d’une publication dans le journal ”Medical
Physics”.
A la suite de ces trois études, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’utilisation de la
sonde TA pour le repositionnement des patients traités pour un cancer de la prostate. En
revanche, nous nous sommes basés sur cette première expérience afin d’évaluer les perfor-
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mances de la seconde sonde proposée avec cet appareil US.
Aucune étude n’a été publiée sur les performances de la sonde TP pour la correction
des mouvements interfractions, que ce soit sur des patients non-opérés ou traités après
une prostatectomie. Pour cette seconde localisation, aucun essai n’avait été effectué avant
nos premières acquisitions. En comparant les résultats des recalages des images US-TP de
référence et de traitement sur 13 patients non-opérés et 14 patients traités après une pros-
tatectomie avec ceux obtenus par recalage CBCT/CT, nous avons mis en évidence une
plus faible variabilité des résultats par rapport à la sonde TA, malgré la présence de dif-
férences systématiques pouvant être importantes selon le patient considéré. Ces différences
sont en partie expliquées par les mouvements intrafractions ayant lieu pendant l’acquisition
CBCT, mais pas en totalité. L’hypothèse la plus probable est un mouvement du patient
entre l’image US de référence et l’image CT puisque nous retrouvons ce comportement avec
les deux sondes. Les deux images de référence n’étant plus alors exactement aux mêmes
endroits dans l’espace de la salle, la distance entre les deux se répercutent sur l’ensemble
des recalages intramodalité effectués pendant le traitement. Le caractère systématique est
vérifié par la méthode hybride développée dans cette thèse : pour la sonde TP, nous avons
ainsi mis en évidence que l’écart entre les deux modalités est correctement évalué après
les 5 premières fractions. La modalité US pourrait être une solution à part entière pour
le repositionnement du patient en début de séance, sans l’aide d’une deuxième modalité,
à condition d’être capable de réaliser les deux acquisitions en simultané, ce qui est rendu
difficile par le mouvement de la table. Une seconde solution serait de suivre les mouvements
du volume cible avec la sonde TP pendant l’acquisition CT tout en enregistrant également
les mouvements de la table afin de corriger les coordonnées de l’image US pour la ramener
à l’isocentre du CT.
De même que pour la sonde TA, nous avons évalué l’impact de la pression exercée par
la sonde TP sur le volume cible ainsi que sa variabilité. Bien que ce paramètre ne soit pas
parfaitement reproductible d’une séance à l’autre, ses conséquences sont moins importantes
qu’avec la sonde TA. Toutefois, le volume cible des patients traités après une prostatectomie
peut être déformé si la pression exercée est trop forte, ce qui ne peut être corrigé par un
déplacement de la table de traitement.
Enfin, la variabilité inter-opérateur de recalage des images US-TP est très faible, malgré
l’absence d’aide automatique, avec des résultats similaires à ceux obtenus après recalage
semi-automatique des images CBCT.
L’appareil US associé à la sonde TP permet également de suivre les mouvements du vo-
lume cible pendant la séance de traitement en temps réel grâce à un balayage automatisé et
un algorithme de recalage. Nous avons mesuré des déplacements similaires à ce qui a été ob-
servé auparavant avec le système Calypso pour la localisation prostate. Les mouvements de
la prostate sont aléatoires et d’amplitudes parfois importantes, supérieures à 15 mm, ce qui
justifie l’utilisation de modalités permettant le suivi en temps réel. La fréquence des dépas-
sements de seuils est nettement patient-dépendante, limitant l’utilisation des méthodologies
de calcul de marges basées sur les comportements observés sur une population. Concernant
les mouvements du volume cible lors des traitements des patients opérés, nous observons des
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déplacements à de faibles fréquences et d’amplitudes moins importantes que sur les patients
non opérés. Ces résultats ne sont pas en accord avec ceux qui ont été précédemment publiés
pour cette localisation avec le système Calypso. La qualité d’image ne semble pas être la
cause de ces divergences puisque nous avons de très bons résultats pour le repositionnement
interfraction. L’explication la plus probable est que l’algorithme développé pour suivre les
mouvements de la glande prostatique n’est pas approprié pour suivre ceux du col vésical et
de l’urètre des patients opérés.
Les premières études dosimétriques confirment que les effets des mouvements intrafrac-
tions sont lissés lorsque la dose est délivrée sur un grand nombre de séances. En revanche,
la distribution de dose des patients pour lesquels le volume cible s’est fréquemment déplacé
avec une grande amplitude est affectée lorsqu’elle est calculée dans le cadre d’un schéma
hypofractionné avec une baisse de la dose au rectum mais également de la couverture du
volume cible. Des marges trop faibles sans technique de repositionnement en cours de séance
conduiront donc à un sous-dosage sur la tumeur et à une baisse du contrôle tumoral.
Les méthodes développées lors de cette thèse sont en cours d’implémentation dans les
pratiques d’IGRT du centre Léon Bérard. La méthode hybride va être utilisée en routine sur
les patients inclus dans le protocole d’étude de la sonde TP. Les modalités US-TP et CBCT
seront utilisées les cinq premières fractions puis la différence moyenne du repositionnement
obtenue avec ces deux techniques sur ces séances sera appliquée à l’image US-TP de réfé-
rence. Lors des séances suivantes, le patient ne sera repositionné qu’avec l’imagerie US-TP
sauf si le déplacement mesuré est très important, supérieur à 10 mm, situation dans laquelle
la position sera également contrôlée par une image CBCT. De plus, une acquisition CBCT
sera réalisée une fois par semaine afin de contrôler la bonne adéquation des deux techniques.
Nous travaillons actuellement sur une adaptation du recalage automatique développé pour
la sonde TA à la sonde TP afin de faciliter le fonctionnement du service, notamment pendant
les périodes de rotations importantes des manipulateurs au poste de traitement. Concernant
les déplacements intrafractions, bien que les patients ne soient pas traités en hypofraction-
nement, la position du volume cible sera corrigée en cours de traitement si un mouvement
supérieur à 5 mm est mesuré pendant plus de 30 s.
Les premiers résultats de la comparaison sur fantôme des modalités US-TP et trans-
metteur électromagnétique permettent de valider la faisabilité technique d’une telle étude.
Un protocole a été soumis aux autorités compétentes afin d’utiliser conjointement les deux
systèmes sur une cohorte de patients. Le système RayPilot n’a jamais été utilisé sur des
patients opérés, contrairement au système Calypso. Dans l’idéal, il faudrait donc inclure des
patients traités après une prostatectomie puisque c’est dans ce cas que nous avons aujour-
d’hui des doutes importants sur les mesures effectuées avec l’appareil US-TP.
La modalité US pour l’IGRT a longtemps été décriée en raison des nombreuses sources
d’incertitudes difficilement contrôlables et affectant la précision des résultats. Aujourd’hui,
la voie transpérinéale est en partie une solution à ces difficultés et permet à moindre coût
d’offrir non seulement un repositionnement quotidien du patient mais également un suivi en
temps réel des déplacements du volume cible pendant l’irradiation, tout en étant non invasif
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et non irradiant. La modalité US pourrait être utilisée pour d’autres localisations. Nous
sommes ainsi en phase de test pour réaliser des acquisitions translabiales afin de visualiser
le volume de traitement de différents cancers gynécologiques. Par voie transbdominale, le
système US pourrait également être utilisé pour localiser le foie. Cependant, il est difficile
d’acquérir l’ensemble du volume en raison de la cage thoracique. C’est en effet la limite
majeure de l’utilisation de l’imagerie US : il est physiquement impossible de visualiser les
zones se trouvant après les os. De même, les acquisitions pulmonaires sont impossibles en
raison de la présence d’air.
Le suivi des mouvements au cours de l’irradiation est maintenant possible avec l’imagerie
US pour la zone pelvienne masculine. La seule technique concurrente car permettant un réel
suivi intrafraction est basée sur l’utilisation des transmetteurs électromagnétiques implantés
dans le volume cible. Cependant, cette solution n’est pas exempt d’inconvénients comme la
possible migration de ces fiduciaires et l’impossibilité de visualiser en 3D les volumes présents
dans le champ d’irradiation. De plus, ces solutions ne peuvent être utilisées sans précautions
particulières et sans affecter la distribution de la dose dans le cas de la protonthérapie, ce
qui n’est pas le cas de la modalité US-TP. En revanche, cette modalité semble difficilement
applicable pour d’autres localisations puisque la sonde serait fixée dans une zone traversée
par un champ de traitement.
Aujourd’hui, la seule technique d’imagerie offrant de tels avantages est l’IRM. Dans un
avenir proche, les premières installations en centre clinique d’accélérateurs linéaires couplés
à un appareil IRM devraient avoir lieu. Il est vrai qu’une telle solution permettra d’obtenir
une image volumétrique de très bonne qualité notamment en localisation pelvienne et avec
un champ d’application plus large puisque non soumise aux limitations liées à la présence
d’os ou d’air. Cependant, le coût et l’encombrement d’une telle machine ne devrait pas
permettre à court terme une large démocratisation de cette solution, contrairement à ce que
l’on a pu observer lors de l’émergence de la technique CBCT. La modalité US a encore de
belles perspectives d’avenir notamment en élargissant son utilisation à d’autres localisations
affectées par les déplacements inter et intrafraction comme le foie ou l’utérus pour lesquels
les défis sont encore nombreux.
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